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Instructions for Use – Guiding Catheter

Contents
Intravascular Guiding Catheter

Device Description
The Hydrophilic Coated Guiding Catheter consists of a braided body, an intermediate
and soft tip at the distal end. The distal part of the catheter features a specific tip
shape. A part of the catheter body features a hydrophilic coating. The (distal part of
the) catheter body is provided either with or without “in-line” side holes. For details
regarding catheter dimensions, tip-shape, and guidewire compatibility refer to the
product labels. The Guiding Catheter is designed for passage of diagnostic and
therapeutic interventional medical devices used to diagnose/treat coronary and
peripheral vascular disease, which offers clinical benefit for diagnosis and treatment
of vascular disease.

Intended Use/Intended Purpose
The guiding catheter is intended to provide a pathway through which therapeutic and
diagnostic devices are introduced into the vascular system.

Patient Target Group
The guiding catheter is intended to be used in patients suffering from coronary or
peripheral vascular disease that require intervention or diagnosis during a catheteri-
zation procedure.

Intended Users and Use Environment
The target users are medical professionals trained in performing diagnostic or
interventional procedures with intravascular catheters in an appropriate clinical setting
such as a catheterization laboratory, an interventional suite, or operating room. The
device is exclusively designed for physicians who are trained in procedures with
guiding catheters and are familiar with the conceivable complications, side-effects
and hazards of vasculature procedures.

Indications
The Guiding Catheter is designed to provide a pathway through
which therapeutic and diagnostic devices are introduced. The Guiding
Catheter is intended to be used in the coronary or peripheral vascular system.

Contraindications
None known.

Warnings
• For the definitions of the warning symbols, refer to the symbol section of the

Instructions for Use.
• Use prior to the “use by” date as indicated on the label.
• Contents supplied STERILE using an ethylene oxide (EO) process. Do not use

if the product’s sterile barrier or packaging is compromised. If damage is found,
contact your company representative.

• For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, repro-
cessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/
or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death.
Catheters are extremely difficult to clean after exposure to biological materials.
Reuse, reprocessing or resterilization may create a risk of contamination of the
device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to,
the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contaminati-
on of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

• Inspect the catheter before use to verify that labelled dimensions, shape and
condition are suitable for the specific procedure, and to ensure compatibility with
other devices.

• Do not use damaged products.
• Do not expose to organic solvents.
• Following use, devices may pose a biological hazard. Handling, disposal and

destruction of used devices and its packaging should be performed in accordance
with applicable laws and regulations and following adequate processes.

• When there is limited clearance between devices and the guide catheter lumen,
devices must be advanced and withdrawn slowly with the valve open to reduce the
risk of embolism.

Precautions
• Indications, contra-indications and use of this catheter should always consider

actual medical insights and standards. The patient’s suitability for use of the
product should be considered.

• An appropriate anticoagulation therapy should be applied.
• To avoid catheter tip damage at unpacking, take the catheter at the hub and lift out

gently. Careless handling during unpacking, preparation or during the procedure
can affect product performance.

• In order to avoid catheter and blood vessel damage, insert the catheter through
an introducer and carefully advance, manipulate and withdraw the catheter over a
pre-positioned guidewire.

• Catheter manipulation should be performed under fluoroscopic guidance.
• In case of catheter kink, withdraw the entire system. Torque of a kinked catheter

can result in vessel damage and catheter separation.
• Use slow hand injection of contrast agent whenever attempting to opacify the

vessels using this catheter.
• While manipulating a therapeutic/diagnostic device, always control the position of

the guiding catheter tip.
• If strong resistance is encountered during manipulation of the guiding or the

therapeutic/diagnostic catheter, do not force passage. Determine the cause of
the resistance before proceeding. If the cause cannot be removed, withdraw all
devices simultaneously.

• The guiding catheter may occlude small target vessels. Avoid obstruction of the
blood flow. Consider using a guiding catheter featuring side holes.

• Store catheter in a cool, dry, dark place.

Complications
Possible complications include, but are not limited to the following:
• Arrhythmia
• Bleeding complications
• Death
• (Air) Embolism
• Haematoma at the puncture site
• Haemorrhage
• Infection
• Myocardial ischemia and/or infarction
• Neurological Deficit including Transient Ischemic Attack / Stroke
• Plaque migration
• Pseudoaneurysm
• Thrombus formation
• Vessel trauma including dissection, perforation and / or rupture
• Vessel occlusion
• Vessel spasm

Directions for Use
• Remove the catheter from its packaging and verify that the catheter is undamaged.
• Attach a haemostatic device to the catheter hub.
• Flush the catheter with saline.
• Introduce the hydrophilic coated guiding catheter into the vasculature over a

guidewire through an introducer, or over an appropriate sized indwelling guide wire
using a percutaneous entry technique of choice.

• Set up a continuous saline flush through the sidearm of the haemostatic device.
• Advance the catheter over the guidewire until the desired position is attained.
• Remove the guidewire while allowing back bleeding. Aspirate and flush the guiding

catheter prior to hand injection of a contrast agent.
• It is important to determine that the arterial pressure measurements are appropria-

te as a confirmation that the catheter is properly positioned.
• Introduce the therapeutic/diagnostic device and perform the intended procedure

according to the provided directions.
Note: it is recommended that a continuous saline flush be maintained during manipu-
lation of the therapeutic/diagnostic device.
• After finalizing the procedure, re-insert a guidewire and remove the guiding

catheter over the guidewire.
• Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported

to the manufacturer and the competent authority of the member State in which the
user and/or patient is established.

Link to Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)
The Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) is available in the Euro-
pean database on medical devices (EUDAMED).
This Guiding Catheter has Basic UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Disclaimer of Warranty and Limitation of Remedy
PendraCare International B.V. has exercised reasonable care in the manufacture
of this device. There is no express or implied warranty, including without limitation
any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, on the
PendraCare product described in this publication. Under no circumstances shall
PendraCare be liable for any direct, incidental or consequential damages other
than as expressly provided by specific law. No person has the authority to bind
PendraCare to any representation or warranty except as specifically set forth herein.
Descriptions or specifications in PendraCare printed matter, including this publication,
are meant solely to generally describe the product at the time of manufacture and do
not constitute any express warranties.

FRANÇAIS
Mode d’emploi – Cathéter de guidage

Contient
Cathéter de guidage intra-vasculaire.

Description du dispositif
Le cathéter de guidage à revêtement hydrophile se compose d’un corps tressé, d’une
pointe intermédiaire et d’une pointe souple à l’extrémité distale. La partie distale du
cathéter présente une forme de pointe spécifique. Une partie du corps du cathéter
présente un revêtement hydrophile. Le/la (partie distale du) corps de cathéter est
pourvu(e) ou non d’orifices latéraux « en ligne ». Pour plus de détails concernant les
dimensions du cathéter, la forme de la pointe et la compatibilité du fil de guidage,
reportez-vous aux étiquettes du produit. Le cathéter de guidage est conçu pour le
passage de dispositifs médicaux interventionnels à visée diagnostique et thérapeu-
tique utilisés pour diagnostiquer/traiter les maladies coronariennes et vasculaires
périphériques, ce qui offre un avantage clinique pour le diagnostic et le traitement des
maladies vasculaires.

Utilisation prévue/Destination prévue
Le cathéter de guidage est conçu pour procurer un passage destiné à l’introduction
de dispositifs à visée thérapeutique et diagnostique dans un vaisseau sanguin.

Groupe cible de patients
Le cathéter de guidage est destiné à être utilisé chez des patients souffrant d’une
maladie coronarienne ou vasculaire périphérique nécessitant une intervention ou un
diagnostic lors d’une procédure de cathétérisme.

Utilisateurs prévus et environnement d’utilisation
Les utilisateurs cibles sont des professionnels de la santé formés pour effectuer
des procédures à visée diagnostique ou interventionnelle avec des cathéters intra-
vasculaires dans un cadre clinique approprié tel qu’un laboratoire de cathétérisme,
une salle d’intervention ou une salle d’opération. L’instrument est exclusivement
conçu pour les médecins formés aux procédures avec des cathéters de guidage et
familiarisés avec les complications, les effets secondaires et les risques possibles
des procédures vasculaires.

Indications
Le cathéter de guidage est conçu pour procurer un passage destiné à l’introduction
d’instruments à visée thérapeutique/diagnostique. Le cathéter de guidage est conçu
pour être utilisé dans le système vasculaire périphérique ou coronarien.

Contre-indications
Aucune contre-indication connue.

Avertissements
• Pour connaître la définition des symboles d’avertissement, veuillez consulter le

chapitre symbole dans le mode d’emploi.
• Utiliser ce produit impérativement avant la date de péremption indiquée sur

l’étiquette.
• Le contenu a été STÉRILISÉ par traitement à l’oxyde d’éthylène (OE). Ne jamais

utiliser ce produit si l’emballage ou la barrière stérile du produit est endomma-
gé(ée). En cas de dommage constaté du produit, contacter votre représentant
de société.

• Prévu pour l’usage sur un seul patient. Ne jamais réutiliser, retraiter ou restériliser.
La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut nuire à l’intégrité struc-
turelle de l’instrument et/ou engendrer une défaillance de l’instrument qui pourra
provoquer une blessure, une maladie, voire la mort du patient. Les cathéters sont
extrêmement difficiles à stériliser après leur contact avec des matières biologiques.
La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation engendre un risque de contami-
nation de l’instrument et/ou peut provoquer une infection ou une infection croisée
chez le patient, y compris entre autres, la transmission de maladie(s) contagieu-
se(s) d’un patient à un autre. La contamination de l’instrument peut provoquer des
blessures, une maladie, voire la mort du patient.

• Vérifier le cathéter avant l’usage pour vous assurer que les dimensions étiquetées,
la forme et l’état sont adaptés pour l’intervention spécifique et pour garantir la
compatibilité avec les autres instruments.

• Ne jamais utiliser des produits endommagés.
• Ne pas exposer à des solvants organiques.
• Après usage, les instruments présentent des risques biologiques. La manipulation,

la mise au rebut et la destruction d’instruments usagés et de leurs emballages
doivent être réalisées conformément aux lois et réglementations en vigueur et en
suivant les processus adéquats.

• En cas d’espace limité entre les instruments et la paroi interne du cathéter de
guidage, avancer et retirer lentement les instruments avec la valve ouverte afin de
réduire le risque d’embolie.

Précautions
• Les décisions concernant les indications, les contre-indications et l’utilisation de ce

cathéter doivent impérativement tenir compte des connaissances et des normes
médicales actuelles. Il faut également vérifier si l’utilisation de ce produit est
adaptée au patient.

• Un traitement anticoagulant approprié doit être appliqué.
• Pour éviter d’endommager la pointe cathéter en le sortant de son emballage, il

convient de le tenir au niveau de l’embout et de le soulever délicatement. L’absen-
ce de précaution lors du déballage, de la préparation ou de l’usage de ce produit
risque de nuire à son efficacité.

• Pour éviter d’endommager le cathéter et minimiser le risque de lésions vasculaires,
utiliser un introducteur et un guide pré-positionné lors de l’introduction, de la
progression et du retrait du cathéter.

• La manipulation du cathéter doit être réalisée en utilisant un guidage fluorosco-
pique.

• Si la gaine de cathéter se plie dangereusement, retirer le système en entier.
La torsion d’un cathéter plié peut endommager les vaisseaux et provoquer la
séparation du cathéter.

• Procéder lentement à une injection manuelle d’agent de contraste pour tenter
d’opacifier les vaisseaux en utilisant ce cathéter.

• Lors de la manipulation d’un instrument à visée thérapeutique/diagnostique, vérifier
toujours la position de l’embout de cathéter de guidage.

• En cas de résistance forte au cours de la manipulation du guide ou du cathéter à
visée thérapeutique/diagnostique, ne pas forcer le passage. Déterminer la cause
de la résistance avant d’intervenir. Si la cause de la résistance ne peut pas être
déterminée, retirer tous les instruments en même temps.

• Le cathéter de guidage peut occlure les petits vaisseaux. Prévenir l’obstruction
du flux sanguin. Utiliser éventuellement un cathéter de guidage doté d’orifices
latéraux.

• Conserver dans un endroit frais, sec et sombre.

Complications possibles
Les complications possibles sont les suivantes (sans que la liste ne soit exhaustive):
• Arythmie
• Complications hémorragiques
• Décès
• Embolie (gazeuse)
• Hématomes au niveau du site de ponction
• Hémorragie
• Infection
• Infarctus et/ou ischémie myocardique
• Troubles neurologiques, y compris accident ischémique transitoire
• Migration de plaque
• Pseudo-anévrisme
• Formation de thrombus
• Traumatisme vasculaire y compris, dissection, perforation et/ou rupture
• Occlusion vasculaire
• Spasme vasculaire

Consignes d’utilisation
• Sortir le cathéter de son emballage et vérifier que le cathéter n’est pas endom-

magé.
• Raccorder un dispositif hémostatique à l’embout du cathéter.
• Rincer le cathéter avec une solution saline.
• Introduire le cathéter de guidage à revêtement hydrophile dans le vaisseau sur le

guide au travers d’un introducteur ou sur un guide à demeure de taille appropriée
en utilisant la technique d’introduction percutanée souhaitée.

• Veiller à un rinçage continu avec une solution saline héparinisée au travers de la
branche latérale du dispositif hémostatique.

• Faire progresser le cathéter sur le guide jusqu’à parvenir à la position souhaitée.
• Déposer le guide en permettant un saignement rétrograde. Aspirer et rincer le

cathéter avant l’injection manuelle d’un agent de contraste.
• Il est important de vérifier que les mesures de tension artérielle sont bien correctes

confirmant le bon positionnement du cathéter.
• Introduire le dispositif à visée thérapeutique/diagnostique et réaliser la procédure

voulue conformément aux indications prévues.
Remarque: Il est recommandé de maintenir un rinçage continu avec une solution
salinependant la manipulation de l’instrument à visée thérapeutique/diagnostique.
• Après avoir terminé l’intervention, réintroduire un guide et retirer le cathéter de

guidage au travers du guide.
• Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé au

fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’utilisateur et/ou
le patient sont établis.

Lien vers le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Per-
formances Cliniques (SSCP)
Le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques
(RCSPC) est disponible dans la base de données européenne sur les dispositifs
médicaux (EUDAMED).
Ce cathéter de guidage a l’UDI-DI de base : 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Clauses de garantie et limites de responsabilité
PendraCare International B.V. a apporté le plus grand soin au cours de la fabrication
du présent dispositif.
Aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans y être limitée, une
garantie implicite quelconque concernant la valeur commerciale ou l’adéquation
à un usage particulier n’est accordée sur le produit PendraCare décrit dans cette
publication. PendraCare ne saurait en aucun cas être tenu responsable d’un domma-
ge quelconque direct, indirect ou apparaissant ultérieurement, autre que ceux expres-
sément prévus par une législation spécifique. Aucun tiers n’est autorisé à contraindre
PendraCare à remettre une représentation ou une garantie quelconque à l’exception
de celle exposée dans la présente publication. Les descriptions ou les spécifications
contenues dans les publications PendraCare ne sont données qu’à titre d’information
sur le produit, elles représentent uniquement une description générale de ce dernier
au moment de sa fabrication et ne constituent aucune garantie expresse.

DEUTSCH
Gebrauchsanweisung - Führungskatheter

Inhalt
Intravaskulärer Führungskatheter.

Beschreibung des Instruments
Der hydrophil beschichtete Führungskatheter ist ein Produkt zur einmaligen Verwen-
dung, das die Einführung von intravaskulären Instrumenten erleichtert.
Der hydrophil beschichtete Führungskatheter besteht aus einem Drahtkörper,
einer Zwischenspitze und einer weichen Spitze am Distalende. Der distale Teil des
Katheters besitzt eine spezielle Spitzenform. Ein Teil des Katheterkörpers ist mit einer
hydrophilen Beschichtung versehen. Der (distale Teil vom) Katheterkörper besitzt
entweder linear verlaufende seitliche Löcher oder keine. Angaben zu den Katheter-
maßen, der Spitzenform sowie der Kompatibilität der Führungsdrähte können Sie der
Produktkennzeichnung entnehmen. Der Führungskatheter ist für den Durchgang von
diagnostischen und therapeutischen interventionellen Medizinprodukten bestimmt,
die sich zur Diagnose/Behandlung von koronaren und peripheren Gefäßerkrankun-
gen eignen, die wiederum einen klinischen Nutzen für die Diagnose und Behandlung
von Gefäßkrankheiten bietet.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Verwendungszweck
Der Führungskatheter dient dazu, das Einführen von therapeutischen und diagnosti-
schen Geräten in das Gefäßsystem zu ermöglichen.

Patienten-Zielgruppe
Der Führungskatheter ist für den Einsatz bei Patienten mit koronarer oder peripherer
Gefäßerkrankung vorgesehen, bei denen ein Eingriff oder eine Diagnose während
einer Katheterisierung erforderlich ist.

Bestimmungsgemäße Anwender und Einsatzumgebung
Die Zielgruppe sind medizinische Fachkräfte, die darin geschult sind, diagnostische
oder interventionelle Verfahren mit intravaskulären Kathetern in einem geeigneten
klinischen Umfeld, wie z. B. in einem Eingriffsraum, Katheterlabor oder Operati-
onssaal, durchzuführen. Das Produkt ist ausschließlich für Ärzte konzipiert, die in
Verfahren mit Führungskathetern geschult und mit den denkbaren Komplikationen,
Nebenwirkungen und Gefahren von Gefäßverfahren vertraut sind.

Indikationen
Der Führungskatheter ist dazu ausgelegt, das Einführen von Therapie-und Diag-
nostikinstrumenten zu ermöglichen. Der Führungskatheter ist zur Verwendung im
Koronargefäßsystem oder im peripheren Gefäßsystem bestimmt.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Warnhinweise
• Für die Definitionen der Warnsymbole verweisen wir Sie auf den in der Ge-

brauchsanweisung aufgeführten Abschnitt mit den Symbolen.
• Das Produkt ist vor dem Haltbarkeitsdatum, das auf dem Etikett angegeben ist,

zu verwenden.
• Der Inhalt wird STERIL ausgeliefert; die Sterilisierung erfolgte mithilfe eines

Ethylenoxid-Prozesses (EO-Prozess). Das Produkt sollte nicht verwendet werden,
wenn seine Sterilbarriere oder seine Verpackung beschädigt ist. Im Falle einer
Beschädigung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

• Nur zur Verwendung bei einem einzigen Patienten. Nicht wiederverwenden, wie-
deraufbereiten oder resterilisieren. Durch Wiederverwendung, Wiederaufbereitung
oder Resterilisierung kann die strukturelle Unversehrtheit des Geräts beeinträchtigt
werden und/oder ein Defekt verursacht werden, der wiederum zu Verletzung,
Krankheit oder Tod eines Patienten führen kann. Katheter sind nach dem Kontakt
mit biologischem Material nur extrem schwierig zu reinigen. Die Wiederverwen-
dung, Wiederaufbereitung oder Resterilisierung kann das Risiko einer Kontamina-
tion des Geräts mit sich bringen und/oder zu einer Infektion oder Kreuzinfektion
des Patienten führen, u. a. zur Übertragung einer (von) Infektionskrankheit(en)
von einem Patienten zu einem anderen. Die Kontamination des Katheters kann zu
Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten führen.

• Vor Verwendung ist der Katheter zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die an-
gegebenen Maße, die Form und der Zustand für den betreffenden Eingriff geeignet
sind und dass eine Anwendung in Kombination mit anderen Geräten möglich ist.

• Es dürfen keine beschädigten Produkte verwendet werden.
• Den Katheter nicht mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung bringen.
• Nach der Verwendung können Geräte eine biologische Gefahr darstellen. Die

Handhabung, Entsorgung und Vernichtung von gebrauchten Produkten und ihrer
Verpackungen sollte gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien und entspre-
chend den adäquaten Vorgängen durchgeführt werden.

• Ist der Freiraum zwischen Geräten und dem Lumen des Führungskatheters
begrenzt, muß das Vorschieben und die Entnahme der Geräte langsam und mit
offenem Ventil erfolgen, um das Risiko einer Embolie zu verringern.

Vorsichtsmaßnahmen
• Indikationen, Kontraindikationen und Anwendung dieses Katheters sollten immer

nach aktuellem medizinischem Standard und Wissen erfolgen. Der Patient muss
für den Einsatz des Produkts geeignet sein.

• Es sollte eine geeignete Antikoagulationstherapie eingesetzt werden.
• Zur Vermeidung von Beschädigungen der Katheterspitze, den Katheter beim

Auspacken am Anschluss anfassen und vorsichtig herausheben. Durch unvorsich-
tige Handhabung während des Auspackens, bei der Vorbereitung oder während
der Untersuchung bzw. des Eingriffs kann die Leistungsfähigkeit des Produktes
beeinträchtigt werden.

• Damit Katheter und Blutgefäße nicht beschädigt werden können, sollte der Kathe-
ter zuvor über einen Katheter-Einführschaft eingeführt werden und vorsichtig über
einen bereits positionierten Führungsdraht gehandhabt und wieder zurückgezogen
werden.

• Der Einsatz des Katheters sollte unter einer Röntgenüberwachung erfolgen.
• Sollte der Katheter geknickt werden, ist das gesamte System zurückzuziehen. Die

Drehung eines geknickten Katheters kann eine Beschädigung von Blutgefäßen und
eine Abtrennung des Katheters zur Folge haben.

• Zur Opazifikation der Blutgefäße mit diesem Katheter injizieren Sie das Kontrast-
mittel langsam per Hand.

• Während des Einsatzes eines Therapie-/Diagnostikinstruments muss immer die
Position der Führungskatheterspitze kontrolliert werden.

• Wenn während des Einsatzes des Führungskatheters oder des Therapie-/Diag-
nostikkatheters ein starker Widerstand bzw. ein Hindernis zu spüren ist, führen Sie
den Katheter nicht gewaltsam ein. Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, die Ursache für
den Widerstand fest. Falls die Ursache nicht behoben werden kann, ziehen Sie alle
Instrumente gleichzeitig zurück.

• Der Führungskatheter kann kleine Blutgefäße im Zielbereich verstopfen.
Vermeiden Sie einen Verschluss des Blutflusses. Verwenden Sie eventuell einen
Führungskatheter mit seitlichen Öffnungen.

• Den Katheter kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

Komplikationen
Zu den möglichen Komplikationen zählen u.a.:
• Rhythmusstörungen
• Komplikationen durch Blutungen
• Tod
• (Luft-) Embolien
• Hämatome an der Punktionsstelle
• Hämorrhagie
• Infektionen
• Myokardischämie und/oder Herzinfarkt
• Neurologische Ausfälle einschließlich transitorische ischämische Attacke /

Schlaganfall
• Plaqueablösung
• Pseudo-Aneurysma
• Thrombusbildung
• Verletzungen an Blutgefäßen einschließlich Dissektionen, Perforationen und/oder

Rupturen
• Verschluss von Blutgefäßen
• Gefäßkrämpfe

Gebrauchsanweisung
• Nehmen Sie den Katheter aus seiner Verpackung und überprüfen Sie, ob der

Katheter unbeschädigt ist.
• Bringen Sie ein blutstillendes Produkt auf dem Katheter-Anschluss an.
• Spülen Sie den Katheter mit einer Kochsalzlösung.
• Führen Sie den hydrophil beschichteten Führungskatheter über einen Führungs-

draht durch einen Einführschaftoder über einen Dauer-Führungsdraht entsprechen-
der Größe und mit einer perkutanen Einführtechnik Ihrer Wahl in das Blutgefäß ein.

• Leiten Sie über den Seitenarm des blutstillenden Produkts eine ständige Spülung
mit einer Kochsalzlösung ein.

• Führen Sie den Katheter über den Führungsdraht so weit ein, bis die gewünschte
Position erreicht ist.

• Lassen Sie beim Zurückziehen des Führungsdrahts eine Rückblutung zu.
Aspirieren und spülen Sie den Führungskatheter, bevor manuell ein Kontrastmittel
injiziert wird.

• Es ist äußerst wichtig zu überprüfen, ob die Messwerte des arteriellen Drucks
angemessen sind, um die Bestätigung zu erlangen, dass der Katheter korrekt
positioniert wurde.

• Führen Sie das Therapie-/Diagnostikinstrument ein und führen Sie den geplanten
Eingriff gemäß den vorgegebenen Anweisungen durch.

Beachten Sie: Es wird während des Einsatzes eines Therapie-/Diagnostikinstru-
ments eine kontinuierliche Spülung mit einer Kochsalzlösung empfohlen.
• Nach Abschluss des Eingriffs müssen Sie erneut einen Führungsdraht einsetzen

und den Führungskatheter über den Führungsdraht entfernen.
• Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt,

ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem
Anwender und Patient niedergelassen sind, zu melden.

Link zum Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung
(SSCP)
Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) ist in der Europäi-
schen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) abrufbar.
Dieser Führungskatheter hat die folgende Basic UDI-DI: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantieerklärung und Haftungsbeschränkung
PendraCare International B.V. hat bei der Herstellung dieses Produkts größtmögliche
Sorgfalt walten lassen. Für das in dieser Anleitung beschriebene PendraCare
Produkt wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie abgegeben, dies
bezieht sich u. a. auch auf die stillschweigende Garantie zur Marktgängigkeit oder
die Eignung für einen speziellen Zweck. Unter keinen Umständen kann PendraCare
für irgendeinen direkten, beiläufigen oder Folgeschaden haftbar gemacht werden,
ausgenommen davon sind Schäden, die ausdrücklich in vorhandenen Gesetzen
vorgesehen sind. Keine Person hat die Befugnis, PendraCare an ein Recht oder eine
Garantie zu binden, sofern nicht ausdrücklich hierin darauf hingewiesen wird. Ge-
druckte Beschreibungen oder Spezifikationen von PendraCare, einschließlich dieses
Schriftstücks, dienen einzig und allein der allgemeinen Beschreibung des Produkts
zum Zeitpunkt der Herstellung und stellen keine ausdrückliche Garantieerklärung dar.

ESPAÑOL
Instrucciones de uso - Catéter de guía

Contenido
Catéter de guía intravascular.

Descripción del dispositivo
El catéter de guía con revestimiento hidrófilo consta de un cuerpo trenzado, una
punta intermedia y una punta suave en el extremo distal. La parte distal del catéter
presenta una punta con forma específica. Una parte del cuerpo del catéter presenta
un revestimiento hidrófilo. (La parte distal) del cuerpo del catéter se proporciona
con o sin orificios laterales “alineados”. Para obtener información detallada sobre
las dimensiones del catéter, la forma de la punta y la compatibilidad del cable guía,
consulte las etiquetas del producto. El catéter de guía está diseñado como conducto
para dispositivos médicos de intervención terapéutica y diagnóstico utilizados para
diagnosticar/tratar enfermedades vasculares periféricas y coronarias, aportando
beneficio clínico para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades vasculares.

Uso previsto/Finalidad prevista
El catéter de guía se ha diseñado para proporcionar una vía a través de la cual se
introducen dispositivos terapéuticos y de diagnóstico en el sistema vascular.

Grupo objetivo de pacientes
El catéter de guía está destinado para su uso en pacientes con enfermedades
vasculares periféricas o coronarias que requieren intervención o diagnóstico durante
el procedimiento de caterización.

Usuarios previstos y entorno de uso
Los usuarios objetivo son profesionales médicos capacitados para realizar
procedimientos intervencionistas o de diagnóstico con catéteres intravasculares
en un entorno clínico adecuado, como una sala de intervención, un laboratorio
de cateterismo o un quirófano. El dispositivo está diseñado exclusivamente para
médicos con formación en procedimientos con catéteres de guía y que estén
familiarizados con las posibles complicaciones, efectos secundarios y riesgos de los
procedimientos vasculares.

Indicaciones
El catéter de guía se ha diseñado para proporcionar una vía a través de la cual
se introducen dispositivos terapéuticos y de diagnóstico. El catéter de guía debe
utilizarse en el sistema vascular coronario o periférico.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna contraindicación.

Advertencias
• Para encontrar las definiciones de los símbolos de advertencia, consulte la sección

de símbolos en las Instrucciones de uso.
• Use el producto antes de la “fecha de caducidad” indicada en la etiqueta.
• El contenido se suministra ESTÉRIL mediante un proceso de óxido de etileno

(OE). No utilice el producto en caso de que su barrera estéril o el envase hayan
sido manipulados. En caso de observarse daños, póngase en contacto con el
representante de la empresa.

• Para usar con un solo paciente. No reutilizar, reprocesar o reesterilizar. La
reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar la integridad
estructural del dispositivo o provocar su fallo que, a su vez, puede causar lesiones,
enfermedades o la muerte del paciente. Los catéteres resultan extremadamente
difíciles de limpiar tras su exposición a materiales biológicos. Su reutilización,
reprocesamiento o reesterilización puede generar un riesgo de contaminación del
dispositivo o causar la infección o la infección cruzada de pacientes, incluyendo,
entre otros casos, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a
otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedades o la
muerte del paciente.

• Inspeccione el catéter antes de usarlo para verificar que las dimensiones indicadas
en la etiqueta, su forma y su estado sean adecuados para el procedimiento en
cuestión, así como para garantizar su compatibilidad con otros dispositivos.

• No use productos dañados.
• No exponga el producto a disolventes orgánicos.
• Una vez utilizados, los dispositivos pueden constituir un riesgo biológico. La

manipulación, la eliminación y la destrucción de los dispositivos usados y de sus
envases deben llevarse a cabo de conformidad con la legislación y las normativas
aplicables, de acuerdo con unos procesos adecuados.

• Cuando haya poco espacio entre los dispositivos y la luz del catéter de guía, los
dispositivos deberán avanzarse y retirarse lentamente, con la válvula abierta para
reducir el riesgo de embolia.

Precauciones
• Las indicaciones, contraindicaciones y la utilización de este catéter siempre deben

tener en cuenta las opiniones y normas médicas. Debe tenerse en cuenta la
idoneidad de uso del producto con respecto al paciente.

• Debe aplicarse una terapia de anticoagulación apropiada.
• Para evitar daños en la punta del catéter al extraerla del envase, agarre el catéter

por el conector y levántelo suavemente. Una manipulación descuidada al abrir el
envase, durante la preparación o el procedimiento puede afectar al funcionamiento
del producto.

• Para evitar daños en el catéter y en los vasos sanguíneos, inserte el catéter
mediante un introductor y haga avanzar, manipule y retire con cuidado el catéter
sobre un cable guía previamente colocado.

• La manipulación del catéter debe realizarse con guía fluoroscópica.
• Si el catéter se dobla, retire el sistema completo. Hacer girar un catéter doblado

puede causar daños en los vasos sanguíneos y provocar la separación del catéter.
• Inyecte manualmente el agente de contraste, lentamente, siempre que intente

opacar los vasos con este catéter.
• Mientras manipula un dispositivo terapéutico/de diagnóstico siempre debe contro-

lar la posición de la punta del catéter de guía.
• Si encuentra una resistencia fuerte durante la manipulación del catéter de guía o

terapéutico/de diagnóstico, no fuerce su paso. Determine la causa de la resistencia
antes de continuar. Si no se puede eliminar la causa, retire todos los dispositivos
simultáneamente.

• El catéter de guía puede bloquear los vasos pequeños objetivo. Evite la obstruc-
ción del flujo sanguíneo. Considere el uso de un catéter de guía con orificios
laterales.

• Guarde el catéter en un lugar fresco, seco y oscuro.

Complicaciones
Entre las posibles complicaciones se incluyen, entre otras, las siguientes:

• Arritmia
• Complicaciones hemorrágicas
• Muerte
• Embolia (gaseosa)
• Hematoma en la zona de punción
• Hemorragia
• Infección
• Isquemia y/o infarto de miocardio
• Déficit neurológico, incluyendo un ataque/accidente isquémico transitorio
• Migración de placas
• Pseudoaneurisma
• Formación de trombos
• Trauma en los vasos sanguíneos, incluyendo disección, perforación y/o ruptura
• Oclusión de los vasos sanguíneos
• Espasmo de los vasos sanguíneos

Instrucciones de uso
• Saque el catéter del envase y compruebe que el catéter no presenta daños.
• Conecte un dispositivo hemostático al conector del catéter.
• Enjuague el catéter con una solución salina.
• Introduzca el catéter de guía con revestimiento hidrófilo en la vasculatura, sobre

un cable guía y mediante un introductor, o sobre un cable guía permanente del
tamaño adecuado, con la técnica de entrada percutánea que desee.

• Coloque un enjuague continuo con solución salina a través del brazo lateral del
dispositivo hemostático.

• Haga avanzar el catéter sobre el cable guía hasta conseguir la posición deseada.
• Quite el cable guía permitiendo el sangrado de flujo retrógrado. Aspire y enjuague

el catéter de guía antes de inyectar manualmente un agente de contraste.
• Es importante determinar que las mediciones de la presión arterial sean adecua-

das para confirmar que el catéter esté colocado correctamente.
• Introduzca el dispositivo terapéutico/de diagnóstico y realice el procedimiento

correspondiente de acuerdo con las instrucciones suministradas.
Nota: se recomienda mantener un enjuague continuo de solución salina durante la
manipulación del dispositivo terapéutico/de diagnóstico.
• Una vez finalizado el procedimiento, vuelva a insertar un cable guía y saque el

catéter de guía sobre el cable guía.
• Cualquier incidente grave producido en relación con el dispositivo se debe notificar

al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuen-
tre el usuario o el paciente.

Enlace al Resumen sobre seguridad y rendimiento clínico (SSCP)
El Resumen sobre seguridad y rendimiento clínico (SSCP) está disponible en la base
de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED).
Este catéter de guía tiene UDI-DI básico: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Exención de garantía y Limitación de recursos
PendraCare International B.V. ha tomado las precauciones necesarias en la fabrica-
ción de este dispositivo.
No existe ninguna garantía expresa o implícita, incluyendo, de forma enunciativa
pero no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un
uso determinado, con respecto al producto PendraCare descrito en esta publicación.
PendraCare no será responsable, en ninguna circunstancia, de ningún daño directo,
incidental o consecuencial, excepto en los casos expresamente dispuestos por una
legislación específica. Ninguna persona tiene autoridad para obligar a PendraCare a
establecer ningún tipo de representación o garantía, excepto en los casos indicados
específicamente en este documento. Las descripciones o especificaciones impresas
de PendraCare, incluyendo esta publicación, van dirigidas únicamente a describir de
forma general el producto en el momento de su fabricación y no constituyen ninguna
garantía expresa.

PORTUGUÊS
Instruções de utilização – Cateter-guia

Conteúdo
Cateter-guia intravascular.

Descrição do dispositivo
O cateter-guia com revestimento hidrófilo consiste num corpo trançado, numa ponta
intermédia e outra flexível na extremidade distal. A parte distal do cateter apresenta
um formato de ponta específico. Uma parte do corpo do cateter apresenta um
revestimento hidrófilo. O corpo do cateter (na sua parte distal) é dotado ou não de
orifícios laterais “em linha”. Para obter detalhes sobre as dimensões do cateter,
formato da ponta e compatibilidade com fios-guia consulte as etiquetas do produto.
O cateter-guia está concebido para passagem de dispositivos médicos interventivos
diagnósticos ou terapêuticos utilizados para diagnosticar/tratar a doença vascular
coronária e periférica, o que proporciona um benefício clínico para o diagnóstico e
tratamento da doença vascular.

Utilização e Finalidade prevista
O cateter-guia destina-se a fornecer uma via para a introdução de dispositivos
terapêuticos e diagnósticos no sistema vascular.

Grupo-alvo de pacientes
O cateter-guia destina-se a ser utilizado em pacientes com doença vascular co-
ronária ou periférica que exĳam intervenção ou diagnóstico durante um procedimento
de cateterização.

Utilizadores previstos e Contexto de utilização
O dispositivo destina-se a ser utilizado por profissionais médicos devidamente habilit-
ados na realização de procedimentos de diagnóstico ou interventivos com cateteres
intravasculares em contexto clínico apropriado, como por exemplo, laboratório de ca-
teterização, sala de intervenção ou bloco operatório. O dispositivo foi exclusivamente
concebido para ser utilizado por médicos habilitados a realizar procedimentos com
cateteres-guia e que estejam familiarizados com as possíveis complicações, efeitos
secundários e riscos associados aos procedimentos vasculares.

Indicações
O cateter-guia está concebido para fornecer uma via para a introdução de dispositi-
vos terapêuticos e diagnósticos. O cateter-guia destina-se a ser utilizado no sistema
vascular coronário ou periférico.

Contraindicações
São desconhecidas quaisquer contraindicações.

Advertências
• As definições dos símbolos de advertência encontram-se no capítulo sobre

símbolos nas instruções de utilização
• Usar antes de atingir a data de validade indicada na etiqueta.
• Conteúdo fornecido ESTÉRIL, usando o processo de óxido de etileno (EO). Não

utilizar se a barreira estéril do produto ou a respetiva embalagem estiver compro-
metida. Ao detetar danos, deverá contactar a sua empresa representante.

• Uso restrito a apenas um paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A
reutilização, reprocessamento ou reesterilização pode comprometer a integridade
estrutural do dispositivo e/ou provocar a avaria do dispositivo que, por sua vez,
poderá ferir o paciente, causar doença ou a morte. É extremamente difícil limpar
os cateteres após exposição a materiais biológicos. A reutilização, reprocessamen-
to ou reesterilização pode criar o risco de contágio do dispositivo e/ou causar a
infeção ou infeção cruzada do paciente, incluindo, mas não limitado à transmissão
de doenças contagiosas de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo
pode provocar ferimentos, doença ou a morte do paciente.

• Inspecione o cateter antes da utilização verificando se as dimensões, a forma e
condição indicada na etiqueta são adequadas para o procedimento específico e
certifique-se da sua compatibilidade com outros dispositivos.

• Não utilizar produtos danificados.
• Não expor a solventes orgânicos.
• Após a respetiva utilização, os aparelhos podem ser um perigo biológico. O

manuseamento, eliminação e destruição de dispositivos utilizados e respetivas
embalagens, deve ser feito em conformidade com as leis e regras vigentes,
seguindo processos adequados.

• No caso de ser limitada a folga entre os dispositivos e o lúmen do cateter-guia, os
dispositivos deverão ser avançados ou recuados lentamente mantendo a válvula
aberta para reduzir o risco de embolia.

Precauções
• As indicações, contraindicações e uso deste cateter devem sempre considerar

as normas e padrões actuais de utilização. Deverá considerar se o paciente é
adequado para o uso do produto.

• Uma terapêutica anticoagulante apropriada deve ser aplicada.
• Para evitar o risco de danificar a ponta ao abrir a embalagem, deverá pegar o

cateter pelo hub e retirá-lo com cuidado. O manuseamento descuidado ao retirar
o produto da embalagem, durante a preparação ou o procedimento poderá
influenciar a performance do produto.

• A fim de não danificar o cateter ou artérias, deve introduzir, avançar, manipular e
recuar o cateter através do introdutor de orientação do cateter e sobre o fio-guia
pré-posicionado.

• A manipulação do cateter deve ser executada sob assistência fluoroscópica.
• Na existência de uma dobra no cateter, deverá retirar o sistema completo. A

força de um cateter com dobra poderá causar danos aos vasos e provocar uma
separação do cateter.

• Injete manual e lentamente o agente de contraste durante a opacificação dos
vasos utilizando este cateter.

• Ao manipular um dispositivo terapêutico/diagnóstico, deverá sempre controlar a
posição da ponta do cateter-guia.

• Se durante a manipulação do cateter-guia ou do cateter terapêutico/diagnóstico for
confrontado com uma forte resistência, não force a passagem. Determine a causa
da resistência antes de avançar. Se não conseguir remover a causa, retire todos
os dispositivos simultaneamente.

• O cateter-guia poderá obstruir pequenos vasos-alvo. Evite a obstrução da circu-
lação de sangue. Considere o uso de um cateter-guia com orifícios laterais.

• Guarde o cateter num local escuro, fresco e seco.

Complicações
Eis algumas possíveis complicações que podem surgir:
• Arritmia
• Complicações causadas por hemorragias
• Morte
• Embolia (gasosa)
• Hematoma no local da punção
• Hemorragia
• Infeções
• Isquemia miocárdica e/ou enfarte
• Défice neurológico incluindo acidente isquémico transitório
• Migração de placa
• Falso aneurisma
• Formação de trombo
• Trauma vascular incluindo dissecção, perfuração e/ou rutura
• Oclusão vascular
• Espasmo vascular

Instruções de utilização
• Retire o cateter da embalagem e verifique se o cateter não está danificado.
• Coloque o aparelho hemostático no hub do cateter.
• Lave o cateter com solução salina.
• Introduza o cateter-guia com revestimento hidrófilo na vasculatura através do

fio-guia e o introdutor ou através do fio-guia do cateter permanente de tamanho
adequado, utilizando a técnica de entrada percutânea da sua escolha.

• Mantenha um fluxo constante de salina através do braço lateral do dispositivo
hemostático.

• Faça avançar o cateter sobre o fio-guia até obter a posição desejada.
• Retire o fio-guia permitindo o refluxo de sangramento. Aspire e lave o cateter-guia

antes de proceder à injeção manual de agente de contraste.
• É importante a determinação de que as medições da pressão arterial estão ade-

quadas como forma de confirmação de que o cateter está corretamente colocado.
• Introduza o dispositivo terapêutico/diagnóstico e execute o procedimento pretendi-

do segundo as orientações fornecidas.
Nota: recomendamos a manutenção de um fluxo constante de solução salina
durante a manipulação de um dispositivo terapêutico/diagnóstico.
• Após a conclusão do procedimento, reinsira o fio-guia e retire o cateter-guia

através do fio-guia.
• A ocorrência de qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser

reportada ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o
utilizador e/ou paciente se encontra estabelecido.

Link para aceder ao Resumo de Segurança e Desempenho
Clínico (SSCP)
O Resumo de Segurança e Desempenho Clínico (SSCP) está disponível para

consulta na base de dados europeia de dispositivos médicos (Eudamed).
Este cateter-guia tem UDI-DI básico: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantia e recomendações
A PendraCare International B.V. fabricou este dispositivo com um cuidado razoável.
Não existe uma garantia expressa ou implícita, incluindo mas não só, qualquer
garantia implícita de comercialidade ou adequação para um fim determinado no
produto PendraCare descrito nesta publicação. Sob nenhuma condição a Pendra-
Care será responsável por quaisquer danos diretos, acidentais ou indiretos além da
responsabilidade expressamente exigida pela legislação específica. Ninguém tem
autoridade para vincular a PendraCare a qualquer direito ou garantia, exceto se aqui
expressamente especificado. Descrições e especificações impressas pela Pendra-
Care, incluindo esta publicação, destinam-se apenas a fornecer uma descrição geral
do produto aquando do fabrico e não constitui quaisquer garantias expressas.

ITALIANO
Istruzioni per l’uso – Catetere guida

Contenuto
Catetere guida intravascolare.

Descrizione dispositivo
Il catetere guida con rivestimento idrofilo è costituito da un corpo intrecciato e una
punta intermedia morbida all’estremità distale. La parte distale del catetere presenta
una punta dalla forma caratteristica. Una parte del corpo del catetere presenta
un rivestimento idrofilo. La parte distale del corpo del catetere viene fornita con o
senza fori laterali “in linea”. Per maggiori dettagli sulle dimensioni del catetere, sulla
forma della punta e sulla compatibilità del filo guida, fare riferimento alle etichette
del prodotto.
Il catetere guida è progettato per il passaggio di dispositivi medici interventistici
diagnostici e terapeutici utilizzati per diagnosticare/trattare le malattie vascolari
coronariche e periferiche, offrendo benefici clinici per la diagnosi e il trattamento delle
malattie vascolari.

Uso previsto/Scopo previsto
Il catetere guida è predisposto per fornire un percorso attraverso il quale introdurre
dispositivi terapeutici e diagnostici nel sistema vascolare.

Gruppo target di pazienti
Il catetere guida è destinato all’uso in pazienti affetti da malattia vascolare coronarica
o periferica che necessitano di intervento o diagnosi durante una procedura di
cateterizzazione.

Utenti e ambiente d’uso previsti
Gli utenti target sono professionisti medici che abbiano ricevuto un’apposita
preparazione per l’esecuzione di procedure diagnostiche o interventistiche con
cateteri intravascolari in un contesto clinico appropriato come un laboratorio di
cateterizzazione, una sala interventistica o una sala operatoria. Il dispositivo è proget-
tato esclusivamente per medici che abbiano ricevuto un’apposita preparazione per
procedure con cateteri guida e che siano a conoscenza di eventuali complicazioni,
effetti collaterali e rischi delle procedure vascolari.

Indicazioni
Il catetere guida è prediposto per fornire un percorso attraverso il quale introdurre dis-
positivi terapeutici e diagnostici. Il catetere guida deve essere utilizzato nel sistema
vascolare periferico o coronarico.

Controindicazioni
Nessuna controindicazione conosciuta.

Avvertenze
• Per le definizioni dei simboli di avvertenza, fare riferimento alla sezione simboli

delle Istruzioni per l’uso.
• Utilizzare entro la data di scadenza come indicato sull’etichetta.
• Il contenuto è fornito in una confezione STERILE tramite procedimento con ossido

di etilene (EO). Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile o la confezione
dovessero risultare aperte o danneggiate. In caso di danno, contattare il proprio
rappresentante.

• Solamente per uso singolo. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo,
il ritrattamento o la risterilizzazione può compromettere l’integrità strutturale del
dispositivo e/o provocare danni al dispositivo, e conseguentemente causare lesioni
personali, malattia o morte del paziente. I cateteri sono estremamente difficili da
pulire dopo l’esposizione a materiali biologici. Il riutilizzo, il ritrattamento o la riste-
rilizzazione può causare rischi di contaminazione del dispositivo e/o provocare al
paziente infezioni o infezioni incrociate, inclusa, ma non limitata a, la trasmissione
di malattie infettive da un paziente a un altro. La contaminazione del dispositivo
può causare lesioni personali, malattia o morte del paziente.

• Prima dell’utilizzo, ispezionare il catetere per verificare che le dimensioni riportate
in etichetta, la forma e le condizioni lo rendano adatto alla procedura specifica e
per accertarsi della compatibilità con altri dispositivi.

• Non utilizzare prodotti danneggiati.
• Non esporre il prodotto a solventi organici.
• Dopo l’utilizzo, i dispositivi possono costituire rischio di contaminazione. È

necessario eseguire lo smaltimento, l’eliminazione e la distruzione dei dispositivi
medici utilizzati e delle relative in conformità alle leggi e alle norme vigenti e agli
adeguati procedimenti.

• Quando la distanza di tolleranza tra i dispositivi e il lume del catetere guida è
limitata, è necessario far avanzare e ritrarre i dispositivi lentamente, mantenendo
aperta la valvola al fine di ridurre il rischio di embolia.

Precauzioni
• Per indicazioni, controindicazioni e utilizzo del catetere si consiglia di seguire le

indicazioni mediche pertinenti alla procedura più attuali. L’idoneità del paziente alla
procedura deve essere sempre verificata.

• Si consiglia la somministrazione di un’adeguata terapia anticoagulante.
• Per evitare danni alla punta del catetere al momento della rimozione dalla

confezione, sollevare delicatamente il catetere partendo dal connettore hub. Le
prestazioni del prodotto possono essere influenzate dalla mancanza di accortezza
durante l’apertura della confezione, durante la preparazione del prodotto o durante
la procedura.

• Per evitare il danneggiamento del catetere o danni al vaso sanguigno, inserire
il catetere attraverso un introduttore, farlo avanzare, manipolarlo e rimuoverlo
con cautela su un filo guida precedentemente posizionato all’interno del catetere
stesso.

• La manipolazione del catetere dovrebbe essere eseguita sotto guida fluoroscopica.
• In caso di piegamento del catetere, rimuovere l’intero sistema. La torsione di un

catetere danneggiato può comportare il danneggiamento del vaso sanguigno e il
distacco del catetere.

• Durante il tentativo di opacizzazione dei vasi utilizzando questo catetere, iniettare
un mezzo di contrasto.

• Durante la manipolazione di un dispositivo terapeutico/diagnostico, controllare
sempre la posizione della punta del catetere guida.

• Se durante la manipolazione del catetere guida o del catetere terapeutico/
diagnostico si incontra una forte resistenza, non forzare il passaggio. Stabilire la
causa della resistenza prima di proseguire. Se la causa non può essere eliminata,
rimuovere contemporaneamente tutti i dispositivi.

• Il catetere guida potrebbe occludere i vasi minori. Evitare l’ostruzione del flusso
sanguigno. Prendere in considerazione l’uso di un catetere guida con fori laterali.

• Conservare in un posto fresco, asciutto e buio.

Complicazioni
Possibili complicazioni comprendono, ma non sono limitate a:
• Aritmia
• Sanguinamenti
• Morte
• Embolia (aerea)
• Ematoma al punto di entrata
• Emorragia
• Infezione
• Ischemia miocardica e/o infarto miocardico
• Deficit neurologico che include attacco ischemico transitorio / colpo apoplettico
• Migrazione di placca
• Pseudoaneurisma
• Formazione di trombo
• Trauma vascolare, inclusa dissezione, perforazione e/ o rottura
• Occlusione vascolare
• Spasmo vascolare

Suggerimenti per l’uso
• Rimuovere il catetere dalla confezione e verificare che non sia danneggiato.
• Collegare un dispositivo emostatico al connettore hub del catetere.
• Sciacquare il catetere con la soluzione salina.
• Introdurre il catetere guida con rivestimento idrofilico nei vasi sul filo guida

attraverso l’introduttore, oppure attraverso un filo guida permanente di adeguate
dimensioni, usando un accesso percutaneo a scelta.

• Preparare un flusso continuo di soluzione salina attraverso il braccio laterale del
dispositivo emostatico.

• Far avanzare il catetere sul filo guida fino a raggiungere la posizione desiderata.
• Rimuovere il filo guida permettendo il ritorno del sangue. Aspirare e sciacquare il

catetere guida prima di iniettare il mezzo di contrasto.
• Determinare che le misurazioni della pressione arteriosa siano adeguate è molto

importante perché conferma che il catetere è posizionato correttamente.
• Inserire il dispositivo terapeutico/diagnostico ed eseguire la procedura prevista

secondo le indicazioni fornite.
Nota: si raccomanda di mantenere un flusso continuo di soluzione salina durante la
manipolazione del dispositivo terapeutico/diagnostico.
• Dopo avere finalizzato la procedura, reinserire un filo guida e rimuovere il catetere

guida attraverso il filo guida.
• Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segna-

lato al produttore e all’autorità competente dello Stato membro in cui l’utilizzatore
e/o il paziente è stabilito.

Link alla Sintesi relativa alla Sicurezza e alla Prestazione Clinica
(SSCP)
La Sintesi relativa alla Sicurezza e alla Prestazione Clinica (Summary of Safety and
Clinical Performance, SSCP) è disponibile nella Banca dati europea dei dispositivi
medici (Eudamed).
Questo catetere guida ha l’UDI-DI di base: 18122PCI-AC22K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garanzia e Limitazione di responsabilità
PendraCare International B.V. garantisce che i suoi prodotti sono stati fabbricati con
la massima attenzione. Non vi è garanzia espressa o implicita, compresa senza
alcuna limitazione qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno
scopo particolare, applicabile sul prodotto PendraCare descritto nella presente pub-
blicazione. In nessuna circostanza PendraCare sarà ritenuta responsabile per danni
diretti, incidentali o conseguenti diversamente da quanto espressamente previsto
dalla legge in materia. Nessun individuo dispone dell’autorità di vincolare PendraCare
a qualsiasi rappresentanza o garanzia ad eccezione di quanto specificamente stabi-
lito qui di seguito. Le descrizioni o le specifiche stampate da PendraCare la presente
pubblicazione inclusa, descrivono il prodotto in generale al momento della produzione
e non sono da intendersi come espressa garanzia.

NEDERLANDS
Gebruiksaanwĳzing - Geleidekatheter

Inhoud
Intravasculaire geleidekatheter.

Beschrĳving hulpmiddel
De geleidekatheter met hydrofiele coating bestaat uit een gevlochten lichaam, een
tussenliggende en zachte tip aan het distale uiteinde. Het distale deel van de katheter
heeft een specifieke tipvorm. Een deel van het katheterlichaam is voorzien van een
hydrofiele coating. Het (distale deel van het) katheterlichaam komt met of zonder
“in-line” zĳgaten. Raadpleeg de productlabels voor meer informatie over kathete-
rafmetingen, tipvorm en voerdraadcompatibiliteit. De geleidekatheter is ontworpen
voor de doorgang van diagnostische en therapeutische medische hulpmiddelen die
worden gebruikt voor het diagnosticeren/behandelen van coronaire en perifere vascu-
laire aandoeningen, wat klinisch voordeel biedt voor de diagnose en behandeling van
vasculaire aandoeningen.

Beoogd gebruik/beoogd doel
De geleidekatheter dient om een doorgang te maken voor het inbrengen van thera-
peutische en diagnostische hulpmiddelen in het vaatstelsel.

Patiëntendoelgroep
De geleidekatheter is bedoeld voor gebruik bĳ patiënten die lĳden aan een coronaire of

perifere vaatziekte die interventie of diagnose vereist tĳdens een katheterisatieprocedure.

Beoogde gebruikers en gebruiksomgeving
De beoogde gebruikers zĳn medische professionals die zĳn opgeleid in het uitvoeren
van diagnostische of interventieprocedures met intravasculaire katheters in een ge-
schikte klinische omgeving, zoals een interventiekamer, katheterisatielaboratorium of
operatiekamer. Het hulpmiddel is uitsluitend ontworpen voor artsen die zĳn opgeleid
in procedures met geleidekatheters en die bekend zĳn met de denkbare complicaties,
neveneffecten en gevaren van vasculaire procedures.

Indicaties
De geleidekatheter dient om een doorgang te maken voor het inbrengen van
therapeutische en diagnostische hulpmiddelen. De geleidekatheter dient voor gebruik
in het coronaire of perifere vaatstelsel.

Contra-indicaties
Geen bekend.

Waarschuwingen
• Zie voor de definities van de waarschuwingssymbolen het hoofdstuk over symbo-

len in de gebruiksaanwĳzingen.
• Houd u aan de “ten minste houdbaar tot”-datum op het label.
• De geleverde inhoud is STERIEL dankzĳ een proces waarbĳ ethyleenoxide (EO) is

gebruikt. Gebruik het product niet als de steriele barrière of verpakking is bescha-
digd. Neem bĳ beschadiging contact op met uw bedrĳfsvertegenwoordiger.

• Uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken, opnieuw verwerken
of opnieuw steriliseren. Hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan
de integriteit van de constructie van de katheter tenietdoen en/of leiden tot storin-
gen die op hun beurt kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlĳden. Katheters zĳn
zeer moeilĳk te reinigen na blootstelling aan biologische materialen. Hergebruik,
opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan tot besmetting van de katheter
en/of patiëntinfectie of kruisinfectie leiden, waaronder, maar niet beperkt tot, de
overdracht van infectieziekte(n) tussen patiënten onderling. Besmetting van de
katheter kan tot letsel, ziekte of overlĳden van de patiënt leiden.

• Controleer de katheter vóór gebruik op de juiste maat (als vermeld), vorm en con-
ditie voor de specifieke ingreep alsook voor het garanderen van de compatibiliteit
met andere hulpmiddelen.

• Gebruik geen beschadigde producten.
• Niet blootstellen aan organische oplosmiddelen.
• De hulpmiddelen kunnen na gebruik een biologisch gevaar inhouden. Het hante-

ren, afvoeren en vernietigen van gebruikte hulpmiddelen en verpakkingen dient
overeenkomstig geldende wet- en regelgeving en conform adequate processen
te geschieden.

• Indien er weinig ruimte is tussen een hulpmiddel en het lumen van de geleideka-
theter, moet het hulpmiddel langzaam en met open katheterklep worden opgevoerd
en teruggetrokken, om embolie te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen
• Bĳ indicaties, contra-indicaties en gebruik van deze katheter dienen altĳd de

actuele medische inzichten en standaarden te worden gevolgd. De geschiktheid
van de patiënt voor gebruik van het product dient te worden bekeken.

• Passende anticoagulatiebehandeling gebruiken.
• Om beschadiging van de kathetertip bĳ het uitpakken te voorkomen, dient de

katheter voorzichtig aan de koppeling uit de verpakking te worden gehaald.
Onvoorzichtig hanteren bĳ het uitpakken, tĳdens het voorbereiden of tĳdens de
ingreep kan de prestaties van het product beïnvloeden.

• Om katheter- en bloedvatbeschadiging te voorkomen, dient de katheter met
behulp van een inbrenghuls en over een vooraf geplaatste geleidedraad te worden
opgevoerd, gemanipuleerd en teruggetrokken.

• Het manipuleren van de katheter dient met behulp van fluoroscopie te geschieden.
• Als de katheter knikt, dient het complete systeem te worden teruggetrokken. De

krachten van een geknikte katheter kunnen tot bloedvatbeschadiging en deling van
de katheter leiden.

• Spuit contrastvloeistof indien nodig langzaam met de hand via de katheter in de
bloedvaten in.

• Controleer bĳ het manipuleren van een therapeutisch/diagnostisch hulpmiddel altĳd
de positie van de tip van de geleidekatheter.

• Als zich bĳ het manipuleren van de geleide- of therapeutische/diagnostische
katheter veel weerstand voordoet, dient geen kracht te worden gebruikt. Achterhaal
de oorzaak van de weerstand voordat de ingreep wordt voortgezet. Als de oorzaak
niet kan worden weggenomen, dienen alle hulpmiddelen gelĳktĳdig te worden
teruggetrokken.

• De geleidekatheter kan kleinere doelvaten blokkeren. Voorkom blokkeren van de
bloedstroom. Overweeg een geleidekatheter met zĳopeningen te gebruiken.

• Bewaren op een koele, droge, donkere plaats.

Complicaties
Als mogelĳke complicaties kunnen onder andere, maar niet alleen worden genoemd:
• Aritmie
• Bloedingscomplicaties
• Dood
• (Lucht)embolieën
• Hematoma bĳ het inbrengpunt
• Bloeding
• Infectie
• Myocardia(a)l(e) ischemie en/of infarct
• Neurologische afwĳkingen waaronder transient ischemic attack (voorbĳgaande

ischemische aanval)/beroerte
• Migratie van plaque
• Vals aneurysma
• Trombi
• Vaatbeschadiging waaronder dissectie, perforatie en/of ruptuur
• Vaatafsluiting
• Vaatspasme

Gebruiksaanwĳzingen
• Neem de katheter uit de verpakking en controleer of de katheter onbeschadigd is.
• Sluit een hemostatisch instrument aan op de katheterkoppeling.
• Spoel de katheter met zoutoplossing.
• Breng de katheter met hydrofiele coating via een inbrenghuls over een geleide-

draad in het vaatstelsel in of over een geschikte permanente geleidedraad met een
percutane inbrengtechniek naar keuze.

• Stel een continue stroom zoutoplossing door de zĳarm van het hemostatische
instrument in.

• Voer de katheter over de geleidedraad op tot de gewenste positie is bereikt.
• Verwĳder de geleidedraad en sta terugvloeien van bloed toe. Aspireer en spoel de

geleidekatheter door voordat met de hand een contrastvloeistof wordt ingespoten.
• Om te bevestigen dat de katheter correct is geplaatst, is het van belang te controle-

ren dat de bloeddrukmetingen juist zĳn.
• Introduceer het therapeutische/diagnostische instrument en voer de bedoelde

ingreep uit volgens de bĳgeleverde aanwĳzingen.
Let op: bĳ het manipuleren van een therapeutisch/diagnostisch hulpmiddel wordt een
continue stroom zoutoplossing aangeraden.
• Breng na afloop van de ingreep opnieuw een geleidedraad in en trek de katheter

over de geleidedraad terug.
• Elk ernstig incident dat opgetreden is in verband met het hulpmiddel moet worden

gemeld bĳ de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de
gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Link naar de samenvatting van de veiligheids- en klinische
prestaties (SSCP)
De samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties is beschikbaar in de
Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed).Deze geleidekatheter
heeft Basic UDI-DI: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Afwĳzing van garantie en beperking van aansprakelĳkheid
PendraCare International B.V. heeft bĳ de productie van dit product een redelĳke
mate van zorgvuldigheid in acht genomen. Er wordt met betrekking tot het in deze
publicatie beschreven PendraCare-product geen uitdrukkelĳke dan wel stilzwĳgende
garantie verleend, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige stilzwĳgende garan-
ties ten aanzien van verkoopbaarheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel.
PendraCare is onder geen beding aansprakelĳk voor enige rechtstreekse schade,
bĳkomstige schade of gevolgschade, tenzĳ de wet dit nadrukkelĳk voorschrĳft.
Behoudens de in dit document specifiek aangegeven gevallen is niemand gerechtigd
om PendraCare te houden aan enige garantie dan wel toezegging. Beschrĳvingen
of specificaties in het drukwerk van PendraCare, waaronder deze publicatie, zĳn
uitsluitend bedoeld als algemene beschrĳving van het product op het moment van
productie en vormen geenszins een garantie in welke vorm dan ook.

SVENSKA
Bruksanvisning - Styrkateter

Innehåll
Intravaskulär styrkateter.

Beskrivning av enheten
Styrkatetern med hydrofil beläggning består av en flätad slang, med mellan-
liggande topp och en mjuk topp i den distala änden. Den distala änden har en
speciell utforming av toppen. En del av kateterslangen har hydrofil beläggning.
Kateterslangen (den distala änden) levereras antingen med eller utan sidohål. För
detaljerad information om kateterdimensioner, olika toppar och mandrinkompatibilitet,
se produktmärkningen. Styrkatetern är utformad för att leverera diagnostiska och/
eller interventionella medicinska instrument som används för att diagnosticera eller
behandla kranskärlssjukdom och perifer kärlsjukdom, och som ger kliniska fördelar
vid diagnos och behandling av kärlsjukdomar.

Avsedd användning/Avsett syfte
Styrkatetern är avsedd att bilda en kanal genom vilken terapeutiska och diagnostiska
instrument kan föras in i kärlsystemet.

Patientmålgrupp
Styrkatetern är avsedd att användas på patienter med kranskärlssjukdom och perifer
kärlsjukdom som kräver behandling eller diagnos med kateterisering.

Avsedda användare och användarmiljö
Målgruppen är medicinsk personal som är utbildad i att utföra diagnostiska och
terapeutiska procedurer med intravaskulära katetrar i en lämplig klinisk miljö, t.ex. ett
kateteriseringslaboratorium, en interventionssal eller en operationssal. Anordningen
är uteslutande utformad för läkare som är utbildade i ingrepp med styrkatetrar och
som är bekanta med tänkbara komplikationer, biverkningar och faror i samband med
ingrepp i kärlsystemet.

Indikationer
Styrkatetern är utformad att bilda en kanal genom vilken terapeutiska och diagnos-
tiska instrument kan föras in. Styrkatetern är avsedd att användas i koronara och
perifera kärlsystemen.

Kontraindikationer
Inga kända.

Varningar
• För definitioner av varningssymbolerna, se symbolsektionen i bruksanvisningen.
• Ska användas före det ”bäst-före-datum” som anges på etiketten.
• Innehållet levereras STERILT efter en steriliseringsprocess med hjälp av etylenoxid

(EO). Använd inte produkten om den sterila barriären eller förpackningen är
skadad. Kontakta företagets representant om du upptäcker skador.

• Endast för engångsbruk. Får ej återanvändas, omarbetas eller steriliseras om.
Återanvändning, omarbetning eller omsterilisering kan äventyra utrustningens
strukturella integritet och/eller leda till att utrustningen går sönder, vilket i sin tur
kan leda till att patienten skadas, blir sjuk eller avlider. Katetrarna är extremt svåra
att rengöra efter exponering för biologiskt material. Återanvändning, omarbetning
eller omsterilisering kan medföra en risk att utrustningen kontamineras och/eller
orsakar infektioner hos patienten eller korsinfektion, inklusive, men inte begränsat
till, överföring av infektionssjukdom(ar) från en patient till en annan. Kontamination
av utrustningen kan leda till skador, sjukdom eller att patienten avlider.

• Inspektera katetern innan användning för att bekräfta att enhetens egenskaper
som beskrivs på etiketten; exempelvis dimension, form och skick är lämpliga för
den aktuella proceduren, och för att säkerställa att den är kompatibel med andra
enheter.

• Skadade produkter får inte användas.
• Får ej exponeras för organiska lösningsmedel.
• Utrustningen kan utgöra biologiskt riskavfall efter användning. Hantering, bortförs-

kaffande av använd utrustning och dess förpackningsmaterial ska ske i enlighet
med gällande lagar och regleringar och enligt lämpliga processer.

• I de fall utrymmet mellan instrumenten och styrkateterns lumen är begränsat,
måste instrumenten föras fram och dras tillbaka långsamt med ventilen öppen så

att risken för embolism reduceras.

Försiktighetsåtgärder
• Indikationer, kontraindikationer och användning av denna kateter ska alltid bygga

på faktiska medicinska rön och standarder. Produktens lämplighet för patienten
bör bedömas.

• Tillämpa lämplig antikoagulationsterapi.
• För att förhindra skador på kateterns topp när produkten packas upp, ska

man hålla katetern vid fattningen och ta ut den försiktigt. Ovarsam hantering
när förpackningen öppnas, vid beredning eller under proceduren kan påverka
produktens verkan.

• För att undvika skador på katetern och kärlet, ska katetern föras in genom en
introducer. Därefter ska katetern avanceras, manipuleras och dras ut försiktigt över
en i förväg placerad mandrin.

• Manipulation av katetern ska genomföras med stöd av fluoroskopi.
• Dra tillbaka hela systemet om katetern kröker sig. Vridning av en krökt kateter kan

resultera i skador på kärlet och att katetern separerar.
• Injicera kontrastvätska långsamt manuellt när du försöker göra kärlen ogenomskin-

liga med hjälp av denna kateter.
• När du manipulerar terapeutisk/diagnostisk utrustning, kontrollera alltid positionen

för den styrande katetertoppen.
• Om motståndet är stort vid manipulering av styr-katetern eller den terapeutiska/

diagnostiska katetern, forcera inte in enheten. Ta reda på orsaken till motståndet
innan du fortsätter. Om du inte hittar orsaken ska alla enheter dras tillbaka
samtidigt.

• Styrkatetern kan täppa till mindre målkärl. Undvik att hindra blodflödet. Använd
eventuellt en styrkateter med sidohål.

• Förvaras på en sval, torr, mörk plats.

Komplikationer
Möjliga komplikationer omfattar men är inte begränsade till följande:
• Arytmi
• Blödningar
• Dödsfall
• (Luft)emboli
• Hematom vid punktionsplatsen
• Blödning
• Infektion
• Myokardial ischemi och/eller infarkt
• Neurologisk deficit inklusive transitorisk ischemisk attack/stroke
• Plackmigration
• Falsk aneurism
• Blodpropp
• Kärlskador inklusive dissektion, perforering och/eller ruptur
• Kärlocklusion
• Kärlkramp

Instruktioner till användaren
• Ta katetern ur förpackningen och kontrollera att katetern inte är skadad.
• Fäst en hemostasutrustning vid kateterfattningen.
• Spola katetern med saltlösning.
• Introducera styrkatetern med hydrofil beläggning i kärlet via mandrinen genom en

introducer, eller över en invändig mandrin av lämplig storlek med hjälp av valfri
perkutan införingsteknik.

• Skapa ett kontinuerligt flöde av saltlösning genom hemostasutrustningens sidoarm.
• Avancera katetern via mandrinen tills katetern har nått önskad position.
• Ta bort mandrinen medan du ger möjlighet för backflöde av blod. Aspirera och skölj

styrkatetern innan du injicerar kontrastvätska för hand.
• Det är viktigt att kontrollera att mätningarna av artärtryck kan användas som en

bekräftelse på att katetern är rätt placerad.
• För in den terapeutiska/diagnostiska utrustningen och genomför den aktuella

proceduren enligt de givna anvisningarna.
Anmärkning: Vi rekommenderar att ett kontinuerligt flöde av saltsköljning ska
bibehållas under manipulation av den terapeutiska/diagnostiska utrustningen.
• Efter avslutad procedur, för in mandrinen igen och dra tillbaka styrkatetern via

mandrinen.
• Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras

till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren
och/eller patienten är etablerad.

Länk till sammanfattningen av säkerhet och klinisk prestanda
(SSCP)
Sammanfattningen av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) finns i den europeiska
databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED).
Denna styrkateter har grundläggande UDI-DI: 18122PCI- GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Avstående från garanti och begränsning av kompensation
PendraCare International B.V. har vidtagit all rimlig noggrannhet vid tillverkning av
denna utrustning.
Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive och utan
begränsning alla eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet
för specifika användningsområden, för den PendraCare-produkt som beskrivs i denna
publikation. Under inga omständigheter ska PendraCare hållas ansvarig för några
direkta, inträffande eller därav följande skador andra än de som beskrivs uttryckligen
i särskilda lagar. Ingen person har befogenhet att binda PendraCare vid någon
framställning eller garanti förutom de som anges uttryckligen i denna text. Beskrivnin-
gar eller specifikationer i PendraCare tryckta material, inklusive denna publikation,
är endast avsedda att ge en allmän beskrivning av produkten vid tidpunkten för
tillverkning och de utgör inga uttryckliga garantier.

DANSK
Brugsanvisning - Guidekateter

Indhold
Intravaskulært guidekateter.

Beskrivelse af instrumentet
Guidekatetret med hydrofil coating består af en flettet hoveddel, en mellemdel og en
blød spids i den distale ende. Katetrets distale ende omfatter en specifik spidsform.
En del af katetrets hoveddel omfatter en hydrofoil coating. Katetret(s distal ende)
leveres enten med eller uden ”en række” sidehuller. For nærmere oplysninger
vedrørende katetrets mål, spidsform og guidewire-kompatibilitet henvises til produkt-
mærkaterne. Guidekatetret er designet til passage af diagnostisk og terapeutisk,
interventionelt medicinsk udstyr, som anvendes til at diagnosticere/behandle koronar-
og perifer karsygdom, og som har en klinisk fordel i forbindelse med diagnosticering
og behandling af karsygdom.

Påtænkt anvendelse/Påtænkt formål
Guidekatetret er beregnet til at give en vej, hvorigennem terapeutisk og diagnostisk
udstyr indføres i karsystemet.

Patientmålgruppe
Guidekatetret er beregnet til at blive anvendt til patienter, som lider af koronar- eller
perifer karsygdom, som kræver intervention eller diagnose under en kateterisations-
procedure.

Påtænkte brugere og anvendelsesmiljø
Målbrugerne er medicinsk personale, der er uddannet i at udføre diagnostiske
procedurer med intravaskulære katetre i en passende klinisk sammenhæng, f.eks. i
en interventionssuite, et kateteriseringslaboratorium eller en operationsstue. Enheden
er udelukkende beregnet til læger, der er uddannet i procedurer med guidekatetrer og
er bekendt med de tænkelige komplikationer, bivirkninger og farer i forbindelse med
procedurer i vaskulaturen.

Indikationer
Guidekatetret er designet til at give en vej, hvorigennem terapeutisk og diagnostisk
udstyr indføres. Guidekatetret er beregnet til at blive anvendt i koronarkarsystemet
eller det perifere karsystem.

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Advarsler
• For definitioner af advarselssymbolerne, henvises der til afsnittet med symboler i

Brugsanvisningen.
• Anvend katetret før “sidste anvendelsesdato” på etiketten er overskredet.
• Indholdet er STERILISERET ved hjælp af en proces med etylenoxid (EO). Bør ikke

bruges, hvis produktets sterile barriere eller emballage er åbnet eller beskadiget.
Kontakt din virksomheds forhandler, hvis produktet/emballagen er beskadiget.

• Kun til engangsbrug på én patient. Må ikke genbruges, videreforarbejdes eller
resterileres. Genbrug, videreforarbejdelse eller resterilisering kan forringe katetrets
strukturelle integritet og/eller føre til svigt af katetret, hvilket til gengæld kan
resultere i læsioner, sygdom eller død af patienten. Katetre er særdeles vanskelige
at rengøre efter udsættelse for biologiske materialer.Genbrug, videreforarbejdelse
eller resterilisering kan give en risiko for kontamination af katetret og/eller føre
til patient- eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, overføring af
infektionssygdomme fra den ene patient til en anden. Kontamination af katetret kan
føre til læsioner, sygdom ellerpatientens død.

• Inden brug bør katetret undersøges for at kontrollere, at størrelser, udformning og
tilstanden, som er angivet på etiketten, passer til den specifikke procedure, samt
for at sikre kompatibilitet med andre instrumenter.

• Beskadigede produkter må ikke anvendes.
• Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler.
• Efter brug kan katetrene udgøre en biologisk fare. Håndtering, bortskaffelse og

destruering af brugte katetre og deres emballage skal ske i overensstemmelse
med gældende love og bestemmelser og i henhold til adækvate procedurer.

• I de tilfælde, hvor der er begrænset clearance mellem instrumentet og guidingkate-
trets lumen, skal instrumentet føres langsomt frem og tilbage med åben ventil for at
formindske risikoen for emboli.

Advarsler og forholdsregler
• Indikationer, kontraindikationer og brugen af dette kateter forudsætter altid nyeste

medicinske indsigter og standarder. Det skal altid overvejes, om produktet er egnet
til brug hos den enkelte patient.

• En passende antikoagulationsbehandling bør anvendes.
• Tag fat om katetrets greb ved udpakningen, for ikke at beskadige katetrets spids,

og løft det forsigtigt ud. Skødesløs håndtering ved udpakningen, forberedelserne
eller under proceduren kan påvirke produktets funktion.

• For at undgå beskadigelse af katetret og blodkar, bør katetret indføres gennem en
introducer, og det skal forsigtigt skydes frem, manøvreres og trækkes ud over en
præmonteret guidewire.

• Manipulation af katetret bør altid ske under fluoroskopi.
• Hvis katetret bliver snoet, skal hele systemet trækkes ud. Hvis et snoet kateter

bliver vredet, kan dette medføre beskadigelse af blodkar og adskillelse af katetret.
• Brug kun langsom manuel injektion af kontrastmiddel ved forsøg på at opacifere

blodkar ved hjælp af dette kateter.
• Kontrollér altid positionen af guidekatetrets spids ved manipulation af et terapeu-

tisk/diagnostisk instrument.
• Forcér ikke passagen, hvis du støder på stor modstand under manipulation af

guidekatetret eller det terapeutiske/diagnostiske kateter. Find årsagen til mod-
standen, før du fortsætter. Hvis årsagen til modstanden ikke kan fjernes, skal alle
instrumenter trækkes ud på samme tid.

• Guidekatetret kan sammenpresse mindre målblodkar. Undgå at blodgennemstrøm-
ningen bliver hindret. Overvej at bruge et guidekateter med huller i siden.

• Opbevar katetret på et køligt, tørt og mørkt sted.

Komplikationer
Mulige komplikationer inkluderer, men er ikke begrænsede til:
• Arytmi
• Komplikationer med blødning
• Død
• (Luft)embolier
• Hæmatom på punkturstedet
• Blødning
• Infektion
• Myokardiiskæmi og/eller infarkt
• Neurologisk deficit inklusive transitorisk iskæmisk anfald (TIA) / slagtilfælde
• Plaque migration
• Pseudoaneurisme
• Dannelse af blodpropper
• Kartraume inklusive dissektion, perforation og/eller ruptur
• Okklusion af kar
• Spasmer af kar
•
Brugsanvisning
• Tag katetret ud af dets emballage, og kontrollér, at katetret er ubeskadiget.

• Fastgør et hæmostatisk instrument på katetrets greb.
• Skyl katetret med saltvandsopløsning.
• Indfør guidekatetret med hydrofil coating i vaskulaturen over en guidewire gennem

en introducer eller over en indlagt guidewire på passende størrelse ved hjælp af en
perkutan indføringsteknik efter eget valg.

• Installér et kontinuerligt saltvandsskyl gennem sidearmen på det hæmostatiske
instrument.

• Skyd katetret frem over guidewiren, indtil den ønskede position er nået.
• Fjern guidewiren, mens du tillader tilbageblødning. Aspirer og skyl guidekatetret,

før et kontrastmiddel injiceres manuelt.
• Det er vigtigt at afgøre, at målingerne af det arterielle tryk er korrekte som bekræf-

telse på, at katetret er positioneret korrekt.
• Indfør det terapeutiske/diagnostiske instrument, og udfør det påtænkte indgreb i

overensstemmelse med de givne anvisninger.
Bemærk: Det anbefales at vedligeholde et kontinuerligt saltvandsskyl under manipu-
lering af det terapeutiske/diagnostiske instrument.
• Genindfør en guidewire, og træk guidekatetret ud over guidewiren, når indgrebet

er fuldført.
• Enhver alvorlig hændelse, som er opstået i forbindelse med udstyret, skal

rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor
brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

Link til oversigten over sikkerhed og kliniske resultater (SSCP)
Oversigten over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) findes i den europæiske
database over medicinsk udstyr (Eudamed).
Dette guidekateter har grundlæggende UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantifrafald og begrænsning af retsmiddel
PendraCare International B.V. har udvist størst mulig omhu ved fremstillingen af
dette produkt.
Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti, herunder uden begrænsning,
en eventuel underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål,
på det PendraCare produkt, der er beskrevet i denne publikation. PendraCare vil
under ingen omstændigheder være ansvarlig for direkte, tilfældige eller følgeskader,
andet end hvad der er udtrykkeligt fastlagt i en specifik lov. Ingen person har
myndighed til at binde PendraCare til en fremstilling eller garanti, bortset fra hvad
der er udtrykkeligt fastlagt i nærværende dokument. Beskrivelser eller specifikationer
i PendraCare tryksager, herunder denne publikation, har kun til hensigt at give
en generel beskrivelse af produktet på fremstillingstidspunktet og udgør ingen
udtrykkelig garanti.

SUOMI
Käyttöohjeet - ohjainkatetri

Sisältö
Suonensisäinen ohjainkatetri.

Laitteen kuvaus
Hydrofiilinen ohjainkatetri koostuu punotusta rungosta, keskiosasta ja distaalipään
pehmeästä kärjestä. Katetrin distaalipäässä on erityinen kärkirakenne. Osassa
katetrin rungossa on hydrofiilinen pinnoite. Katetrin (distaaliosan) rungko on joko
varustettu samassa linjassa olevilla rei’illä tai ilman niitä. Tietoja katetrin mitoista,
kärjen muodosta ja ohjainlangasta saa tuote-etiketistä. Ohjainkatetri on suunniteltu
käytettäväksi diagnostisten ja terapeuttisten suonensisäisten välineiden vientitienä
sepelvaltimoiden ja ääreisverisuonten sairauksien diagnosoinnissa/hoidossa, tarjoten
näin kliinistä hyötyä verisuonisairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Käyttötarkoitus
Ohjainkatetri on tarkoitettu luomaan kulkureitin, jonka kautta terapeuttiset ja diagnos-
tiset laitteet ohjataan verisuonĳärjestelmään.

Potilaiden kohderyhmä
Ohjauskatetri on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joiden sairastama sepelval-
timoiden tai ääreisverisuonien sairaus edellyttää tutkimusta tai diagnosointia
katetrisointitoimenpiteen avulla.

Laitteen käyttäjät ja ympäristö
Laite on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten käyttöön, jotka on koulutettu suoritta-
maan diagnostisia ja interventiotoimenpiteitä suonensisäisillä katetreilla asianmukai-
sissa kliinisessä ympäristössä, mm. katetrointilaboratoriossa, interventiohuoneessa
tai leikkaussalissa. Laite on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille, jotka ovat
suorittaneet koulutukset katetrin ohjaamiseen ja ovat tietoisia verisuoniin kohdistuvien
toimenpiteiden mahdollisista komplikaatioista, sivuvaikutuksista ja riskeistä.

Indikaatiot
Ohjainkatetri tarkoitettu käytettäväksi terapeuttisten ja diagnostisten välineiden
vientitienä verisuonistoon. hjainkatetri on tarkoitettu käytettäväksi sepelvaltimoihin tai
ääreisverisuoniin kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä.

Vasta-aiheet
Ei tunneta.

Varoitukset
• Katso varoitussymbolien määritelmät käyttöohjeesta symboleja käsittelevästä

osasta.
• Älä käytä katetria, kun etiketissä ilmoitettu “käytettävä ennen” -päiväys on kulunut

umpeen.
• Sisältö on STERILOITU etyleenioksidilla (EO). Älä käytä, jos sinetti tai pakkaus on

vahingoittunut. Jos tuote on vahingoittunut, ota yhteys myyntiedustajaan.
• Tarkoitettu käytettäväksi yhdellä potilaalla. Älä käytä, käsittele tai steriloi uudelleen.

Tuotteen uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voivat vaarantaa sen toiminnan
luotettavuuden ja/tai johtaa sen vaurioitumiseen, mistä puolestaan voi olla
seurauksena potilaan loukkaantuminen, sairastuminen tai kuolema. Katetrien
puhdistaminen on erittäin vaikeaa niiden altistuttua biologisille aineille. Laitteen
uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voivat aiheuttaa sen kontaminaation riskin
ja/tai infektion tai risti-infektion potilaalle, mukaan lukien muun muassa infektio-
tautien siirtymisen potilaalta toiselle. Laitteen kontaminaatio voi aiheuttaa potilaan
loukkaantumisen, sairauden tai kuoleman.

• Tarkasta katetri ennen käyttöä varmistaaksesi, että ilmoitetut mitat, muoto ja kunto
soveltuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen ja varmistaaksesi yhteensopivuuden muiden
laitteiden kanssa.

• Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
• Älä altista orgaanisille liuottimille.
• Käytetty laite saattaa olla biologinen riski. Käytetyn laitteen ja sen pakkauksen

käsittelyn, poiston ja hävittämisen on tapahduttava voimassa olevien lakien ja
määräysten mukaisesti ja toteuttamalla asianmukaiset menettelyt.

• Kun välineiden ja ohjainkatetrin luumenin välissä on rajoitetusti tilaa, välineitä on
kuljetettava eteenpäin tai taaksepäin hitaasti ja venttiili pidettävä auki emboliariskin
vähentämiseksi.

Varokeinot
• Tämän tuotteen indikaatioissa, kontraindikaatioissa ja käytössä on aina otettava

huomioon ajankohtaiset lääketieteelliset käsitykset ja standardit. On harkittava
tuotteen soveltuvuutta potilaalle.

• On käytettävä asianmukaista antikoagulaatiomenetelmää.
• Jotta katetrin kärki ei vaurioituisi pakkausta avattaessa, ota katetrista kiinni sen

tyvestä ja nosta se pakkauksesta varovasti. Varomaton käsittely pakkauksesta
poistettaessa, esivalmisteltaessa tai toimenpiteen aikana saattaa vaikuttaa tuotteen
suorituskykyyn.

• Katetrin ja verisuonten vahingoittumisen välttämiseksi katetri on vietävä sisään
sisäänvientineulan avulla ja sen siirtämisen, käsittelyn ja poiston on tapahduttava
varovasti esiasetetun ohjainvaĳerin avulla.

• Katetrin käsittelyn on tapahduttava fluoroskooppisessa ohjauksessa.
• Jos katetri vääntyy, poista koko järjestelmä. Vääntynyt katetri voi aiheuttaa verisuo-

nen vahingoittumisen ja katetrin irtoamisen.
• Injisoi varjoaine katetrilla verisuoniin hitaasti käsin.
• Kun käytät terapeuttista/diagnostista välinettä, tarkista aina ohjainkatetrin kärjen

asento.
• Jos esiintyy voimakasta vastusta ohjainvaĳeria tai terapeuttista/diagnostista

katetria käsiteltäessä, älä käytä voimaa. Määritä vastuksen syy ennen jatkamista.
Jos syytä ei voi poistaa, poista kaikki välineet samanaikaisesti.

• Ohjainkatetri voi tukkia pienempiä verisuonia. Vältä verenkierron estyminen.
Harkitse sivurei’illä varustetun ohjainkatetrin käyttämistä.

• Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa.

Komplikaatiot
Mahdollisia komplikaatioita saattavat olla muun muassa seuraavat:
• Rytmihäiriöt
• Vuotokomplikaatiot
• Kuolema
• (Ilma)embolia
• Hematooma punktiokohdassa
• Verenvuoto
• Tulehdus
• Myokardiaalinen iskemia ja/tai infarkti
• Neurologinen häiriö, mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö/halvaus
• Plakin siirtyminen
• Pseudoaneurysma
• Trombin muodostuminen
• Verisuonen trauma, kuten dissektoituminen, lävistys ja/tai repeämä
• Verisuonen okkluusio
• Verisuonen kramppi

Käyttöohjeet
• Poista katetri pakkauksesta ja varmista, että se ei ole vaurioitunut.
• Kiinnitä hemostaattinen laite katetrin tyveen.
• Huuhtele katetri suolaliuoksella.
• Vie hydrofiilinen ohjainkatetri suoneen ohjainvaĳeria pitkin sisäänvientineulan

avulla tai oikean kokoista sisäistä ohjainvaĳeria pitkin käyttäen valitsemaasi
perkutaanista vientitekniikkaa.

• Huolehdi siitä, että hemostaattisen laitteen sivuhaaran kautta tulee jatkuvasti
suolaliuosta.

• Vie katetria eteenpäin ohjainvaĳerin avulla, kunnes haluttu asento on saavutettu.
• Poista ohjainvaĳeri ja mahdollista veren takaisinvirtaus. Aspiroi ja huuhtele ohjain-

katetri ennen kuin injisoit varjoaineen käsin.
• On tärkeää tarkastaa, että suonenpaineen mittausarvot ovat asianmukaiset

vahvistukseksi siitä, että katetri on asennettu oikein.
• Vie terapeuttinen/diagnostinen laite sisään ja suorita menettely annettujen ohjeiden

mukaisesti.
Huomio: on suositeltavaa, että suolaliuosta syötetään jatkuvasti terapeuttisen/diag-
nostisen laitteen käsittelyn aikana.
• Kun olet päättänyt toimenpiteen, aseta ohjainvaĳeri takaisin paikalleen ja poista

ohjainkatetri ohjainvaĳerin yli.
• Jokaisesta laitteen käytössä ilmenneestä vakavasta tapaturmasta on ilmoitettava

laitteen valmistajalle tai käyttäjän ja/tai potilaan oleskelumaan pätevälle virano-
maiselle.

Linkki turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä koskevaan yhteen-
vetoon (SSCP).
Turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä koskeva yhteenveto (SSCP) on saatavilla
lääkinnällisiä laitteita koskevassa eurooppalaisessa tietokannassa (Eudamed).
Ohjauskatetrin perus-UDI-DI: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Takuulauseke ja vastuun rajoitus
PendraCare International B.V. on valmistanut tämän laitteen kohtuullista huolellisuutta
noudattaen.
Tässä julkaisussa kuvattua PendraCare-tuotetta ei koske mikään suora tai epäsuora
takuu, mukaan lukien kaupallista hyödynnettävyyttä tai käyttöön soveltuvuutta
koskeva takuu. PendraCare ei vastaa mistään suorista, satunnaisista tai välillisistä
vahingoista, paitsi mikäli erityinen laki nimenomaan niin määrää. Kenelläkään ei ole
oikeutta vaatia PendraCarelta muuta tulkintaa tai takuuta kuin tässä esitetty.
PendraCaren painotuotteissa, kuten tässä julkaisussa esitetyt kuvaukset ja tiedot
ovat vain tuotteen yleiskuvauksia sen valmistushetkellä eivätkä muodosta mitään
nimenomaisia takuita.

РУССКИЙ
Инструкция по использованию – направляющий катетер

Содержимое
Внутрисосудистый направляющий катетер.

Описание устройства
Направляющий катетер с гидрофильным покрытием состоит из корпуса в
оплетке, наконечника средней жесткости и мягкого наконечника на дистальном
конце. Дистальная часть катетера имеет специальную форму наконечника.

Часть корпуса катетера имеет гидрофильное покрытие. Корпус катетера
(дистальная часть) поставляется либо с наличием «линейных» боковых
отверстий, либо без них. Подробная информация о размерах катетера,
форме наконечника и совместимости проводящих элементов указывается
на маркировке продукции. Направляющий катетер предназначен для
проведения диагностических и терапевтических интервенционных медицинских
устройств, используемых для диагностики/лечения заболеваний коронарных
и периферических сосудов, что обеспечивает клиническое преимущество при
диагностике и лечении сосудистых заболеваний.

Предполагаемое использование/Предполагаемая цель
применения
Направляющий катетер предназначен для предоставления пути, по которому
терапевтические и диагностические устройства вводятся в сосудистую систему.

Целевая группа пациентов
Направляющий катетер предназначен для использования у пациентов, которые
страдают заболеваниями коронарных и переферических сосудов и которым
требуется вмешательство или диагностика во время процедуры катетеризации.

Предполагаемые пользователи и среда использования
Целевыми пользователями являются медицинские работники, обученные
проведению диагностических или интервенционных процедур с использованием
внутрисосудистых катетеров в соответствующих клинических условиях,
например таких, как лаборатория катетеризации, интервенционное отделение
или операционный блок. Устройство предназначено исключительно
для использования врачами, которые обучены проведению процедур с
использованием направляющих катетеров и хорошо знакомы с возможными
осложнениями, побочными эффектами и опасностями сосудистых процедур.

Показания
Направляющий катетер предназначен для обеспечения пути, по которому
вводятся терапевтические и диагностические устройства. Направляющий
катетер предназначен для использования в системе коронарных или
периферических сосудов.

Противопоказания
Известных противопоказаний нет.

Предупреждения
• Значение предупредительных условных обозначений можно найти в разделе

условных обозначений Инструкции по использованию.
• Используйте до истечения срока годности, указанного на упаковке

(«Использовать до …»).
• Содержимое упаковки поставляется в СТЕРИЛЬНОМ виде. Стерилизовано

оксидом этилена (ОЭ). Не используйте изделие при повреждении
стерильного барьера и нарушении герметичности упаковки. При обнаружении
повреждения обратитесь к представителю компании.

• Предназначено для использования только у одного пациента. Повторное
использование, повторная обработка или повторная стерилизация
запрещены. Повторное использование, повторная обработка и повторная
стерилизация могут нарушить структурную целостность приспособления и/
или привести к его неисправности, что, в свою очередь, может причинить
вред пациенту, привести к заболеванию и смерти. Катетеры чрезвычайно
трудно очистить после контакта с биологическими материалами. Повторное
использование, повторная обработка и повторная стерилизация могут
вызвать контаминацию приспособления, привести к инфицированию
пациента, в том числе к передаче инфекционных заболеваний от одного
пациента другому. Контаминация приспособления может привести к
причинению вреда, заболеванию или смерти пациента.

• Перед использованием осмотрите катетер и убедитесь в том, что его
маркированные размеры, форма и состояние подходят для использования
в конкретной процедуре, а также убедитесь в его совместимости с другими
устройствами.

• Не используйте поврежденные изделия.
• Не подвергайте катетер воздействию органических растворителей.
• После использования устройства могут представлять биологическую

опасность. Обращение, утилизация и уничтожение устройств после
использования должны проводиться в соответствии с применимыми
законодательными и нормативными актами и с соблюдением надлежащих
методов.

• Когда зазор между устройствами и просветом проводникового катетера
ограничен, устройства следует проводить и извлекать медленно с открытым
клапаном, чтобы снизить риск эмболии.

Предостережения
• Показания, противопоказания и само использование данного катетера всегда

должны соответствовать современным медицинским взглядам и стандартам.
Необходимо учитывать возможность использования этого продукта у
конкретного пациента.

• Следует применять соответствующую противосвертывающую терапию.
• Во избежание повреждения наконечника катетера при извлечении из

упаковки, возьмите катетер за центральную часть и аккуратно извлеките.
Неосторожное обращение при извлечении из упаковки, во время подготовки к
использованию или во время самой процедуры может отрицательно повлиять
на технические характеристики продукта.

• Во избежание повреждения катетера и кровеносного сосуда вводите катетер
через интродьюсер; продвижение, извлечение катетера и манипуляции с ним
осуществляйте по предварительно установленному проводнику.

• Манипуляции с катетером должны проводиться под рентгеноскопическим
контролем.

• В случае перекручивания катетера необходимо извлечь всю систему.
Затягивание перекрученного катетера может привести к повреждению сосуда
и к рассоединению катетера.

• При контрастировании сосуда с применением катетера медленно вручную
вводите контрастное вещество.

• При работе с терапевтическим и диагностическим устройством контролируйте
положение наконечника направляющего катетера.

• Если во время манипуляции с направляющим или терапевтическим и
диагностическим катетером ощущается значительное сопротивление,
прилагать усилие для его продвижения нельзя. Прежде чем продолжать
продвижение, устраните причину сопротивления. Если причину устранить
невозможно, извлеките все приспособления одновременно.

• Направляющий катетер может вызвать окклюзию целевых сосудов
небольшого диаметра. Избегайте окклюзии кровотока. Рассмотрите
применение направляющего катетера с боковыми отверстиями.

• Изделие следует хранить прохладном сухом и темном месте.

Осложнения
К возможным осложнениям, помимо прочих, относятся:
• Аритмия
• Кровотечение
• Смерть
• (Воздушная) эмболия
• Гематома в месте пункции
• Кровоизлияние
• Инфицирование
• Ишемия и/или инфаркт миокарда
• Неврологический дефицит, в том числе преходящее нарушение мозгового

кровообращения/инсульт
• Миграция атеросклеротической бляшки
• Ложная аневризма
• Тромбообразование
• Повреждения сосудов, в том числе расслоение стенки, перфорация и/или

разрыв
• Окклюзия сосудов
• Спазм сосудов

Указания по использованию
• Извлеките катетер из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений.
• Прикрепите к центральной части катетера гемостатическое устройство.
• Промойте катетер физиологическим раствором.
• Введите направляющий катетер с гидрофильным покрытием в сосудистое

русло по проводнику через интродьюсер или по постоянному проводнику
соответствующего размера; оптимальным является применение чрескожной
техники введения.

• Наладьте постоянное промывание физиологическим раствором через
боковой отвод гемостатического устройства.

• Проведите катетер по проводнику до достижения необходимого положения.
• Извлеките проводник до получения обратного тока крови. Аспирируйте и

промойте направляющий катетер для дальнейшего ручного введения через
него контрастного вещества.

• Важно учитывать, что показатель артериального давления подходит для
подтверждения правильности положения катетера.

• Введите терапевтическое и диагностическое устройство и проведите
запланированную процедуру в соответствии с установленными правилами.

Примечание: во время манипуляции с терапевтическими и диагностическими
устройствами рекомендуется непрерывное промывание физиологическим
раствором.
• После окончания процедуры вновь введите проводник и извлеките по нему

катетер.
• О любом серьезном инциденте, который произошел в отношении устройства,

следует сообщить производителю или компетентному органу государства-
участника, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Ссылка на резюме по безопасности и клинической
эффективности
Резюме по безопасности и клинической эффективности (SSCP) доступно в
европейской базе данных по медицинским устройствам (EUDAMED).
Данный направляющий катетер имеет базовый UDI-DI (уникальный
идентификатор медицинского изделия): 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Отказ от ответственности и ограничение права на
возмещение
Компания PendraCare International B.V. проявила разумную степень
осторожности при производстве данного приспособления.
К описанному здесь изделию компании PendraCare не применимы какие-либо
прямые или подразумеваемые гарантии, в том числе все без исключения
подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для
использования в конкретных целях. Ни при каких обстоятельствах компания
PendraCare не несет ответственности за прямые, случайные или косвенные
повреждения, за исключением прямо установленных соответствующим
законодательством. Никто не вправе связывать компанию PendraCare какими-
либо заявлениями или гарантиями, за исключением указанных.
Описания или спецификации в печатных материалах компании PendraCare,
включая данную публикацию, предназначены для общего описания продукта на
момент его производства и не устанавливают никаких прямых гарантий.

POLSKA
Instrukcja stosowania – cewnik prowadzący

Zawartość
Wewnątrznaczyniowy cewnik prowadzący.

Opis wyrobu
Cewnik prowadzący z powłoką hydrofilową składa się z oplecionego korpusu, pośred-
niej końcówki i miękkiej końcówki na końcu dystalnym. Dystalna część cewnika ma
specyficzny kształt końcówki. Część korpusu cewnika pokryta jest powłoką hydrofi-
lową. (Dystalna część) korpusu cewnika jest dostarczana z otworami bocznymi „w
rzędzie” lub bez nich. Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów cewnika, kształtu
końcówki i kompatybilności prowadnika znajdują się na etykietach produktów. Cewnik
prowadzący jest przeznaczony do wprowadzania diagnostycznych i terapeutycznych
zabiegowych wyrobów medycznych używanych do diagnozowania/leczenia choroby
naczyń wieńcowych i obwodowych, co zapewnia korzyści kliniczne w diagnostyce i
leczeniu chorób naczyń.

Przeznaczenie/Przewidziane zastosowanie
Cewnik prowadzący ma zapewnić ścieżkę, przez którą urządzenia terapeutyczne i
diagnostyczne są wprowadzane do układu naczyniowego.

Grupa docelowa pacjentów
Cewnik prowadzący jest przeznaczony do stosowania u pacjentów cierpiących
na chorobę naczyń wieńcowych lub obwodowych wymagających interwencji lub
diagnostyki podczas zabiegu cewnikowania.

Docelowi użytkownicy i środowisko użytkowania
Docelowymi użytkownikami są lekarze przeszkoleni w zakresie wykonywania proce-
dur diagnostycznych lub zabiegowych z użyciem cewników wewnątrznaczyniowych



w odpowiednim środowisku klinicznym, takim jak pokój zabiegowy, laboratorium ce-
wnikowania lub sala operacyjna. Wyrób jest przeznaczony do stosowania wyłącznie
przez lekarzy, którzy są przeszkoleni w zakresie wykonywania procedur z użyciem
cewników prowadzących i znają możliwe powikłania, skutki uboczne oraz zagrożenia
związane z procedurami naczyniowymi.

Wskazania
Cewnik prowadzący został zaprojektowany w celu zapewnienia ścieżki, przez którą
wprowadzane są wyroby terapeutyczne i diagnostyczne. Cewnik prowadzący jest
przeznaczony do stosowania w układzie naczyń wieńcowych lub obwodowych.

Przeciwwskazania
Brak znanych.

Ostrzeżenia
• Definicje symboli ostrzegawczych można znaleźć w części instrukcji obsługi

poświęconej symbolom.
• Nie używać po upływie wskazanego na etykiecie terminu ważności.
• Zawartość opakowania jest dostarczana w formie JAŁOWEJ i została poddana

procesowi sterylizacji tlenkiem etylenu (EO). Nie używać w przypadku naruszenia
bariery sterylnej lub opakowania produktu. W razie wykrycia uszkodzenia należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy.

• Produkt wyłącznie do zastosowania u jednego pacjenta. Nie używać, przetwarzać
ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie, przetwarzanie lub poddanie
sterylizacji może naruszyć integralność strukturalną wyrobu i / lub prowadzić do
jego uszkodzenia, co z kolei może być powodem zranienia, choroby lub śmierci
pacjenta. Po kontakcie z materiałami biologicznymi cewniki niezwykle trudno jest
oczyścić. Ponowne użycie, przetwarzanie lub poddanie sterylizacji może stwarzać
ryzyko zanieczyszczenia wyrobu i / lub być przyczyną zakażenia lub zakażenia
krzyżowego u pacjentów, w tym także, między innymi, przenoszenia choroby
(chorób) zakaźnej (zakaźnych) pomiędzy pacjentami. Zanieczyszczenie wyrobu
może być przyczyną zranienia, choroby lub śmierci pacjenta.

• Przed użyciem należy sprawdzić cewnik pod kątem odpowiedniości podanych
na etykiecie wymiarów, kształtu i stanu dla konkretnego zabiegu oraz w celu
zapewnienia zgodności z innymi wyrobami.

• Uszkodzonych produktów nie wolno używać.
• Produktu nie wolno narażać na działanie rozpuszczalników organicznych.
• Po użyciu wyroby mogą stanowić zagrożenie biologiczne. Przenoszenie, usuwanie

i niszczenie zużytych wyrobów oraz ich opakowań powinno być przeprowadzane
zgodnie z odpowiednimi prawami i przepisami, z uwzględnieniem przestrzegania
właściwych procesów.

• Gdy przestrzeń między wyrobami, a ścianą cewnika jest niewielka, wyroby powin-
ny być wprowadzane i usuwane powoli przy otwartym zaworze dla zmniejszenia
ryzyka wystąpienia zatorowości.

Środki ostrożności
• W odniesieniu do wskazań, przeciwwskazań i zastosowania tego cewnika należy

zawsze uwzględniać aktualny stan wiedzy medycznej oraz obowiązujące stan-
dardy medyczne. Należy rozważyć odpowiedniość zastosowania tego produktu u
konkretnego pacjenta.

• Należy stosować odpowiednie leczenie przeciwzakrzepowe.
• Aby zapobiec uszkodzeniu końcówki cewnika przy wyjmowaniu z opakowania, na-

leży chwycić cewnik za jego gniazdo i ostrożnie wyjąć. Nieostrożne postępowanie
z cewnikiem podczas wyjmowania z opakowania, przygotowywania lub podczas
zabiegu może wpłynąć negatywnie na sposób jego działania.

• Aby uniknąć uszkodzenia cewnika i naczynia krwionośnego, cewnik należy
wprowadzać, ostrożnie przesuwać go naprzód, manipulować nim i wycofywać go
przez introduktor i po wcześniej ustawionym prowadniku.

• Manipulowanie cewnikiem należy przeprowadzać pod kontrolą fluoroskopową.
• W przypadku zagięcia cewnika należy wycofać cały system. Obracanie zagiętym

cewnikiem może spowodować uszkodzenie naczynia i odłączenie się cewnika.
• Podejmując próbę uwidocznienia naczyń z zastosowaniem kontrastu za pomocą

tego cewnika, środek kontrastowy należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie
ręczne.

• Podczas manipulowania wyrobem terapeutycznym/diagnostycznym należy zawsze
kontrolować położenie końcówki cewnika prowadzącego.

• W razie napotkania silnego oporu podczas manipulowania cewnikiem prowad-
zącym lub terapeutycznym/diagnostycznym nie należy przesuwać go na siłę.
Przed kontynuowaniem zabiegu należy najpierw określić przyczynę oporu. Jeśli
przyczyny nie da się usunąć, należy wycofać wszystkie wyroby jednocześnie.

• Cewnik prowadzący może powodować okluzję drobnych naczyń docelowych.
Unikać zablokowania przepływu krwi. Należy rozważyć zastosowanie cewnika
prowadzącego wyposażonego w boczne otwory.

• Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Powikłania
Możliwe powikłania to między innymi:
• niemiarowość rytmu serca
• powikłania krwotoczne
• zgon
• zator (powietrzny)
• krwiak w miejscu wkłucia
• krwotok
• zakażenie
• niedokrwienie i / lub zawał mięśnia sercowego
• deficyt neurologiczny, w tym przejściowy atak niedokrwienny / udar mózgu
• przemieszczanie się blaszek miażdżycowych
• pseudotętniak
• tworzenie się skrzepów
• uszkodzenie naczynia, w tym jego rozwarstwienie, perforacja i / lub przebicie
• okluzja naczynia
• spazm naczyniowy

Instrukcje dotyczące stosowania
• Wyjmĳ cewnik z opakowania i sprawdź, czy nie jest on uszkodzony.
• Podłącz wyrób hemostatyczny do gniazda cewnika.
• Przepłucz cewnik solą fizjologiczną.
• Wprowadź cewnik prowadzący z powłoką hydrofilową do układu naczyniowego po

prowadniku, przez introduktor lub po założonym na stałe prowadniku o odpowied-
niej wielkości, stosując przezskórną technikę z wyboru.

• Ustaw ciągły przepływ roztworu soli fizjologicznej przez port boczny wyrobu
hemostatycznego.

• Przesuń cewnik po prowadniku do pożądanej pozycji.
• Wyjmĳ prowadnik, umożliwiając zwrotny przepływ krwi. Zaaspiruj i przepłucz cew-

nik prowadzący przed wykonaniem wstrzyknięcia ręcznego środka kontrastowego.
• Istotne jest określenie prawidłowości pomiarów ciśnienia tętniczego, co potwierdza

prawidłowe położenie cewnika.
• Wprowadzić wyrób terapeutyczny/diagnostyczny i przeprowadzić zaplanowany

zabieg zgodnie z zaleceniami.
Uwaga: Zaleca się, by ciągły przepływ heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej
był kontynuowany podczas manipulacji wyrobem terapeutycznym/diagnostycznym..
• Po zakończeniu zabiegu ponownie wprowadź prowadnik i wyjmĳ cewnik prowad-

zący po prowadniku.
• Wszelkie poważne zdarzenia związane z wyrobem należy zgłaszać do producenta

oraz właściwych organów na terenie kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent ma
siedzibę

Link do podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skutec-
zności klinicznej (SSCP)
Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (ang. Summary
of Safety and Clinical Performance, SSCP) jest dostępne w europejskiej bazie
danych o wyrobach medycznych (EUDAMED).
Kod Basic UDI-DI tego cewnika prowadzącego to: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia
roszczeń
Firma PendraCare International B.V. zachowała należytą staranność w procesie
produkcji tego wyrobu.
Nie istnieją gwarancje wyrażone lub domniemane, w tym nieograniczone i dom-
niemane gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu, dotyczące
opisanego w tej publikacji produktu firmy PendraCare. Firma PendraCare w żadnych
okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe lub wynikowe inne niż jasno wyrażone przez konkretne
prawo. Nikt nie jest uprawniony do zobowiązywania firmy PendraCare oświadcze-
niami lub gwarancjami innymi, niż wyszczególnione w niniejszym dokumencie. Opisy
bądź specyfikacje zawarte w materiałach drukowanych firmy PendraCare, łącznie z
niniejszą publikacją, mają wyłącznie charakter ogólnego opisu produktu w momencie
produkcji i nie stanowią gwarancji.

MAGYAR
Használati útmutató - Vezetőkatéter

Tartalom
Intravaszkuláris vezetőkatéter.

Az eszköz leírása
A hidrofil bevonatú vezetőkatéter egy fonott testből, egy köztes elemből, illetve a
disztális végén egy puha hegyből áll. A katéter disztális része egy speciális formájú
heggyel rendelkezik. A katétertest egy része hidrofil bevonattal bír. A katétertest
(disztális része) lehet oldalsó nyílásokkal ellátott vagy azok nélküli is. A katéter
méreteit, a hegy alakját és a vezetődrót-kompatibilitást illetően tanulmányozza a
termékcímkéket. A vezetőkatétert koszorúér-betegség és perifériás érbetegségek
diagnosztizálására/kezelésére használt diagnosztikai és terápiás intervenciós orvos-
technikai eszközök megfelelő helyre történő eljuttatására tervezték, amely klinikai
előnyökkel jár az érbetegségek diagnosztizálása és kezelése terén.

Alkalmazási terület/Rendeltetés
A vezetőkatéter olyan útvonal biztosítására szolgál, melyen keresztül terápiás és
diagnosztikus eszközök vezethetők be az érrendszerbe.

Célzott betegcsoport
A vezetőkatétert katéteres eljárással történő intervenciót vagy vizsgálatot igénylő
koszorúér-betegségben vagy perifériás érbetegségben szenvedő betegekben történő
alkalmazásra tervezték.

Célfelhasználók és felhasználási környezet
A felhasználói célcsoportba azok az egészségügyi szakemberek tartoznak, akik
intravaszkuláris katéterrel erre alkalmas környezetben – mint például az intervenciós
helyiség, katéteres laboratórium vagy műtő – végzett diagnosztikus vagy intervenciós
beavatkozások elvégzésében képzettek. Az eszközt kizárólag olyan vezetőkatéterrel
végzett eljárásokban képzett orvosok számára tervezték, akik ismerik az érrendszeri
beavatkozások lehetséges szövődményeit, mellékhatásait és veszélyeit.

Javallatok
A vezetőkatétert arra tervezték, hogy útvonalat biztosítson, melyen keresztül beveze-
thetőek terápiás és diagnosztikus eszközök. A vezetőkatétert a koszorúér-rendszer-
ben vagy a perifériás érrendszerben történő alkalmazásra tervezték.

Ellenjavallatok
Nem ismertek.

Figyelmeztetések
• A figyelmeztető szimbólumok definíciója a használati útmutató szimbólumokról

szóló részében található.
• Az eszközt a címkén feltüntetett szavatossági idő lejárta előtt kell felhasználni.
• A csomag tartalma etilén-oxidos (EO) folyamattal van STERILIZÁLVA. Ne használ-

ja fel a terméket, ha a steril zár vagy a csomagolás megsérült. Ha a termék sérült,
vegye fel a kapcsolatot a vállalat helyi képviselőjével.

• Kizárólag egyszeri felhasználásra. Ne használja, ne dolgozza fel és ne sterilizálja
újra az eszközt. Az újbóli felhasználás, feldolgozás vagy sterilizálás veszélyez-
tetheti az eszköz szerkezeti épségét és/vagy az eszköz hibás működéséhez
vezethet, ami a beteg sérülését, betegségét vagy halálát okozhatja. A katétereket
rendkívül nehéz tisztítani a biológiai anyagokkal történő érintkezés után. Az
újbóli felhasználás, feldolgozás vagy sterilizálás az eszköz szennyeződésének
veszélyével járhat, és/vagy a beteg fertőződéséhez vagy keresztfertőződéséhez
vezethet, beleértve, de nem kizárólagosan, a fertőző betegség(ek)nek a betegek
közötti átvitelét. Az eszköz szennyeződése a beteg sérülését, betegségét vagy
halálát okozhatja.

• Használat előtt vizsgálja meg a katétert és ellenőrizze, hogy a címkén szereplő
méret, forma és állapot megfelel-e az elvégzendő beavatkozásnak, és hogy a
katéter kompatibilis-e a többi eszközzel.

• A sérült terméket ne használja fel.
• Az eszköz nem érintkezhet szerves oldószerekkel.
• Felhasználás után az eszközök biológiai veszélyt jelenthetnek. A felhasznált

eszközök és csomagolásuk kezelését, ártalmatlanítását és megsemmisítését a
vonatkozó törvények és szabályozások szerint, a megfelelő eljárásokat követve

kell elvégezni.
• Amikor kis távolság van az eszközök és a vezetőhuzal lumene között, akkor az

eszközöket lassan, nyitott szeleppel kell előre juttatni, illetve visszahúzni az
embólia kockázatának csökkentése érdekében.

Óvintézkedések
• A katéter javallatainak, ellenjavallatainak és használatának mindig igazodni kell

az aktuális orvosi elvekhez és szabványokhoz. Mérlegelni kell, hogy a beteg
alkalmas-e a termék használatára.

• Megfelelő antikoaguláns kezelést kell alkalmazni.
• Kerülje el, hogy a kicsomagolás során megsérüljön a katéter hegye: fogja meg

a katéter szárát és óvatosan húzza ki a csomagból. A kicsomagolás, előkészítés
vagy beavatkozás során végzett gondatlan kezelés ronthatja a termék teljesít-
ményét.

• A katéter megtörésének és az ér károsodásának elkerülése érdekében a katétert
vezetőhüvelyen keresztül kell bevezetni, és óvatosan kell előretolni, irányítani és
visszahúzni a katétert az előzőleg behelyezett vezetődróton.

• A katétert csak fluoroszkópos ellenőrzés mellett szabad használni.
• A katéter megtörése esetén húzza ki az egész rendszert. A megtört katéter

forgatása az ér károsodását és a katéter leválását eredményezheti.
• A kontrasztanyagot lassan, kézzel fecskendezze be, amikor ennek a katéternek a

segítségével próbálja növelni az erek opacitását.
• A terápiás/diagnosztikai eszköz irányítása közben mindig ellenőrizze a vezetőka-

téter hegyének a pozícióját.
• Amennyiben a vezető- vagy terápiás/diagnosztikai katéter irányítása közben erős

ellenállásba ütközik, ne erőltesse a továbbtolást. Derítse ki az ellenállás okát,
mielőtt folytatná a beavatkozást. Ha az okot nem lehet megszüntetni, egyszerre
húzza ki az összes eszközt.

• A vezetőkatéter elzárhatja a bevezetés célhelyét képező kis ereket. Kerülje el a
vérkeringés akadályozását. Fontolja meg oldalsó lyukakkal ellátott vezetőkatéter
alkalmazását.

• Tárolja a katétert hűvös, száraz, sötét helyen.

Szövődmények
A lehetséges szövődmények többek között a következők:
• Arrhythmia
• Vérzéses szövődmények
• Halál
• (Lég)embolia
• Vérömleny a szúrás helyén
• Vérzés
• Fertőzés
• Myocardialis ischaemia és/vagy infarktus
• Neurológiai deficit, beleértve a tranziens ischaemiás rohamot vagy stroke-ot is
• Plakk elmozdulása
• Álaneurysma
• Thrombusképződés
• Érsérülés, beleértve a disszekciót, perforációt és/vagy rupturát
• Érelzáródás
• Vazospazmus

Használati útmutató
• Távolítsa el a katétert a csomagolásából, majd győződjön meg arról, hogy a

katéter sértetlen.
• Csatlakoztasson egy hemosztatikus eszközt a katéter szárához.
• Öblítse át a katétert fiziológiás sóoldattal.
• Vezesse be a hidrofíl bevonatú vezetőkatétert az érrendszerbe a vezetődrót és egy

bevezető vagy megfelelő méretű bennmaradó vezetődrót fölött, a kívánt perkután
bevezetési módszer alkalmazásával.

• Állítson be folyamatos sóoldatos öblítést a hemosztatikus eszköz oldalágán
keresztül.

• Tolja előre a katétert a vezetődróton mindaddig, amíg eléri a kívánt pozíciót.
• Távolítsa el a vezetődrótot, megengedve a visszavérzést. A kontrasztanyag

kézi befecskendezése előtt távolítsa el a vezetőkatéter tartalmát, és öblítse át a
vezetőkatétert.

• Fontos annak meghatározása, hogy az artériás nyomásértékek megfelelőek-e,
mivel megerősítik, hogy a katéter megfelelő pozícióban van.

• Vezesse be a terápiás/diagnosztikai eszközt, és végezze el a kívánt eljárást a
megadott utasítások szerint.

Megjegyzés: A terápiás/diagnosztikai eszközzel történő manipuláció során ajánlott
folyamatosan fenntartani a sóoldatos öblítést.
• Az eljárás végeztével ismét helyezzen be egy vezetődrótot, és a vezetődrót

segítségével távolítsa el a vezetőkatétert.
• Az eszköz használata közben bekövetkező súlyos váratlan eseményekről minden

esetben tájékoztatni kell a gyártót, valamint a felhasználó és/vagy a beteg tartóz-
kodási helyéül szolgáló ország illetékes hatóságát.

A biztonságosságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó
összefoglalóhoz (SSPC) vezető link
A biztonságosságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló (SSCP)
megtalálható az orvostechnikai eszközök európai adatbázisában (EUDAMED).
A vezetőkatéter alapvető UDI-DI azonosítója: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

A jótállás és a jogorvoslat korlátozása
A PendraCare International B.V. megfelelő gondossággal járt el az eszköz gyártása
során.
Az ebben a kiadványban ismertetett PendraCare termékre nincs kifejezett vagy
vélelmezett garancia, ideértve kivétel nélkül bármiféle, az értékesíthetőségre és az
adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciákat. A PendraCare
a vonatkozó törvény által kifejezetten megjelölteken kívül semmilyen körülmények
között nem vállal felelősséget semmiféle közvetlen, véletlen vagy következményes
kárért. A PendraCare nem kötelezhető az útmutatóban ismertetett garanciákon kívül
semmiféle állásfoglalásra vagy garanciára.
A PendraCare nyomtatott anyagában szereplő leírások vagy specifikációk, beleértve
a jelen kiadványt is, kizárólag a termék általános jellemzését szolgálják a gyártás
időpontjában, és nem képeznek semmiféle kifejezett garanciát.

ČEŠTINA
Návod k použití vodicího katétru

Obsah
Intravaskulární vodicí katétr.

Popis zařízení
Vodicí katétr s hydrofilním povlakem se skládá z pleteného těla, mezikusu a
měkkého hrotu na distálním konci. Distální část katétru má specifický tvar hrotu.
Část těla katétru je opatřena hydrofilním povlakem. Tělo katétru (distální část) je buď
opatřeno bočními otvory “in-line”, nebo je bez nich. Podrobnosti týkající se rozměrů
katétru, tvaru hrotu a kompatibility s vodicím drátem naleznete na štítcích výrobků.
Vodicí katétr je určen k průchodu diagnostických a terapeutických intervenčních
zdravotnických prostředků používaných k diagnostice/léčbě koronárních a periferních
cévních onemocnění, což nabízí klinický přínos pro diagnostiku a léčbu cévních
onemocnění.

Zamýšlené použití/zamýšlený účel
Vodicí katétr je určen k zajištění cesty, kterou se do cévního systému zavádějí
terapeutické a diagnostické prostředky.

Cílová skupina pacientů
Vodicí katétr je určen k použití u pacientů s koronárním nebo periferním cévním one-
mocněním, kteří vyžadují intervenci nebo diagnostiku během katetrizačního zákroku.

Zamýšlení uživatelé a místo použití
Cílovými uživateli jsou zdravotničtí pracovníci vyškolení k provádění diagnostických
nebo intervenčních zákroků s intravaskulárními katétry ve vhodném klinickém
prostředí, jako je katetrizační laboratoř, intervenční sál nebo operační sál. Přístroj je
určen výhradně pro lékaře, kteří jsou vyškoleni v postupech s vodicími katétry a jsou
obeznámeni s myslitelnými komplikacemi, vedlejšími účinky a riziky cévních zákroků.

Indikace
Vodicí katétr je určen k vytvoření cesty, přes kterou se zavádějí terapeutické a
diagnostické prostředky. Vodicí katétr je určený pro použití v koronárním nebo
periferním cévním systému.

Kontraindikace
Žádné nejsou známy.

Výstrahy
• Význam jednotlivých výstražných symbolů naleznete v tomto návodu k použití v

části věnované symbolům.
• Použít před datem exspirace (“use by”) vyznačeným na štítku.
• Obsah se dodává ve STERILNÍM stavu dosaženém pomocí etylénoxidu (EO).

Pokud jsou sterilní bariéra nebo obal narušeny, výrobek nepoužĳte. Zjistíte-li
poškození, obraťte se na svého zástupce naší společnosti.

• K použití pouze u jednoho pacienta. Nepoužívejte, neošetřujte ani nesterilizujte
opakovaně. Další použití, ošetření nebo sterilizace by mohly narušit strukturní
celistvost zařízení a případně přivodit jeho závadu, což by mohlo vést k poranění,
onemocnění nebo i smrt pacienta. Katétry, které se již dostaly do styku s bio-
logickým materiálem, se čistí mimořádně obtížně. Další použití, ošetření nebo
sterilizace mohou vyvolat nebezpečí kontaminace prostředku a případně přivodit
pacientovi infekci nebo přenos infekce, například přenos infekční nemoci (nemocí)
z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může pacientovi přivodit
poranění, onemocnění nebo smrt.

• Katétr před použitím prohlédněte a zkontrolujte, zda jsou na štítku vyznačené
rozměry, tvar a stav vhodné pro konkrétní výkon a zda je katétr kompatibilní s
ostatními zařízeními.

• Poškozené výrobky nepoužívejte.
• Nevystavujte výrobek organickým rozpouštědlům.
• Použitý výrobek může představovat biologické nebezpečí. Při manipulaci s výrob-

kem a obalem a při jeho likvidaci po použití je třeba dodržovat platné zákony a
předpisy a řídit se odpovídajícími postupy.

• Když je mezi zařizeními a lumenem vodicího katétru jen omezený prostor, zařizení
se musi vsouvat a vytahovat pomalu a s otevřeným ventilem, aby se snížilo riziko
embolie.

Bezpečnostní opatření
• Indikace, kontraindikace a vhodnost použití katétru je třeba posuzovat s ohledem

na současné lékařské poznatky a standardy. Je třeba zvážit, zda je výrobek pro
daného pacienta vhodný.

• Je třeba používat vhodné antikoagulační opatření.
• Aby se při vybalování nepoškodila koncovka katétru, uchopte katétr za hrdlo a

opatrně ho vytáhněte. Nedbalým zacházením při vybalování nebo přípravě by se
mohla narušit funkčnost výrobku.

• Aby nedošlo k poškození katétru a cévy, zaveďte, posouvejte a vysouvejte katétr
zaváděčem pouzdra katétru a opatrně ho posouvejte, manipulujte s ním a vytahuj-
te ho přes předem umístěný vodicí drát.

• S katétrem je třeba manipulovat za skiaskopické kontroly.
• Pokud se katétr zkroutí, celou soustavy vytáhněte. Torze zkrouceného katétru by

mohla přivodit poškození cévy a oddělení katétru.
• Vždy, když je při použití katétru potřeba cévu zviditelnit, pomalu rukou vstřikujte

kontrastní látku.
• Během manipulace s terapeutickým/diagnostickým zařízením vždy kontrolujte

polohu hrotu vodicího katétru.
• Narazíte-li při manipulaci s vodicím nebo terapeutickým/diagnostickým katétrem na

silný odpor, nesnažte se jej překonat. Než budete postupovat dále, zjistěte příčinu
odporu. Pokud ji nelze odstranit, všechna zařízení současně vytáhněte.

• Menší cílové cévy může vodicí katétr ucpat. Dbejte, aby se průtok krevního řečiště
nezablokoval. Zvažte použití vodicího katétru opatřeného bočními otvory.

• Katétr skladujte na chladném, suchém, tmavém místě.

Komplikace
K možným komplikacím patří zejména:
• arytmie
• komplikace způsobené krvácením
• smrt
• (vzduchová) embolie
• hematom v místě vpichu
• hemoragie
• infekce
• ischemie nebo infarkt myokardu
• neurologický deficit včetně tranzitorní ischemické ataky nebo mrtvice
• migrace plátu
• pseudoaneuryzma
• vznik trombu
• poškození cévy včetně její disekce, perforace nebo ruptury

• ucpání cévy
• cévní spasmus

Návod k použití
• Vyjměte katétr z obalu a ověřte si, že není poškozený.
• Připojte k hrdlu katétru hemostatické zařízení.
• Propláchněte katétr fyziologickým roztokem.
• Vodicí katétr s hydrofilním povlakem zaveďte do cévního systému přes vodicí

drát skrz zaváděč nebo přes zavedený vodicí drát odpovídající velikosti za použití
vhodné techniky perkutánního přístupu.

• Bočním ramenem hemostatického zařízení zajistěte kontinuální proplach
fyziologickým roztokem.

• Posouvejte katétr přes vodicí drát až do požadované polohy.
• Vyjměte vodicí drát a současně umožněte zpětné krvácení. Dříve, než ručně

vstříknete kontrastní látku, vodicí katétr nasajte a propláchněte.
• K potvrzení, že je katétr ve správné poloze, je důležité kontrolovat, zda má

arteriální tlak příslušnou hodnotu.
• Zaveďte terapeutické/diagnostické zařízení a podle pokynů proveďte plánovaný

výkon.
Pozn.: Po celou dobu manipulace s terapeutickým/diagnostickým zařízením se
doporučuje udržovat kontinuální proplach fyziologickým roztokem.
• Po skončení výkonu zaveďte znovu vodicí drát a vodicí katétr přes něj vyjměte.
• Každá závažná událost, ke které došlo v souvislosti s tímto prostředkem, musí být

nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel
a/nebo pacient sídlo.

Odkaz na Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP)
Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP) je k dispozici v Evropské
databázi zdravotnických prostředků (EUDAMED).
Tento vodicí katétr má základní UDI-DI: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Prohlášení o záruce a omezení ručení
Společnost PendraCare International B.V. vyvinula při výrobě tohoto zařízení
přiměřenou péči.
Na výrobek PendraCare popsaný v tomto dokumentu se nevztahuje žádná výslovná
ani mlčky předpokládaná záruka, zejména ani předpokládaná záruka prodejnosti
nebo vhodnosti k určitému účelu. Společnost PendraCare nenese za žádných
okolností odpovědnost za žádnou přímou, vedlejší nebo následnou škodu, ledaže tak
výslovně stanoví konkrétní zákon. Žádná osoba není oprávněna zavázat společnost
PendraCare k jakémukoli prohlášení nebo záruce, ledaže je tak v tomto dokumentu
přímo uvedeno. Popisy a specifikace v tištěných materiálech společnosti Pendra-
Care, včetně tohoto dokumentu, jsou uvedeny výhradně jako obecný popis výrobku
v době jeho výroby a nepředstavují žádnou výslovnou záruku.

SLOVENČINA
Návod na použitie – vodiaci katéter

Obsah
Intravaskulárny vodiaci katéter.

Popis pomôcky
Vodiaci katéter potiahnutý hydrofilnou vrstvou pozostáva z opleteného tela, medzi-
kusu a mäkkého hrotu na distálnom konci. Distálna časť katétra má špecifický tvar
hrotu. Časť tela katétra je vytiahnutá hydrofilnou vrstvou. Telo katétra (jeho distálna
časť) sa dodáva buď s „priebežnými“ bočnými otvormi, alebo bez nich. Podrobnosti
týkajúce sa rozmerov katétra, tvaru hrotu a kompatibility vodiaceho drôtu nájdete na
produktových štítkoch. Vodiaci katéter je určený na prechod diagnostických a tera-
peutických intervenčných zdravotníckych pomôcok používaných na diagnostikovanie/
liečbu koronárnych a periférnych cievnych ochorení, čo poskytuje klinický prínos pre
diagnostiku a liečbu cievnych ochorení.

Určené použitie/určený účel
Vodiaci katéter je určený na zabezpečenie cesty, cez ktorú sa do cievneho systému
zavádzajú terapeutické a diagnostické pomôcky.

Cieľová skupina pacientov
Vodiaci katéter je určený na použitie u pacientov s koronárnym alebo periférnym
cievnym ochorením, ktoré si vyžaduje zásah alebo diagnostiku počas postupu
katetrizácie.

Určení používatelia a prostredie použitia
Cieľovými používateľmi sú lekári zaškolení na vykonávanie diagnostických alebo
intervenčných postupov s intravaskulárnymi katétrami vo vhodnom klinickom
prostredí, ako sú katetrizačné laboratórium, zákrokovňa alebo operačná sála.
Pomôcka je určená výlučne pre lekárov, ktorí sú zaškolení na vykonávanie postupov
s angiografickými katétrami a poznajú prípadné komplikácie, vedľajšie účinky a
nebezpečenstvá zákrokov vo vaskulatúre.

Indikácie
Vodiaci katéter je vytvorený na vytvorenie dráhy, cez ktorú sa zavádzajú terapeutické
a diagnostické pomôcky. Vodiaci katéter je určený na použitie v koronárnom a
periférnom vaskulárnom systéme.

Kontraindikácie
Nie sú známe.

Varovania
• Definície symbolov varovaní nájdete v časti o symboloch v Návode na použitie.
• Použite pred dátumom uvedeným na označení za textom „použiť do“.
• Obsah sa dodáva STERILNÝ, sterilizovaný pomocou etylénoxidu (EO). Výrobok

nepoužívajte, ak je poškodená sterilná bariéra alebo obal výrobku. Ak zistíte
poškodenie, obráťte sa na zástupcu spoločnosti.

• Určené len pre jedného pacienta. Nepoužívajte opakovane, neregenerujte ani
nesterilizujte znova. Opakované použitie, regenerácia alebo opakovaná sterilizácia
môžu ohroziť integritu štruktúry tejto pomôcky alebo viesť k zlyhaniu pomôcky,
čo zasa môže spôsobiť poranenie, chorobu alebo smrť pacienta. Po vystavení
biologickým materiálom sa katétre čistia mimoriadne ťažko. Opakované použitie,
regenerácia alebo opakovaná sterilizácia môžu priniesť riziko kontaminácie
pomôcky alebo spôsobiť infekciu či krížovú infekciu pacienta vrátane prenosu
infekčných chorôb z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže
viesť k poraneniu, chorobe alebo smrti pacienta.

• Pred použitím katéter skontrolujte, aby ste overili, či sú vyznačené rozmery, tvar a
stav vhodné na daný postup, a aby ste zaistili kompatibilitu s inými pomôckami.

• Poškodené výrobky nepoužívajte.
• Nevystavujte organickým rozpúšťadlám.
• Po použití môžu pomôcky predstavovať biologické nebezpečenstvo. Manipulácia,

likvidácia a zničenie použitých pomôcok a ich obalov sa má vykonať v súlade
s platnými zákonmi a nariadeniami a s dodržaním adekvátnych postupov.

• Ak je medzi pomôckami a lúmenom vodiaceho katétra obmedzená vzdialenosť,
pomôcky sa musia zavádzať a vyťahovať pomaly, s otvoreným ventilom, aby sa
redukovalo riziko embolizmu.

Bezpečnostné opatrenia
• Pri indikáciách, kontraindikáciách a použití tohto katétra sa majú vždy brať do úva-

hy aktuálne lekárske poznatky a štandardy. Je potrebné zvážiť vhodnosť použitia
tohto výrobku u konkrétneho pacienta.

• Má sa použiť vhodná antikoagulačná terapia.
• Aby ste predišli poškodeniu konca katétra pri vybaľovaní, katéter uchopte v oblasti

hrdla a zľahka ho nadvihnite. Neopatrná manipulácia počas odbaľovania, prípravy
alebo počas zákroku môže ovplyvniť výkon výrobku.

• Aby ste predišli poškodeniu konca katétra pri vybaľovaní, katéter uchopte v oblasti
hrdla a zľahka ho nadvihnite. Neopatrná manipulácia počas odbaľovania, prípravy
alebo zákroku môže ovplyvniť výkon výrobku.

• Manipulácia s katétrom sa má vykonávať pod fluoroskopickým navádzaním.
• V prípade zauzlenia katétra vytiahnite celý systém. Torzia zauzleného katétra

môže spôsobiť poškodenie ciev a oddelenie katétra.
• Pomaly ručne vpichnite kontrastnú látku vždy, keď sa pomocou tohto katétra

pokúšate o opacifikáciu ciev.
• Pri manipulácii s terapeutickou/diagnostickou pomôckou vždy kontrolujte polohu

konca vodiaceho katétra.
• Ak sa počas manipulácie s vodiacim alebo terapeutickým/diagnostickým katétrom

vyskytne silný odpor, prechod nevynucujte nasilu. Pred pokračovaním určite
príčinu odporu. Ak sa príčina nedá odstrániť, vytiahnite súčasne obe pomôcky.

• Vodiaci katéter môže upchať malé cieľové cievy. Zabráňte obštrukcii krvného
obehu. Zvážte použitie vodiaceho katétra s bočnými otvormi.

• Skladujte na chladnom, suchom a tmavom mieste.

Komplikácie
K možným komplikáciám patria okrem iných aj nasledujúce:
• arytmia
• krvácavé komplikácie
• smrť
• (vzduchová) embólia
• hematóm v mieste vpichu
• hemorágia
• infekcia
• ischémia alebo infarkt myokardu
• neurologický deficit vrátane tranzitórneho ischemického ataku/cievnej mozgovej

príhody
• migrácia aterosklerotického plátu
• pseudoaneuryzma
• vznik trombu
• cievna trauma vrátane disekcie, perforácie a/alebo ruptúry
• oklúzia cievy
• spazmus cievy

Návod na použitie
• Vyberte katéter z obalu a skontrolujte, či nie je poškodený.
• Pripojte hemostatickú pomôcku k hrdlu katétra.
• Katéter prepláchnite fyziologickým roztokom.
• Vodiaci katéter potiahnutý hydrofilnou vrstvou zaveďte do vaskulatúry po vodiči

cez zavádzač, alebo po permanentne zavedenom vodiči pomocou výberovej
techniky perkutánneho vstupu.

• Cez bočné rameno hemostatickej pomôcky nastavte kontinuálne preplachovanie
fyziologickým roztokom.

• Katéter posúvajte po vodiči až do dosiahnutia požadovanej polohy.
• Vodič vyberte s umožnením spätného krvácania. Pred ručnou injekciou kontrastnej

látky natiahnite a prepláchnite vodiaci katéter.
• Ako potvrdenie správneho zavedenia katétra je dôležité, aby sa určilo, či sú

merania tlaku v tepnách primerané.
• Zaveďte terapeutickú/diagnostickú pomôcku a podľa poskytnutého návodu

vykonajte určený zákrok.
Poznámka: Počas manipulácie s terapeutickou/diagnostickou pomôckou sa
odporúča vykonávať kontinuálne preplachovanie fyziologickým roztokom.
• Po ukončení zákroku znovu zaveďte vodič a po vodiči vyberte vodiaci katéter.
• Každú závažnú nehodu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s touto pomôckou, je

potrebné nahlásiť výrobcovi a komptentnému orgánu členského štátu, v ktorom
sídli používateľ a/alebo pacient.

Odkaz na súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP)
Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) je dostupný v európskej databáze
zdravotníckych pomôcok (Eudamed).
Tento vodiaci katéter má základný UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Popretie záruky a obmedzenie opravného prostriedku
Spoločnosť PendraCare International B.V. venovala výrobe tejto pomôcky primeranú
starostlivosť.
Na výrobok PendraCare popísaný v tejto publikácii neexistuje žiadna výslovná ani
odvodená záruka vrátane akejkoľvek neobmedzenej odvodenej záruky predajnosti
alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť PendraCare za žiadnych okolností
nezodpovedá za priame, náhodné ani následné škody okrem tých, ktoré sú výslovne
určené osobitným zákonom. Žiadna osoba nemá právomoc zaviazať spoločnosť
PendraCare k inému zastúpeniu alebo záruke, než je osobitne uvedené v tomto
materiáli. Popisy alebo technické údaje v tlačovinách spoločnosti PendraCare
vrátane tejto publikácie slúžia výhradne na všeobecný popis výrobku v čase výroby a
nepredstavujú žiadne výslovné záruky.

TÜRKÇE
Kullanım Talimatları- Kılavuz Kateter

İçindekiler
İntravasküler Kılavuz Kateter.

Cihaz tanımı
Hidrofil Kaplamalı Kılavuz Kateter bir örgülü gövdeden ve distal ucunda bir ara ve
yumuşak uçtan oluşur. Kateterin distal kısmı özel bir uç şekline sahiptir. Kateter
gövdesinin bir bölümü hidrofil kaplamalıdır. Kateter gövdesi (distal kısmı) “sıralı” yan
delikler içeren veya içermeyen bir şekilde temin edilir. Kateter boyutları, uç şekli ve
kılavuz tel uyumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketlerine bakın. Kılavuz Ka-
teter, koroner ve periferik vasküler hastalığı teşhis tedavi etmek amacıyla kullanılan
tanı amaçlı ve terapötik girişimsel tıbbi cihazların iletilmesinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır ve vasküler hastalığın tanı ve tedavisi açısından klinik fayda sağlar.

Kullanım Amacı/Amaçlanan Kullanım
Kılavuz kateter terapötik ve tanı amaçlı cihazların vasküler sisteme yerleştirilmesine
olanak sağlayan bir geçiş yolu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Hedef Hasta Grubu
Kılavuz kateter bir kateterizasyon prosedürü sırasında girişim veya tanı gerektiren
koroner veya periferik vasküler hastalığı olan hastalarda kullanıma yöneliktir.

Hedef Kullanıcı Kitlesi ve Kullanım Ortamı
Bu ürünün hedef kullanıcı kitlesi, girişimsel radyoloji odası, kateterizasyon laboratu-
varı veya ameliyathane gibi uygun klinik ortamlarda intravasküler kateterler kullanıla-
rak gerçekleştirilen tanı prosedürleri veya girişimsel prosedürler konusunda eğitime
sahip sağlık uzmanlarıdır. Cihaz yalnızca kılavuz kateterlerin kullanıldığı prosedürler
konusunda eğitim almış ve vaskülatür prosedürlerinin öngörülen komplikasyonları,
yan etkileri ve tehlikeleri konusunda bilgiye sahip doktorlar tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

Endikasyonları
Kılavuz Kateter terapötik ve tanı amaçlı cihazlar için bir geçiş yolu sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Kılavuz Kateter koroner veya periferik vasküler sistemde
kullanıma yöneliktir.

Kontraendikasyonları
Bilinen kontraendikasyonu yoktur.

Uyarılar
• Uyarı sembollerinin tanımları için lütfen Kullanım Talimatları’nın sembol bölümüne

bakınız.
• Etiketteki ‘son kullanma tarihine’ dikkat ediniz.
• İçindekiler etilen oksit (EO) süreci ile STERİL olarak sunulmaktadır. Eğer ürünün

steril bariyeri ya da paketi zarar görmüşse kullanmayın. Eğer hasar varsa şirket
temsilcinizle görüşün.

• Sadece tek hastada kullanılır. Yeniden kullanmayın, yeniden işlemeyin ya da
yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden işleme ya da yeniden sterilize
etmek cihazın yapısal bütünlüğüne zarar verebilir ve/veya cihazın bozulmasına
neden olabilir ve bu da hastanın yaralanmasına, hastalanmasına ya da ölümüne
yol açabilir. Kateterlerin biyolojik materyallere maruz kaldıktan sonra temizlenmesi
son derece zordur. Yeniden kullanım, yeniden işleme ya da yeniden sterilize
etmek cihazda kontaminasyon riski ve/veya hastaya enfeksiyon bulaşması ya da
çapraz-enfeksiyon riskini doğurabilir ki bu riskler arasında sadece sayılacaklarla
sınırlı olmamak üzere bir hastadan diğerine hastalık bulaşması da vardır. Cihazın
kontamine olması hastanın yaralanması, hastalanması ya da ölümüne neden
olabilir.

• Kateteri kullanmadan önce etiketteki boyutların, şeklin ve koşulların kullanılacağı
prosedür için uygun olup olmadığını belirlemek ve diğer cihazlara uyumundan emin
olmak için denetleyin.

• Hasarlı ürünler kullanmayın.
• Organik solventlere maruz bırakmayın.
• Kullanımın ardından cihaz biyolojik tehlikeye neden olabilir. Kullanılmış cihazların

ve ambalajının tasfiyesi ve imhası, ilgili kanun ve yönetmeliklere ve aşağıdaki
kurallara göre gerçekleştirilmelidir.

• Cihazlar ile kılavuz kateter lümeni arasında kısıtlı bir açıklık varsa emboli
riskini azaltmak için cihazlar kapak açık bir şekilde yavaşca ilerletilmeli ve geri
çekilmelidir.

Önlemler
• Bu kateterin endikasyonları, kontrendikasyonları ve kullanımında gerçek tıbbi

görüşler ve standartlar dikkate alınmalıdır. Hastanın bu ürünün kullanımı için uygun
olup olmadığı değerlendirilmelidir.

• Uygun bir pıhtı önleme tedavisi uygulanmalıdır.
• Ambalajı açarken kateter ucuna hasar vermemek için kateteri konektörden tutun

ve dışarı yavaşça çıkarın. Ambalajı açarken ya da hazırlık yaparken veya prosedür
sırasında dikkatsiz davranılması ürün performansını etkileyebilir.

• Katetere ve kan damarına hasar verilmesini engellemek için, kateteri daha
önceden konumlandırılmış bir kılavuz teli üzerinden bir kateter kılıf introduseri
kullanarak içeri sokun ve ilerletin, müdahaleyi gerçekleştirin ve geri çekin.

• Kateter manipülasyonu floroskopi kılavuzluğu altında gerçekleştirilmelidir.
• Kateterin bükülmesi halinde tüm sistemi çıkarın. Bükülmüş bir kateterin torku

damara gelebilecek hasar ve kateterin ayrılmasıyla sonuçlanabilir.
• Bu kateteri kullanırken damarları bulandırmaya teşebbüs ettiğiniz her seferde elle

yavaş kontrast madde enjeksiyonunu kullanın.
• Terapötik/diyagnostik cihazın manipülasyonunu yaparken herzaman kılavuz kateter

ucunun pozisyonunu kontrol edin.
• Eğer kılavuzun veya terapötik/diyagnostik kateterin manipülasyonu sırasında güçlü

bir dirençle karşılaşılırsa, geçiş için zorlamayın. İlerlemeden önce direncin sebebini
belirleyin. Eğer sebep ortadan kaldırılamazsa, tüm cihazları aynı anda geri çekin.

• Kılavuz kateteri küçük hedef damarları tıkayabilir. Kan dolaşımını engellemekten
kaçının. Yanlarda delikleri bulunan bir kılavuz kateter kullanmayı düşünün.

• Serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın.

Komplikasyonlar
Olası komplikasyonlar arasında aşağıdakiler vardır ama sadece bunlarla sınırlı
değildir:
• Aritmi
• Kanama komplikasyonları
• Ölüm
• (Hava) Emboli
• Delinen bölgede hematoma
• Kan kaybı
• Enfeksiyon
• Miyokard iskemisi ve/veya enfarktüsü
• Geçici İskemik Atak / İnme dahil olmak üzere Nörolojik Tutulum
• Plak migrasyonu
• Sahte anevrizma
• Trombus formasyonu
• Diseksiyon, perforasyon ve/veya kopma da dahil olmak üzere damar travması
• Damar oklüzyonu
• Damar spazmı

Kullanım Talimatları
• Kateteri ambalajından çıkarın ve zarar görmemiş olduğundan emin olun.
• Kateterin konektörüne hemostatik cihazı takın.
• Kateteri saline ile temizleyin.
• Hidrofil kaplamalı kılavuz kateterini bir kılavuz tel içinden introduser yoluyla

veya uygun boyda bir kalıcı kılavuz tel yoluyla tercih edilen deriye giriş tekniğini
kullanarak damar yayılımına sokun.

• Hemostatik cihazın sidearm’ı üzerinden sürekli olarak heparinize tuz solüsyonu ile
yıkanmasını sağlayın.

• İstenen konuma gelinene kadar kateteri kılavuz tel üzerinden ilerletin.
• Kılavuz teli çıkararak kanamaya izin verin. Kontrast maddenin elle enjekte

edilmesinden önce kılavuz kateteri aspire edin ve yıkayın.
• Kateterin düzgün konumlandığından emin olmak için atardamar basıncı ölçümleri-

nin uygun olduğunu belirlemek önemlidir.
• Terapötik/diyagnostik cihazı içeri sokun ve istenen prosedürü verilen talimatlara

göre gerçekleştirin.
Not: Bir terapötik/diyagnostik cihazın manipülasyonu sırasında sürekli tuz solüsyonu
banyosunun sağlanması önerilir.
• Prosedürü sonlandırdıktan sonra yeniden bir kılavuz teli sokun ve kateteri kılavuz

tel üzerinden çıkarın.
• Cihazla ilişkili meydana gelen ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın

yerleşik olduğu üye devletin yetkili kurumuna rapor edilmelidir.

Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti (SSCP) Bağlantısı
Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti (SSCP), tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa verita-
banında (Eudamed) yayınlanmaktadır.
Bu Kılavuz Kateterin Temel UDI-DI numarası: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garanti Reddi ve Telafi Sınırlaması
PendraCare International B.V. bu cihazı üretirken makul seviyede dikkatle çalışmıştır.
Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bu yayında tanımlanan PendraCare ürünü
konusunda satılabilirliğe ya da belli bir amaca uygunluğa dair herhangi açık ya da
ima yollu garanti sunulmamaktadır. PendraCare, ilgili kanunlarda açık şekilde belirtil-
miş olması dışında, hiçbir şekilde direkt, arızi yada sonuca bağlı hasarlardan sorumlu
olmaz. Burada açıkça belirtilmiş olması haricinde hiç kimsenin PendraCare’i temsil
etme ya da adına garanti verme yetkisi yoktur. PendraCare’in basılı materyalindeki
tanımlar ya da spesifikasyonlar, bu yayın da dahil olmak üzere, sadece ürünün üretim
zamanında sahip olduğu özellikleri tanımlamak amacını taşımaktadır ve herhangi bir
açık garanti sağlamaz.

EESTI
Kasutusjuhend – Juhtekateeter

Sisu
Intravaskulaarne juhtekateeter.

Seadme kirjeldus
Hüdrofiilse kattega juhtekateeter koosneb põimitud korpusest, vahepealsest ja
pehmest otsast distaalses otsas. Kateetri distaalsel osal on spetsiifiline tipp. Kateetri
korpuse osal on hüdrofiilne kate. Kateetri korpuse (distaalne osa) on kas külgmiste
aukudega või ilma nendeta. Kateetri mõõtmete, otsiku kuju ja juhttraadi ühilduvuse
kohta leiate andmeid toote etikettidelt. Juhtekateeter on mõeldud koronaar- ja
perifeersete veresoonte haiguste diagnoosimiseks/raviks kasutatavate diagnostiliste
ja terapeutiliste sekkumismeditsiiniseadmete läbimiseks, mis pakub kliinilisi privileege
vaskulaarhaiguste diagnoosimisel ja ravimisel.

Sihtotstarbeline kasutus/sihtotstarve
Juhtekateetri abil luuakse juurdepääs terapeutiliste ja diagnostikaseadmete kasu-
tuselevõtuks. Juhtekateeter on ette nähtud kasutamiseks koronaar- või perifeerses
veresoonkonnas.

Patsiendi sihtrühm
Juhtekateeter on ette nähtud kasutamiseks koronaar- või perifeerse vaskulaarse
haiguse all kannatavatel patsientidel, kes vajavad sekkumist või diagnoosimist
kateteriseerimisprotseduuri ajal.

Ettenähtud kasutajad ja kasutuskeskkond
Sihtkasutajad on meditsiinitöötajad, kes on koolitatud intravaskulaarsete kateetritega
diagnostiliste või sekkumisprotseduuride läbiviimiseks sobivas kliinilises keskkonnas,
näiteks kateteriseerimise laboris, sekkumiskabinetis või operatsioonisaalis. Seade on
mõeldud eranditult arstidele, kes on läbinud väljaõppe juhtkateetritega protseduuride
läbiviimiseks ja on teadlikud veresoonte protseduuride võimalikest tüsistustest,
kõrvalmõjudest ja ohtudest.

Näidustused
Juhtekateetri abil luuakse läbipääs, mille kaudu terapeutilised ja diagnostilised
seadmed viiakse veresoontesüsteemi.

Vastunäidustused
Ei ole teada.

Hoiatused
• Vaadake hoiatusmärkide tähendusi kasutusjuhendi märgiste lõigust.
• Kasutage enne pakendile märgitud “kasutamine kuni” kuupäeva.
• Sisu on STERIILNE ning töödeldud etüleenoksiidiga (EO). Ärge kasutage, kui

toote steriilne kaitsetõke või pakend on kahjustatud. Kahjustuse avastamisel võtke
ühendust kohaliku tootjafirma esindajaga.

• Ainult ühekordseks kasutamiseks patsiendil. Ärge kasutage korduvalt, ärge
töödelge ümber ega steriliseerige korduvalt. Korduv kasutamine, ümbertöötlemine
või uuesti steriliseerimine võib rikkuda seadme terviklikkust ja/või põhjustada
seadme riket, mis omakorda võib põhjustada patsiendi vigastuse, haigestumise või
surma. Kateetreid on pärast bioloogiliste materjalidega kokkupuutumist väga raske
puhastada. Korduv kasutamine, ümbertöötlemine või korduv steriliseerimine tekitab
seadme saastumise riski ja/ või põhjustab patsiendil nakkust või ristnakkust, kaasa
arvatud, kuid mitte ainult, nakkushaigus(t)e ülekandumist ühelt patsiendilt teisele.
Seadme saastumine võib põhjustada patsiendi vigastuse, haigestumise või surma.

• Enne kateetri kasutamist veenduge, et pakendil märgitud mõõtmed, kuju ja kasu-
tustingimused sobivad konkreetse protseduuriga ning kateeter sobib kasutamiseks

koos teiste seadmetega.
• Ärge kasutage kahjustunud tooteid.
• Vältige kokkupuudet orgaaniliste lahustitega.
• Seadmed võivad pärast kasutamist olla bioloogiliselt ohtlikud. Kasutatud seadme

ja pakendi käitlemine, kõrvaldamine ja hävitamine tuleb teostada vastavalt kehtiva-
tele seadustele ja määrustele ning järgides sobivaid töötlemisviise.

• Kui seadmete ja juhtekateetri luumeni vahele jääb veidi vaba ruumi, siis tuleb klap-
pi avatuna hoides seadmed aeglaselt sisestada ja tagasi tõmmata, et vähendada
emboolia tekke riski.

Ettevaatusabinõud
• Näidustuste, vastunäidustuste ja kateetri kasutamise puhul tuleb alati arvestada

kehtivate meditsiiniliste arusaamade ja standarditega. Arvestage patsiendi sobivust
selle toote kasutamisel.

• Manustage sobivat antikoagulantravi.
• Pakendi avamisel vältige kateetri otsa kahjustamist, haarake kateetri jaoturist ja

tõstke see ettevaatlikult välja. Hooletu käsitsemine pakendi avamisel, seadme
ettevalmistamisel või protseduuri läbiviimisel võib mõjutada seadme toimimist.

• Kateetri ja veresoone vigastamisest hoidumiseks sisestage kateeter paigaldi
abil ning minge ettevaatlikult edasi, käsitsedes ja kateetrit tagasi tõmmates üle
eelnevalt paigaldatud juhtetraadi.

• Käsitsege kateetrit fluoroskoobi kontrolli all.
• Kateetri väändumisel tõmmake kogu süsteem tagasi. Väändunud kateetri pöörami-

ne võib vigastada veresoont ja kateeter võib eralduda.
• Kateetri kasutamisel süstige asjakohaste veresoonte nähtavamaks muutmiseks

aeglaselt käsitsi kontrastainet.
• Terapeutilise/diagnostilise seadme käsitsemisel kontrollige alati juhtekateetri otsa

paiknemist.
• Ärge kasutage läbisurumiseks jõudu, kui kohtate juhte- või terapeutilise/ diag-

nostilise kateetri käsitsemisel tugevat vastupanu. Enne jätkamist selgitage välja
vastupanu põhjus. Kui põhjust pole võimalik kõrvaldada, tõmmake kõik seadmed
üheaegselt tagasi.

• Juhtekateeter võib väikesed sihtveresooned sulgeda. Ärge takistage verevoolu.
Kaaluge küljeavadega juhtekateetri kasutamist.

• Hoidke kateetrit jahedas, kuivas ja pimedas kohas.

Tüsistused
Võimalike tüsistuste hulka kuuluvad, kuid mitte ainult:
• Arütmia
• Verejooksuga kaasnevad tüsistused
• Surm
• (Õhu)Emboolia
• Süstekoha hematoom
• Verejooks
• Infektsioon
• Müokardi isheemia ja/või infarkt
• Neuroloogiline puudulikkus koos mööduva isheemilise atakiga/ rabandus
• Katu migratsioon
• Pseudoaneurüsm
• Trombi moodustumine
• Veresoone trauma, sealhulgas sisselõikamine, mulgustumine ja/ või rebenemine
• Veresoone sulgumine
• Veresoone spasm

Kasutamisjuhend
• Võtke kateeter pakendist välja ja veenduge, et see on kahjustamata.
• Kinnitage kateetri jaoturile hemostaasiseade.
• Loputage kateeter füsioloogilise lahusega läbi.
• Sisestage hüdrofiilse kattega juhtekateeter vereringesse läbi paigaldi üle eelnevalt

paigaldatud juhtetraadi või sobivat perkutaanset meetodit kasutades üle sobivas
suuruses püsĳuhtetraadi.

• Võimaldage hemostaasiseadme küljeava kaudu pidev loputus füsioloogilise
lahusega.

• Lükake kateeter üle juhtetraadi kuni soovitud kohani.
• Eemaldage juhtetraat ja laske verel tagasi voolata. Enne kontrastaine käsitsi

süstimist aspireerige ja loputage juhtekateeter läbi.
• Veenduge, et arteriaalse vererõhu näitajad on nõuetekohased, kuna see kinnitab,

et kateeter on õigesti paigaldatud.
• Sisestage terapeutiline/ diagnostiline seade ja teostage soovitud protseduur

etteantud juhiste kohaselt.
Tähelepanu: Terapeutilise/ diagnostilise seadme käsitsemise ajal on soovitatav
katkematu loputamine füsioloogilise lahusega.
• Protseduuri lõppedes sisestage uuesti juhtetraat ning eemaldage juhtekateeter

üle juhtetraadi.
• Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ja selle

liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient on registreeritud.

Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (SSCP) link
Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte (SSCP) on saadaval Euroopa meditsiini-
seadmete andmebaasis (EUDAMED).
Sellel juhtkateetril on tavaline UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantiist keeldumine ja piiratud vastutus
Seadme valmistamisel on PendraCare International B.V. rakendanud mõistlikul
määral hoolsust.
Käesolevas trükises kirjeldatud PendraCare seadme suhtes ei kehti mingi otsene
ega kaudne garantii, sealhulgas ei kehti mitte mingisugune piiranguteta kaudne
kaubanduslik ega mingiks kindlaks otstarbeks kehtestatud garantii. Mitte mingitel
tingimustel ei ole PendraCare vastutav otseste, juhuslike ega tulenevate kahjude
eest peale nende, mis on sõnaselgelt vastavates õigusaktides sätestatud. Ühelgi
isikul ei ole volitusi siduda PendraCare’i ühegi esindaja ega garantiiga peale nende,
millele siin on viidatud.
PendraCare trükises esitatud kirjeldused ja spetsifikatsioonid, sealhulgas käesolev
trükis, on üksnes seadet kirjeldava iseloomuga selle valmistamise hetkel ega kujuta
endast mingit garantiid.

LATVISKI
Lietošanas instrukcĳas – vadītājkatetrs

Saturs
Intravaskulārais vadītājkatetrs.

Ierīces apraksts
Vadītājkatetrs ar hidrofīlo pārklājumu sastāv no pīta korpusa, vidējā un mīsktā uzgaļa
distālajā galā. Katetera distālajai daļai ir īpaša gala forma. Katetera korpusa daļai ir
hidrofils pārklājums. Katetera korpusa (distālā daļa) ir vai nu ar “in-line” sānu atverēm
vai bez tām. Detalizētu informācĳu par katetra izmēriem, uzgaļa formu un vadotnes
savietojamību skatiet izstrādājuma etiķetēs. Vadītājkatetrs ir paredzēts diagnostisko
un terapeitisko iejaukšanās medicīnisko ierīču pārejai, ko izmanto koronāro un
perifēro asinsvadu slimību diagnosticēšanai/ārstēšanai, kas nodrošina klīnisku
ieguvumu asinsvadu slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Paredzētais lietojums/Paredzētais nolūks
Vadītājkatetrs ir paredzēts, lai nodrošinātu kanālu, caur kuru asinsvadu sistēmā tiek
ievadītas terapeitiskās un diagnostikas ierīces.

Pacientu mērķa grupa
Vadītājkaters ir paredzēts lietošanai pacientiem ar koronāro vai perifēro asinsvadu
slimību, kam nepieciešama iejaukšanās vai diagnostika kateterizācĳas procedūras
laikā.

Paredzētie lietotāji un lietošanas vide
Mērķa lietotāji ir medicīnas speciālisti, kas ir apmācīti veikt diagnostikas vai interven-
ces procedūras ar intravaskulāriem katetriem atbilstošā klīniskā vidē, piemēram, ka-
teterizācĳas laboratorĳā, intervences kabinetā vai operācĳu zālē. Ierīce ir paredzēta
tikai ārstiem, kuri ir apmācīti procedūrās ar vadītājkatetriem un pārzina iespējamās
asinsvadu procedūru komplikācĳas, blakusparādības un riskus.

Indikācĳas
Vadītājkatetrs ir izstrādāts, lai nodrošinātu kanālu, caur kuru var ievadīt terapeitiskas
un diagnostikas ierīces. Vadītājkatetrs ir paredzēts izmantošanai koronārā vai
perifērā asinsvadu sistēmā.

Kontrindikācĳas
Nav zināmas.

Brīdinājumi
• Brīdinājumu simbolu definīcĳas skatiet Lietošanas instrukcĳu simbolu sadaļā.
• Izlietot pirms „izlietot līdz” datumam, kas norādīts uz etiķetes.
• Saturs tiek piegādāts STERILS, izmantojot etilēnoksīda (EO) procesu. Nelietot, ja

produkta sterilais aizsargmehānisms vai iepakojums ir bojāti. Ja atklāts bojājums,
sazinieties ar uzņēmuma pārstāvi.

• Lietošanai tikai vienam pacientam. Nelietot, neapstrādāt vai nesterilizēt atkārtoti.
Atkārtota lietošana, apstrāde vai sterilizēšana var mazināt ierīces strukturālo
veselumu un/vai radīt ierīces atteici, kā rezultātā pacientam var tikt radīts
savainojums, izraisīta slimība vai nāve. Katetrus ir īpaši grūti tīrīt pēc to saskares
ar bioloģiskiem materiāliem. Atkārtota lietošana, apstrāde vai sterilizēšana var radīt
ierīces piesārņojuma risku un/vai pacientam var izraisīt infekcĳu vai krustenisko
infekcĳu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar infekcĳas slimības(-u) transmisĳu no
viena pacienta uz citu. Ierīces piesārņojums pacientam var radīt savainojumu,
izraisīt slimību vai nāvi.

• Pirms lietošanas pārbaudiet katetru, lai pārliecinātos, ka marķētie izmēri, forma
un stāvoklis ir piemēroti konkrētajai procedūrai, un lai nodrošinātu saderību ar
citām ierīcēm.

• Nelietojiet bojātus produktus.
• Nepakļaujiet organisku šķīdinātāju iedarbībai.
• Pēc lietošanas ierīces var radīt bioloģisku risku. Apiešanās ar izlietotajām ierīcēm

un to iepakojumu, to likvidēšana un iznīcināšana ir jāveic saskaņā ar atbilstošiem
likumiem un noteikumiem un jāievēro atbilstošas procedūras.

• Ja starp ierīcēm un vadītājkatetra lūmenu ir ierobežota atstarpe, ierīces jāievada
un jāizņem lēnām un vārstam jābūt atvērtam, lai samazinātu embolĳas risku.

Piesardzības pasākumi
• Indikācĳas, kontrindikācĳas un šī katetra lietošana vienmēr ir jāsaista kopā ar

jaunākajiem ieskatiem un standartiem medicīnā. Jāņem vērā pacienta piemērotība
produkta izmantošanā.

• Jāpiemēro atbilstoša antikoagulācĳas terapĳa.
• Lai izvairītos no katetra gala sabojāšanas, izņemot to no iepakojuma, satveriet

katetru pie serdes un uzmanīgi to izņemiet. Bezrūpīga apiešanās ar produktu,
izņemot to no iepakojuma, sagatavošanas un procedūras laikā var ietekmēt
produkta veiktspēju.

• Lai izvairītos no katetra un asinsvada bojājumiem, ievadiet katetru caur ievadītāju
un uzmanīgi vadiet, manipulējiet un izņemiet katetru pa iepriekš novietotu
vadītājstīgu.

• Katetra manipulēšanu jāveic, izmantojot fluoroskopĳas palīdzību.
• Gadījumā, ja katetrs savĳas, izņemiet visu sistēmu. Griežot katetru, kas savĳies,

var bojāt asinsvadu un radīt katetra atdalīšanos.
• Lēni manuāli injicējiet kontrastvielu vienmēr, kad mēģiniet piekļūt necaurredza-

miem asinsvadiem, izmantojot šo katetru.
• Manipulējot terapeitisko/diagnostikas ierīci, vienmēr kontrolējiet vadītājkatetra galu.
• Ja, veicot manipulācĳas ar vadītājkatetru vai terapeitisko/diagnostikas katetru,

tiek novērota stipra pretestība, neveiciet ievadīšanu ar spēku. Pirms turpināt ie-
vadīšanu, nosakiet pretestības cēloni. Ja cēloni nav iespējams novērst, vienlaicīgi
izņemiet visas ierīces.

• Vadītājkatetrs var nosprostot mazus vajadzīgos asinsvadus. Izvairieties no asins
plūsmas obstrukcĳas. Apsveriet iespēju izmantot vadītājkatetru ar sānu atverēm.

• Uzglabājiet katetru vēsā, sausā, tumšā vietā.

Komplikācĳas
Iespējamās komplikācĳas ietver, bet neaprobežojas ar tālāk minētajām:
• Aritmĳa
• Asiņošanas komplikācĳas
• Nāve
• (Gaisa) embolĳa
• Hematoma dūriena vietā
• Asinsizplūdums
• Infekcĳa
• Miokarda išēmĳa un/vai infarkts
• Neiroloģiska nepietiekamība, ieskaitot pārejošu išēmisku lēkmi/trieku
• Pangas migrēšana
• Pseidoaneirisms
• Trombu veidošanās
• Asinsvada trauma, ieskaitot dissekcĳa, perforācĳa un/vai plīsums
• Asinsvada oklūzĳa
• Asinsvada spazmas

Lietošanas norādījumi
• Izņemiet katetru no tā iepakojuma un pārbaudiet, vai katetrs nav bojāts.
• Pievienojiet hemostatisko ierīci katetra serdei.
• Izskalojiet katetru ar fizioloģisko šķīdumu.
• Ievadiet vadītājkatetru ar hidrofīlo pārklājumu asinsvadu sistēmā pa vadītājstīgu

caur ievadītāju vai pa atbilstoša izmēra patstāvīgu vadītājstīgu, izmantojot pēc
izvēles zemādas ievadīšanas metodi.

• Uzstādiet nepārtrauktu skalošanu ar fizioloģisko šķīdumu caur hemostatiskās
ierīces sānu malu.

• Virziet katetru pa vadītājstīgu, līdz sasniegts nepieciešamais stāvoklis.
• Izņemiet vadītājstīgu, pieļaujot asins plūsmu atpakaļ. Pirms manuāli injicēt

kontrastvielu, aspirējiet un skalojiet vadītājkatetru.
• Svarīgi ir konstatēt, ka arteriālā spiediena mērījumi ir atbilstoši, jo tas ir apsti-

prinājums, ka katetrs ir pareizi ievietots.
• Ievadiet terapeitisko/diagnostikas ierīci un veiciet paredzēto procedūru saskaņā ar

sniegtajiem norādījumiem.
Piezīme: ieteicams, lai nepārtrauktā skalošana ar fizioloģisko šķīdumu tiktu sagla-
bāta terapeitiskās/diagnostikas ierīces manipulācĳu laikā.
• Pēc procedūras pabeigšanas atkal ievietojiet vadītājstīgu un izņemiet vadītājkate-

tru pa vadītājstīgu.
• Par visiem nopietniem starpgadījumiem, kas notikuši saistībā ar ierīci, jāziņo

ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients
ir reģistrēts.

Saite uz drošības un klīniskās veiktspējas kopsavilkumu (SSCP)
Drošības un klīniskās veiktspējas kopsavilkums (SSCP) ir pieejams Eiropas medicī-
nas ierīču datubāzē (EUDAMED).
Šim vadītājkatetram ir pamata UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantĳas saistību atruna un tiesiskās aizsardzības līdzekļu
ierobežojumi
PendraCare International B.V. ir ieguldījis vērā ņemamus centienus šīs ierīces
ražošanā.
Nepastāv nekādu tieši izteiktu vai netieši norādītu garantĳu, tajā skaitā bez ierobežo-
jumiem jebkāda veida netieši norādīta garantĳa par piemērotību pārdošanai vai lie-
tošanai kādam konkrētam mērķim attiecībā uz PendraCare produktu, kas aprakstīts
šajā publikācĳā. Ne pie kādiem apstākļiem PendraCare nebūs atbildīgs par jebkuriem
tiešiem, netiešiem vai izrietošiem bojājumiem citā veidā, kā to konkrēti paredz
atbilstošā likumdošana. Nevienai personai nav dotas pilnvaras saistīt ar PendraCare
jebkāda veida pārstāvniecību vai garantĳas, izņemot īpaši šeit tālāk noteiktās.
Apraksti vai specifikācĳas PendraCare drukātajos materiālos, ietverot šo publikācĳu,
ir paredzēti tikai, lai vispārīgi aprakstītu produktu ražošanas laikā, un tie nesatur
jebkāda veida tieši izteiktu garantĳu.

LIETUVIŠKAI
Kreipiamojo kateterio naudojimo instrukcĳa

Turinys
Kreipiamasis kraujagyslių kateteris.

Įrenginio aprašymas
Hidrofiline danga padengtą kreipiamąjį kateterį sudaro pintas korpusas, tarpinis ir
minkštas antgalis distaliniame gale. Distalinė kateterio dalis pasižymi specifine antga-
lio forma. Dalis kateterio korpuso yra padengta hidrofiline danga. Kateterio korpusas
(distalinė dalis) yra su šoninėmis atšakomis „eilėje“ arba be jų. Daugiau informacĳos
apie kateterio matmenis, antgalio formą ir suderinamumą su kreipiamąja viela rasite
ant gaminio etikečių. Kreipiamasis kateteris yra skirtas diagnostinių ir terapinių
intervencinių medicinos įtaisų, naudojamų vainikinių ir periferinių kraujagyslių ligoms
diagnozuoti bei gydyti, įvedimui, o tai suteikia klinikinės naudos diagnozuojant ir
gydant kraujagyslių ligas.

Numatytas naudojimas/ Numatyta paskirtis
Kreipiamojo kateterio paskirtis – sudaryti kanalą, kuriuo terapiniai ir diagnostiniai
prietaisai įvedami į kraujagyslių sistemą.

Tikslinė pacientų grupė
Kreipiamasis kateteris yra skirtas naudoti pacientams, sergantiems vainikinių arterĳų
ar periferinių kraujagyslių ligomis, kuriems atliekant kateterizavimo procedūrą yra
reikalinga intervencĳa arba diagnozė.

Numatytieji naudotojai ir naudojimo aplinka
Numatytieji naudotojai yra medicinos specialistai, apmokyti atlikti diagnostines ar
intervencines procedūras naudojant intravaskulinius kateterius tinkamoje klinikinėje
aplinkoje, pavyzdžiui, kateterizavimo laboratorĳose, intervencinių procedūrų kabi-
netuose ar operacinėse. Prietaisas yra skirtas tik gydytojams, kurie apmokyti atlikti
procedūras su kreipiamaisiais kateteriais ir yra susipažinę su galimomis kraujagyslių
procedūrų komplikacĳomis, šalutiniu poveikiu bei galimais pavojais.

Indikacĳos
Kreipiamasis kateteris naudojamas kaip kanalas, kuriuo įvedami terapiniai ir diag-
nostiniai įrenginiai. Kreipiamasis kateteris skirtas naudoti vainikinėse arterĳose arba
periferinėje kraujagyslių sistemoje.

Kontraindikacĳos
Nežinoma.

Įspėjimai
• Įspėjamųjų simbolių apibrėžimai pateikiami naudojimo instrukcĳų simbolių skyriuje.
• Naudokite iki etiketėje nurodytos galiojimo datos.
• Turinys pateikiamas STERILIZUOTAS etileno oksidu (EO). Nenaudokite, jeigu

pažeista produkto sterilumo apsauga arba pakuotė. Radę pažeidimų, kreipkitės į
įmonės atstovą.

• Skirtas naudoti tik vienam pacientui. Pakartotinai nenaudoti, neapdoroti arba neste-
rilizuoti. Pakartotinis panaudojimas, apdorojimas arba sterilizavimas gali pabloginti
struktūrinį įrenginio vientisumą ir (arba) sugadinti įrenginį, o dėl to pacientas gali
patirti traumą, susirgti arba mirti. Kateterius itin sudėtinga valyti įvykus sąlyčiui su
biologinėmis medžiagomis. Pakartotinai naudojant, apdorojant arba sterilizuojant
galima užteršti įrenginį ir (arba) sukelti pacientui infekcĳą arba kryžminę infekcĳą,
pavyzdžiui, perduoti infekcines ligas iš vieno paciento kitam. Dėl įrenginio taršos
pacientas gali patirti traumą, susirgti arba mirti.

• Prieš naudodami patikrinkite, ar kateterio etiketėje nurodyti matmenys, forma ir
sąlygos tinka konkrečiai procedūrai, ir įsitikinkite, kad jis suderinamas su kitais
įrenginiais.

• Nenaudokite sugadintų produktų.
• Saugokite nuo organinių tirpiklių.
• Toliau naudojant įrenginiai gali kelti biologinį pavojų. Panaudoti įrenginiai turi būti

pernešami, utilizuojami ir sunaikinami laikantis galiojančių įstatymų ir taisyklių bei
atliekant atitinkamas procedūras.

• Kai tarp įrenginių ir kreipiamojo kateterio spindžio sienelių yra mažas tarpas, įrengi-
nius įstumti ir ištraukti reikia lėtai, palikus atvirą vožtuvą, kad neįvyktų embolĳa.

Atsargumo priemonės
• Šio kateterio indikacĳos, kontraindikacĳos ir naudojimas visada turi atitikti realias

medicinines nuostatas ir standartus. Reikia įvertinti šio gaminio tinkamumą
pacientui.

• Turi būti taikoma atitinkama antikoaguliantų terapĳa.
• Kad išpakuodami nepažeistumėte kateterio galiuko, imkite kateterį už įvorės

ir atsargiai iškelkite. Neatsargus elgesys išpakuojant, ruošiant arba atliekant
procedūrą gali turėti įtakos gaminio charakteristikoms.

• Kad nepažeistumėte kateterio ir kraujagyslės, įstatykite kateterį per stūmiklį
ir atsargiai stumkite, manipuliuokite ir ištraukite kateterį virš iš anksto įvestos
kreipiamosios vielos.

• Kateteriu reikia manipuliuoti stebint fluoroskopu.
• Jeigu kateteris užsilenkė, ištraukite visą sistemą. Sukant sulinkusį kateterį gali būti

pažeista kraujagyslė ir atitrūkti kateteris.
• Lėtai rankiniu būdu įleiskite kontrastinės medžiagos, kad padarytumėte kraujagys-

les nepermatomas, kai naudojate šį kateterį.
• Kai manipuliuojate terapĳos ir (arba) diagnostikos įrenginiu, visada kontroliuokite

kreipiamojo kateterio galiuko padėtį.
• Jeigu manipuliuodami kreipiamuoju arba terapĳos ir (arba) diagnostikos kateteriu

jaučiate stiprų pasipriešinimą, nenaudokite didelės jėgos. Prieš tęsdami nustatykite
pasipriešinimo priežastį. Jeigu priežasties nepavyksta pašalinti, kartu ištraukite
visus įrenginius.

• Kreipiamasis kateteris gali užblokuoti mažas kraujagysles. Stenkitės neužblokuoti
kraujo tekėjimo. Galima naudoti kreipiamąjį kateterį su angomis šonuose.

• Kateterį sandėliuokite vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje.

Komplikacĳos
Galimos toliau išvardytos komplikacĳos (neapsiribojant jomis):
• Aritmĳa
• Kraujavimo sukeltos komplikacĳos
• Mirtis
• (Oro) embolĳa
• Hematoma dūrio vietoje
• Kraujavimas
• Infekcĳa
• Miokardo išemĳa ir (arba) infarktas
• Neurologinis deficitas, pavyzdžiui, trumpalaikis išemĳos priepuolis ir (arba) smūgis
• Užkalkėjimo judėjimas
• Pseudoaneurizma
• Trombų susiformavimas
• Kraujagyslių trauma, pavyzdžiui, perpjovimas, pradūrimas ir (arba) plyšimas
• Kraujagyslės okliuzĳa
• Kraujagyslės spazmas

Naudojimo nurodymai
• Išimkite kateterį iš pakuotės ir įsitikinkite, kad kateteris nepažeistas.
• Prĳunkite hemostatinį įrenginį prie kateterio įvorės.
• Praplaukite kateterį fiziologiniu tirpalu.
• Įveskite kreipiamąjį kateterį, padengtą hidrofiline danga, į kraujagyslę pasirinktinai

arba virš kreipiamosios vielos per stūmiklį, arba virš atitinkamo dydžio įvedimo
kreipiamosios vielos naudodami perkutaninę įvedimo metodiką.

• Užtikrinkite, kad būtų atliekamas nuolatinis skalavimas fiziologiniu tirpalu per
šoninę hemostatinio įrenginio atšaką.

• Stumkite kateterį virš kreipiamosios vielos, kol bus pasiekta reikiama padėtis.
• Išimkite kreipiamąją vielą, leisdami ištekėti kraujui. Įsiurbkite ir praplaukite kreipia-

mąjį kateterį prieš rankiniu būdu įleisdami kontrastinės medžiagos.
• Svarbu, kad išmatuota arterinio slėgio reikšmė būtų atitinkama, kaip patvirtinimas,

jog kateteris tinkamai įstatytas.
• Įveskite terapĳos ir (arba) diagnostikos įrenginį ir atlikite numatytą procedūrą pagal

pateikiamus nurodymus.
Pastaba. Manipuliuojant terapĳos ir (arba) diagnostikos įrenginiu būtina nuolat
skalauti fiziologiniu tirpalu.
• Baigę procedūrą vėl įveskite kreipiamąją vielą ir ištraukite kreipiamąjį kateterį

kreipiamąja viela.
• Apie bet kokį rimtą įvykį, susĳusį su prietaisu, reikia pranešti gamintojui ir valstybės

narės, kurioje reziduoja naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucĳai.

Nuoroda į Saugos ir klinikinio veiksmingumo suvestinę (SSCP)
Saugos ir klinikinio veiksmingumo suvestinė (SSCP) yra Europos medicinos prietaisų
duomenų bazėje (EUDAMED).
Šio kreipiamojo kateterio pagrindinis UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Atsisakymas suteikti garantĳą ir nuostolių kompensavimo
ribojimai
PendraCare International B.V. laikėsi tinkamų atsargumo priemonių gaminant šį
įrenginį.
Šiame leidinyje aprašytam PendraCare gaminiui nesuteikiamos jokios išreikštos arba
numanomos garantĳos, įskaitant bet kokias neribotas numanomas perkamumo arba
tinkamumo tam tikriems tikslams garantĳas. Jokiomis aplinkybėmis PendraCare nėra
atsakinga už jokią tiesioginę, atsitiktinę arba šalutinę žalą, išskyrus tai, kas tiesiogiai
nurodyta atitinkamu įstatymu. Joks asmuo nėra įgaliotas susieti PendraCare su bet
kokiais pareiškimais arba garantĳomis, išskyrus tai, kas čia konkrečiai nurodyta.
PendraCare spausdintoje medžiagoje pateikiami aprašymai arba specifikacĳos,
įskaitant šį leidinį, skirti tik pagamintam gaminiui bendrai apibūdinti ir nesuteikia jokių
išreikštų garantĳų.

SLOVENŠČINA
Navodilo za uporabo – vodilni kateter

Vsebina
Intravaskularni vodilni kateter.

Opis pripomočka
Vodilni kateter s hidrofilno prevleko je sestavljen iz pletenega telesa, vmesnega
dela in mehke konice na distalnem koncu. Distalni del ima posebno obliko konice.
Del ohišja katetra ima hidrofilno prevleko. (Distalni del) ohišja katetra ima ali pa
nima »linĳskih« stranskih odprtin. Za podrobnosti glede mer katetra, oblike konice
in združljivosti vodilne žice glejte oznake na izdelku. Vodilni kateter je zasnovan za
prehajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencĳskih medicinskih pripomočkov, ki
se uporabljajo za diagnosticiranje/zdravljenje koronarne in periferne žilne bolezni, ki
nudĳo klinične koristi za diagnosticiranje in zdravljenje žilne bolezni.

Predvidena uporaba/Predvideni namen
Vodilni kateter je namenjen zagotavljanju poti, skozi katere se terapevtski in diagnos-
tični pripomočki uvedejo v žilni sistem.

Ciljna skupina bolnikov
Vodilni kateter je namenjen za uporabo pri bolnikih, ki trpĳo za koronarno ali
periferno žilno boleznĳo, ki zahteva intervencĳo ali diagnosticiranje med postopkom
kateterizacĳe.

Predvideni uporabniki in okolje uporabe
Ciljni uporabniki so medicinski strokovnjaki, ki so usposobljeni za izvajanje diagnos-
tičnih ali intervencĳskih postopkov z intravaskularnimi katetri v ustreznem kliničnem
okolju, kot je laboratorĳ za kateterizacĳo, intervencĳska ambulanta ali operacĳska
soba. Pripomoček je zasnovan izključno za zdravnike, ki so usposobljeni za izvajanje
postopkov z vodilnimi katetri ter seznanjeni z možnimi zapleti, stranskimi učinki in
nevarnostmi vaskularnih postopkov.

Indikacĳe
Vodilni kateter je namenjen ustvarjanju prehoda, skozi katerega je mogoče vstaviti
terapevtske in diagnostične pripomočke. Vodilni kateter je namenjen uporabi v
koronarnem ali perifernem žilnem sistemu.

Kontraindikacĳe
Niso znane.

Opozorila
• Opozorilni simboli so opredeljeni v razdelku o simbolih v navodilih za uporabo.
• Pripomoček uporabite pred datumom izteka roka uporabnosti, ki je naveden na

ovojnini.
• Vsebina je STERILNA. Sterilizirana je bila z etilenoksidom (EO). Pripomočka

ne uporabite, če menite, da sta sterilna bariera ali ovojnina kompromitirani. Če
odkrĳete poškodbo, se obrnite na zastopnika izdelovalca.

• Za uporabo pri enem bolniku. Ne smete ga znova uporabiti, obdelati ali sterilizirati.
Ponovna uporaba, obdelava oz. sterilizacĳa lahko ogrozĳo strukturno celovitost
pripomočka oz. povzročĳo napako na pripomočku, ki posledično lahko povzroči
telesno poškodbo, bolezen ali smrt bolnika. Katetre je po izpostavitvi biološkemu
materialu izjemno težko očistiti. Zaradi ponovne uporabe, obdelave oz. sterilizacĳe
lahko pride do kontaminacĳe pripomočka, okužbe bolnika in/ali navzkrižne okužbe,
med drugim tudi do prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni z enega bolnika na
drugega. Kontaminacĳa pripomočka lahko povzroči telesno poškodbo, bolezen
ali smrt bolnika.

• Pred uporabo kateter preglejte, da se prepričate, ali so označene velikosti, oblika
in stanje primerni za načrtovani poseg, in da zagotovite skladnost z drugimi
pripomočki.

• Ne uporabite poškodovanega pripomočka.
• Pripomočka ne smete izpostavljati organskim topilom.
• Po uporabi lahko pripomoček predstavlja biološko nevarnost. Pri ravnanju z upo-

rabljenimi pripomočki in njihovo ovojnino ter njihovemu odstranjevanju in uničenju
upoštevajte veljavno zakonodajo ter ustrezne postopke.

• V primeru omejene razdalje med napravami in svetlino vodilnega katetra morate
naprave vstaviti in jih izvleči počasi z odprtim ventilom, da zmanjšate tveganje
embolĳe.

Previdnostni ukrepi
• Pri določanju indikacĳ in kontraindikacĳ ter uporabi katetra vedno upoštevajte

nova medicinska odkritja in standarde. Presoditi morate, ali je bolnik primeren za
uporabo pripomočka.

• Uporabiti morate ustrezno antikoagulacĳsko terapĳo.
• Pazite, da pri odstranjevanju ovojnine ne poškodujete konice katetra. Kateter

primite za priključek in ga previdno dvignite. Neprevidno ravnanje pri odstranje-
vanju ovojnine ali med pripravo na poseg oziroma med posegom lahko vpliva na
zmogljivost pripomočka.

• Kateter vstavite skozi vodilo za uvajanje katetra ter previdno uvedite, potisnite in
izvlecite kateter preko prej nameščene vodilne žice, da preprečite zanke na katetru
in poškodbe žil.

• Potisk katetra je treba izvesti fluoroskopsko vodeno.
• V primeru zank na katetru odstranite celoten sistem. Torzĳa zvitega katetra lahko

povzroči poškodbo žile in ločitev katetra.
• V primeru poskusa opacifikacĳe žil s katetrom kontrastno sredstvo počasi ročno

vbrizgajte.
• Ob potiskanju terapevtskega/diagnostičnega pripomočka nenehno nadzorujte lego

konice katetra.
• V primeru močnega upora pri potiskanju vodilnega ali terapevtskega/diagnostične-

ga katetra s potiskanjem prenehajte. Pred nadaljevanjem ugotovite vzrok upora. V
primeru, da vzroka ni mogoče odpraviti, izvlecite vse pripomočke hkrati.

• Vodilni kateter lahko zamaši manjše žile. Pazite, da ne pride do zapore pretoka
krvi. Morda lahko uporabite vodilni kateter s stranskimi odprtinami.

• Hranite na hladnem, suhem in temnem mestu.

Zapleti
• Možni zapleti so med drugim:
• aritmĳa,
• zapleti zaradi krvavitev,
• smrt,
• (zračna) embolĳa,
• hematom na mestu punkcĳe,
• krvavitev,
• okužba,
• ishemĳa in/ali infarkt miokarda,
• nevrološki izpad, vključno s prehodno ishemično atako/kapjo,
• migracĳa plaka,
• psevdoanevrizma,
• nastanek trombusa,
• poškodba žile, vključno z disekcĳo, perforacĳo in/ali rupturo,
• zapora žile,
• žilni spazem.

Navodilo za uporabo
• Vzemite kateter iz ovojnine in ga preverite glede poškodb.
• Na priključek namestite hemostatski pripomoček.
• Kateter sperite s fiziološko raztopino.
• Vodilni kateter s hidrofilno prevleko uvedite v ožilje s perkutano tehniko preko

vodilne žice skozi vodilo ali preko ustrezno velike uvajalne vodilne žice.
• Nastavite neprekinjeno izpiranje s fiziološko raztopino skozi stranski priključek

hemostatskega pripomočka.
• Potiskajte kateter po vodilni žici do želenega položaja, dokler ni dosežena končna lega.
• Odstranite vodilno žico, pri čemer naj bo mogoča retrogradna krvavitev. Vodilni

kateter pred ročnim vbrizganjem kontrastnega sredstva aspirirajte in sperite.
• Treba se je prepričati, da je kateter ustrezno vstavljen; le tako so lahko meritve

arterĳskega tlaka ustrezne.
• Uvedite terapevtski/diagnostični pripomoček in v skladu z navodili izvedite želeni

poseg.
Opomba: Priporočljivo je, da neprekinjeno izpiranje s fiziološko raztopino izvajate
ves čas upravljanja terapevtskega/diagnostičnega pripomočka.
• Po končanem posegu znova uvedite vodilno žico in izvlecite kateter preko vodilne žice.
• kakršnem koli resnem incidentu, ki se zgodi v povezavi s pripomočkom, poročajte

proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri se nahaja uporabnik
in/ali bolnik.

Povezava do povzetka varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP)
Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) je na voljo v evropski zbirki
podatkov o medicinskih pripomočkih (Eudamed).
Ta vodilni kateter ima osnovni UDI-DI: 18122PCI-GC33K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Omejitev jamstva in odškodnin
Družba PendraCare International B.V. je pri izdelavi tega pripomočka ravnala z
razumno skrbjo.
Za izdelek družbe PendraCare, ki je opisan v tej publikacĳi, ni izrecnega ali posred-
nega jamstva, med drugim posrednega jamstva primernosti za prodajo ali določen
namen. Družba PendraCare ni odgovorna za neposredno, postransko ali posledično
škodo, ki ni izrecno navedena v zakonodaji. Nihče ne more družbe PendraCare
zavezati k zastopstvu ali jamstvu, ki ni specifično izraženo tukaj.
Opisi ali specifikacĳe v tiskanih materialih družbe PendraCare, vključno s to
publikacĳo, so so namenjeni namenjeni splošnemu opisu izdelka v času izdelave in
ne predstavljajo izrecnih jamstev.

SRPSKI
Uputstvo za upotrebu – kateter za uvođenje

Sadržaj
Intravaskularni kateter za uvođenje.

Opis uređaja
Hidrofilni obloženi kateter za uvođenje sastoji se od pletenog tela, srednjeg i
mekog vrha na distalnom kraju. Distalni deo katetera ima specifičan oblik vrha. Deo
tela katetera ima hidrofilnu oblogu. (Distalni deo) tela katetera isporučuje se sa
poređanim bočnim otvorima ili bez njih. Za detalje u vezi sa dimenzĳama katetera,
oblikom vrha i kompatibilnošću vodič-žice, pogledajte etikete proizvoda. Kateter za
uvođenje je projektovan za prolaz dĳagnostičkih i terapeutskih medicinskih sredstava
za intervencĳu koja se koriste za dĳagnostikovanje / lečenje koronarnih oboljenja i
oboljenja periferne vaskulature i pruža kliničku korist za dĳagnostikovanje i lečenje
vaskularnog oboljenja.

Namena/Predviđena upotreba
Kateter za uvođenje je predviđen da omogući putanju kroz koju se terapeutska i
dĳagnostička medicinska sredstva uvode u vaskularni system.

Ciljna grupa pacĳenata
Kateter za uvođenje je predviđen da se koristi kod pacĳenata koji boluju od
koronarnog oboljenja ili oboljenja periferne vaskulature koja zahtevaju intervencĳu ili
dĳagnostikovanje tokom postupka kateterizacĳe

Predviđeni korisnici i okruženje za upotrebu
Ciljni korisnici su medicinski stručnjaci obučeni za izvođenje dĳagnostičkih ili
interventnih procedura sa intravaskularnim kateterima u odgovarajućem kliničkom
okruženju, kao što je laboratorĳa za kateterizacĳu, ambulanta za intervencĳe ili
operaciona sala. Uređaj je isključivo dizajniran za lekare koji su obučeni za procedure
sa angiografskim kateterima i upoznati sa mogućim komplikacĳama, neželjenim
efektima i opasnostima vaskulaturnih procedura.

Indikacĳe
Kateter za uvođenje je predviđen da omogući putanju kroz koju se terapeutska i
dĳagnostička medicinska sredstva uvode u vaskularni system. Kateter za uvođenje
namenjen je da se koristi u koronarnom sistemu ili sistemu periferne vaskulature.

Kontraindikacĳe
Nisu poznate.

Upozorenja
• Definicĳe simbola upozorenja potražite u odeljku sa simbolima u uputstvu za

upotrebu.
• Iskoristite pre roka upotrebe koji je naveden na nalepnici.
• Sadržaj je obezbeđen STERILISAN putem procesa sterilizacĳe etilen oksidom

(EO). Nemojte koristiti ako su sterilnost ili pakovanje proizvoda ugroženi. Ako se
pronađe oštećenje, obratite se predstavniku kompanĳe.

• Samo za jednog pacĳenta. Proizvod se ne sme koristiti, obrađivati niti sterilisati
više od jednog puta. Višeupotreba ili sterilizacĳa može ugroziti strukturni integritet
uređaja i/ili uzrokovati neispravan rad što može dovesti do povreda, bolesti ili smrti
pacĳenta. Kateteri se veoma teško čiste nakon izlaganja biološkim materĳalima.
Višestruka upotreba, obrada ili sterilizacĳa mogu dovesti do rizika od kontaminacĳe
uređaja i/ili uzrokovati infekcĳe ili infekcĳe s jednog organa na drugi, uključujući
između ostalog i prenos zaraznih bolesti s jednog pacĳenta na drugog. Kontamina-
cĳa uređaja može dovesti do povreda, bolesti ili smrti pacĳenta.

• Ispitajte kateter pre upotrebe da biste proverili da li su označene dimenzĳe, oblik
i stanje prikladni za određenu proceduru, kao i da biste obezbedili kompatibilnost
sa drugim uređajima.

• Ne koristite oštećene proizvode.

• Ne izlažite proizvod organskim rastvaračima.
• Nakon upotrebe uređaji mogu predstavljati opasnost od biološke kontaminacĳe.

Rukovanje, odlaganje i uništavanje upotrebljenih uređaja i njihovog pakovanja
treba vršiti u skladu sa zakonima i odredbama koji se primenjuju i praćenjem
odgovarajućih postupaka.

• Kada postoji ograničeni čisti prostor između uređaja i lumena katetera za uvođenje,
uređaji se moraju uvoditi i izvlačiti postepeno uz otvoreni ventil kako bi se smanjio
rizik od embolĳe.

Mere opreza
• Indikacĳe, kontraindikacĳe i upotreba ovog katetera uvek treba da obuhvate trenut-

na medicinska saznanja i standarde. U obzir je potrebno uzeti da li je pacĳentovo
stanje prikladno za upotrebu proizvoda.

• Potrebno je primeniti odgovarajuću terapĳu protiv zgrušavanja krvi.
• Kako bi se izbeglo oštećenje vrha katetera tokom otvaranja, uhvatite kateter za

središnji deo i polako ga podignite. Neobazrivo rukovanje prilikom otvaranja,
pripreme ili tokom procedure može negativno uticati na rad proizvoda.

• Kako biste izbegli oštećenje katetera i vene, uvodite kateter kroz uvodnik i pažljivo
ga pomerajte, upravljajte njim i povlačite preko prethodno vodič-žice..

• Upravljanje kateterom treba vršiti pod fluoroskopskim vođenjem.
• U slučaju izvĳanja katetera, izvucite ceo sistem. Obrtni momenat izvĳenog katetera

može dovesti do oštećenja krvnog suda i odvajanja katetera.
• Koristite postepeno ubacivanje kontrastnog sredstva u ruku pri svakom pokušaju

opacifiranja krvnih sudova pomoću ovog katetera.
• Prilikom upravljanja terapeutskim/dĳagnostičkim uređajem, uvek kontrolišite

položaj vrha katetera za uvođenje.
• Ako se tokom upravljanja kateterom za uvođenje ili terapeutskim/dĳagnostičkim

kateterom naiđe na jak otpor, nemojte nasilno praviti prolaz. Utvrdite uzrok otpora
pre nego što nastavite. Ako nĳe moguće ukloniti uzrok, izvucite sve uređaje
istovremeno.

• Kateter za uvođenje može začepiti male ciljne krvne sudove. Izbegavajte blokiranje
protoka krvi. Razmotrite korišćenje katetera za uvođenje koji ima bočne otvore.

• Čuvajte na hladnom, suvom i tamnom mestu.

Komplikacĳe
Moguće komplikacĳe, između ostalog, jesu sledeće:
• Aritmĳa
• Komplikacĳe sa krvarenjem
• Smrt
• (Vazdušna) embolĳa
• Hematomi na mestu uboda
• Krvarenje
• Infekcĳa
• Ishemĳa miokarda i/ili infarkt
• Neurološki deficit uključujući kratkotrajni ishemični napad/šlog
• Migracĳa plaka
• Pseudo-aneurizma
• Nastanak krvnih ugrušaka
• Povreda krvnih sudova uključujući disekcĳu, probĳanje i/ili pucanje
• Okluzĳa krvnih sudova
• Grčenje krvnih sudova

Uputstva za upotrebu
• Izvadite kateter iz pakovanja i proverite da li je neoštećen.
• Prikačite uređaj za hemostazu na središnji deo katetera.
• Isperite kateter rastvorom soli i vode.
• Ubacite hidrofilni obloženi kateter za uvođenje u vaskulaturu preko vodič-žice kroz

uvodnik, odnosno preko postojeće vodič-žicee odgovarajuće veličine pomoću
tehnike perkutanog pristupa.

• Podesite neprekidni mlaz rastvora soli i vode kroz bočnu stranu uređaja za
hemostazu.

• Uvodite kateter preko vodič-žice dok se ne postigne željeni položaj.
• Uklonite vodič-žicu istovremeno omogućavajući povratno krvarenje. Usisajte i

isperite kateter za uvođenje pre ubrizgavanja kontrastnog sredstva u ruku.
• Važno je utvrditi da li su merenja arterĳskog pritiska odgovarajuća, što predstavlja

potvrdu da je kateter pravilno postavljen.
• Ubacite terapeutski/dĳagnostički uređaj i izvršite nameravanu proceduru u skladu

sa obezbeđenim uputstvima.
Napomena: preporučuje se održavanje neprekidnog mlaza rastvora soli i vode
tokom upravljanja terapeutskim/dĳagnostičkim uređajem.
• Nakon završene procedure, ponovo ubacite vodič-žicu i uklonite kateter za

uvođenje preko nje.
• Svaki ozbiljan incident koji se javi u vezi sa uređajem treba prĳaviti proizvođaču i

nadležnom organu države članice u kojoj su korisnik, odnosno pacĳent, prĳavljeni.

Veza do sažetka bezbednosnih i kliničkih performansi (SSCP)
Sažetak bezbednosnih i kliničkih performansi (SSCP) dostupan je u Evropskoj bazi
podataka o medicinskim sredstvima (Eudamed).
Ovaj Kateter za uvođenje ima osnovni UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garancĳa i pravni lek
Kompanĳa PendraCare International B.V. je pažljivo proizvela ovaj uređaj.
Za proizvod PendraCare, koji je opisan o ovoj brošuri, ne postoji ugovorna niti
prećutna garancĳa, uključujući bez ograničenja bilo kakvu garancĳu o upotrebljivosti
ili prilagođenosti određenoj svrsi upotrebe. Kompanĳa PendraCare nĳe ni pod
nikakvim okolnostima odgovorna za neposredna, slučajna ili uzrokovana oštećenja
osim za ona koja su navedena u odgovarajućem zakonu. Niko nema pravo da
obaveže kompanĳu PendraCare na predstavljanje ili davanje garancĳe izuzev kako
je to ovde određeno.
Opisi ili specifikacĳe u štampanom materĳalu kompanĳe PendraCare, uključujući ovo
izdanje, isključivo su namenjeni opisu proizvoda u vreme proizvodnje i ne sadrže
ugovorne garancĳe.

ROMÂNĂ
Instrucţiuni de utilizare – Cateter ghid

Conţinut
Cateter ghid intravascular.

Descrierea dispozitivului
Cateterul ghid cu membrană hidrofilică este alcătuit dintr-un corp împletit, un vârf
intermediar și un vârf moale la capătul distal. Partea distală a cateterului prezintă o
formă specifică a vârfului. O parte a corpului cateterului prezintă un înveliș hidrofilic.
Corpul (părții distale a) cateterului este prevăzut fie cu, fie fără orificii laterale „în
linie”. Pentru detalii privind dimensiunile cateterului, forma vârfului și compatibilitatea
cu firele de ghidare, consultați etichetele produselor. Cateterul ghid este conceput
pentru trecerea dispozitivelor medicale intervenționale pentru diagnosticare și terapie
utilizate pentru diagnosticarea/tratarea bolilor vasculare coronariene și periferice,
care oferă beneficii clinice pentru diagnosticarea și tratarea bolilor vasculare.

Domeniu de utilizare/Utilizare preconizată
Cateterul ghid este proiectat să asigure o cale de introducere a dispozitivelor
terapeutice și de diagnosticare în sistemul vascular.

Grupul țintă de pacienți
Cateterul ghid este destinat utilizării la pacienții care suferă de boli vasculare
coronariene sau periferice care necesită intervenție sau diagnosticare în timpul unei
proceduri de cateterizare.

Utilizarea prevăzută și mediul de utilizare
Utilizatorii-țintă sunt profesioniști din domeniul medical instruiți în efectuarea
procedurilor de diagnosticare cu ajutorul cateterelor intravasculare într-un cadru
clinic adecvat, cum ar fi o sală de intervenție, un laborator de cateterizare sau o sală
de operații. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru medicii care sunt instruiți în
proceduri cu catetere angiografice și care sunt familiarizați cu complicațiile, efectele
secundare și pericolele imaginabile ale procedurilor vasculare.

Indicații
Cateterul ghid (Trade Name)*este proiectat să asigure o cale de introducere a dis-
pozitivelor terapeutice și de diagnosticare în sistemul vascular. Cateterul ghid (Trade
Name)*este destinat utilizării în sistemul vascular coronarian sau periferic.

Contraindicaţii
Nu se cunosc.

Avertismente
• Pentru definiţiile simbolurilor avertismentelor, consultaţi secţiunea simboluri din

Instrucţiunile de utilizare.
• A se utiliza înainte de data menţionată pe etichetă la rubrica “a se utiliza până la

data”.
• Conţinut furnizat STERILIZAT printr-un proces cu oxid de etilenă (EO). A nu se

utiliza dacă protecţia sterilă sau ambalajul produsului sunt deteriorate. Dacă
observaţi semne de deteriorare, contactaţi reprezentantul companiei.

• A se utiliza la un singur pacient. A nu se reutiliza, reprocesa sau resteriliza. Reu-
tilizarea, reprocesarea sau resterilizarea pot compromite integritatea structurală a
dispozitivului şi/sau pot determina defectarea dispozitivului, lucru care, la rândul
său, poate cauza rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. Cateterele sunt
extrem de dificil de curăţat după expunerea la materialele biologice. Reutilizarea,
reprocesarea sau resterilizarea pot da naştere riscului de contaminare a dispo-
zitivului şi/sau pot determina infectarea sau infectarea încrucişată a pacientului,
inclusiv, fără a se limita la aceasta, transmiterea de boli infecţioase de la un
pacient la altul. Contaminarea dispozitivului poate determina rănirea, îmbolnăvirea
sau decesul pacientului.

• Înainte de utilizare verificaţi cataterul pentru a vă asigura că dimensiunile de pe
etichetă, forma şi starea acestuia sunt adecvate pentru procedura respectivă şi
pentru a vă asigura de compatibilitatea cu alte dispozitive.

• A nu se utiliza produsele deteriorate.
• A nu se expune la solvenţi organici.
• După utilizare, dispozitivele pot prezenta pericole biologice. Manevrarea,

aruncarea şi distrugerea dispozitivelor utilizate şi a ambalajelor acestora trebuie
realizate în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare şi respectând
procedurile adecvate.

• Atunci când spaţiul dintre dispozitive şi lumenul cateterului de ghidaj este limitat,
este necesar ca avansarea şi retragerea dispozitivelor să se facă lent, cu valva
deschisă, pentru reducerea riscului de embolie.

Măsuri de precauţie
• Indicaţiile, contraindicaţiile şi utilizarea acestui cateter trebuie să ţină întotdeauna

cont de cunoştinţele şi standardele medicale de actualitate. Trebuie luată în
considerare şi compatibilitatea pacientului cu utilizarea produsului.

• Trebuie aplicată o terapie anticoagulare adecvată.
• Pentru a evita deteriorarea vârfului cateterului la dezambalare, prindeţi cateterul de

ambou şi ridicaţi-l cu grĳă. Manipularea neatentă în timpul dezambalării, pregătirii
sau în timpul procedurii poate afecta performanţa produsului.

• Pentru a evita deteriorarea cateterului şi a vasului de sânge, introduceţi cateterul
printr-un introducător şi împingeţi-l cu grĳă, manevraţi şi retrageţi cateterul pe un fir
ghid poziţionat în prealabil.

• Manevrarea cateterului trebuie efectuată sub ghidaj fluoroscopic.
• În cazul buclării cateterului, îndepărtaţi întregul sistem. Răsucirea unui cateter

buclat poate cauza deteriorarea vasului şi ruperea cateterului.
• Injectaţi încet substanţa de contrast de fiecare dată când încercaţi opacifierea

vaselor la folosirea acestui cateter.
• În timpul manevrării unui dispozitiv terapeutic/de diagnostic controlaţi întotdeauna

poziţia vârfului cateterului ghid.
• Dacă în timpul manevrării cateterului ghid sau a cateterului terapeutic/de

diagnostic întâmpinaţi rezistenţă puternică, nu forţaţi intrarea. Înainte de a înainta
stabiliţi cauza rezistenţei. Dacă nu se poate înlătura cauza, îndepărtaţi simultan
toate dispozitivele.

• Cateterul ghid poate obtura vasele ţintă mai mici. Evitaţi obstrucţionarea fluxului
sanguin. Luaţi în calcul posibilitatea utilizării unui cateter ghid cu orificii laterale.

• A se depozita într-un loc răcoros, uscat și întunecos.

Complicaţii
Printre posibilele complicaţii se numără, fără a se limita la acestea:
• Aritmie
• Complicaţii hemoragice
• Deces
• Embolism (aerian)
• Hematom la locul puncţiei
• Hemoragie
• Infecţie
• Ischemie miocardică şi/sau infarct
• Deficit neurologic inclusiv atac ischemic tranzitoriu / accident vascular cerebral
• Migraţie plachetară
• Pseudoanevrism

• Formarea de trombi
• Traume la nivelul vaselor sanguine, inclusiv disecţie, perforare şi/sau ruptură
• Obturarea vaselor sanguine
• Spasm sanguin

Indicaţii de utilizare
• Scoateţi cateterul din ambalaj şi verificaţi dacă acesta prezintă semne de

deteriorare.
• Ataşaţi un dispozitiv hemostatic de amboul cateterului.
• Spălaţi cateterul cu soluţie salină.
• Introduceţi cateterul ghid cu membrană hidrofilică în vasculatură pe un fir ghid prin

introducător, sau pe un fir ghid de dimensiune adecvată aflat în interior folosind o
tehnică opţională de abord percutanat.

• Configuraţi un flux de spălare continuă cu soluţie salină prin braţul lateral al
dispozitivului hemostatic.

• Înaintaţi cateterul peste firul ghid până ajungeţi la poziţia vizată.
• Îndepărtaţi firul ghid permițând revenirea circulaţiei sanguine. Aspiraţi şi spălaţi

cateterul ghid înainte de injectarea manuală a unei substanţe de contrast.
• Este important să vă asiguraţi că măsurătorile presiunii arteriale sunt adecvate, ca

o confirmare a poziţionării corecte a cateterului.
• Introduceţi dispozitivul terapeutic/de diagnostic şi efectuaţi procedura vizată

conform instrucţiunilor disponibile.
Notă: Se recomandă menţinerea unui flux de spălare continuă cu soluţie salină în
timpul manipulării dispozitivului terapeutic/de diagnostic.
• După finalizarea procedurii, introduceţi din nou un fir ghid şi retrageţi cateterul ghid

peste firul ghid.
• Orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului

și autorității competente din Statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau
pacientul

Link către Rezumatul caracteristicilor de siguranță și performanță
clinică (SSCP)
Rezumatul caracteristicilor de siguranță și performanță clinică (SSCP) este disponibil
în baza de date europeană privind dispozitivele medicale (Eudamed).
Acest cateter deghidare are codul UDI-DI de bază: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Excluderea garanţiei şi limitele de compensare
PendraCare International B.V. a luat măsuri rezonabile de precauţie la fabricarea
acestui dispozitiv.
Pentru produsul PendraCare descris în acest document nu există nicio garanţie
explicită sau implicită, inclusiv, fără a se limita la aceasta, nicio garanţie implicită
referitoare la comercializarea sau adecvarea pentru un anumit scop de utilizare.
Indiferent de circumstanţe, PendraCare nu îşi asumă răspunderea pentru daunele
directe, incidentale sau consecvenţiale cu excepţia celor prevăzute explicit de
legislaţia de specialitate. Nicio persoană nu are autoritatea de a obliga PendraCare
să respecte alte declaraţii sau garanţii, cu excepţia celor specificate în prezentul
document. Descrierile sau specificaţiile din materialele tipărite PendraCare, inclusiv
prezentul document, au rolul exclusiv de a face o descriere generală a produsului la
data fabricării şi nu reprezintă nicio garanţie explicită.

БЪЛГАРСКИ
Инструкции за употреба – Водещ катетър

Съдържание
Интраваскуларен водещ катетър.

Описание на изделието
Водещият катетър с хидрофилно покритие се състои от плетено тяло,
междинен и мек накрайник в дисталния край. Дисталната част на катетъра има
специфична форма на накрайника. Част от тялото на катетъра е с хидрофилно
покритие. Тялото на катетъра (дисталната му част) е снабдено или със, или без
странични „канални“ отвори . За подробности относно размерите на катетъра,
формата на накрайника и съвместимостта с направляващите проводници вижте
етикетите на продуктите. Водещият катетър е предназначен за преминаване
на диагностични и терапевтични интервенционални медицински изделия,
използвани за диагностика/лечение на коронарни и периферни съдови
заболявания, които предлагат клинична полза за диагностика и лечение на
съдови заболявания.

Предвидена употреба/Предназначение
Водещият катетър е предназначен да осигури път, по който терапевтични и
диагностични изделия се въвеждат в съдовата система.

Целева група пациенти
Водещият катетър е предназначен да се използва при пациенти, страдащи
от коронарно или периферно съдово заболяване, които се нуждаят от
интервенция или диагностика по време на процедурата по катетеризация

Целеви потребители и среда на употреба
Целевите потребители са медицински специалисти, обучени да извършват
диагностични или интервенционни процедури с вътресъдови катетри в
подходяща клинична среда, като например катетеризационна лаборатория,
интервенционен блок или операционна зала. Изделието е предназначено
изключително за лекари, които са обучени в процедури с водещи катетри и
са запознати с възможните усложнения, странични ефекти и опасности при
съдовите процедури.

Показания
Водещият катетър е предназначен за осигуряване на път, през който се
въвеждат терапевтични и диагностични изделия. Водещият катетър е
предназначен за използване в коронарната или периферната съдова система.

Противопоказания
Не са известни.

Предупреждения
• За дефинициите на символите на предупреждение направете справка в

раздел символи на инструкциите за употреба.
• Използвайте преди датата„Използвай преди“, посочена върху етикета.
• Съдържанието в опаковката е доставено СТЕРИЛНО, като е използвана

стерилизация с етиленов оксид (ЕО). Да не се използва, ако е нарушена
стерилността или опаковката е повредена. Ако се установи повреда, обадете
се на Вашия представител на компанията.

• Да се използва само за един пациент. Да не се използва, преработва или
стерилизира повторно. Повторната употреба, преработката или повторната
стерилизация може да изложат на риск структурната цялост на изделието
и/или да доведат до повреда на изделието, което от своя страна може
да доведе до нанесяне на травма на пациента, заболяване или смърт.
Катетрите са изключително трудни за почистване след излагане на
биологични материали. Повторната употреба, преработката или повторната
стерилизация може да създадат риск от замърсяване на изделието и/или да
причинят инфекция на пациента или кръстосана инфекция, включително, но
не само предаването на инфекциозно(и) заболяване(ия) от един пациент на
друг. Замърсяване на изделието може да доведе до нанасяне на травма на
пациента, заболяване или смърт .

• Прегледайте катетъра преди употреба, за да се уверите, че размерите,
формата и състоянието, посочени на етикета, са подходящи за специфичната
процедура и да се гарантира съвместимост с други изделия.

• Да не се използват повредени продукти.
• Да не се излага на органични разтворители.
• След употреба изделията може да представляват биологична опасност.

Работата, изхвърлянето, унищожаването на използваните изделия и
опаковането трябва да се извършват в съответствие с приложимите закони и
разпоредби и с адекватни действия.

• При ограничено очистване между изделията и лумена на водещия катетър
изделията трябва да бъдат вкарвани и изкарвани бавно и при отворена
клапа, за да се намали рискът от емболия.

• Съхранявайте катетъра на хладно, сухо и тъмно място.

Предпазни мерки
• Показанията, противопоказанията и употребата на този катетър винаги

трябва да се съобразяват с действителните медицински наблюдения и
стандарти. Трябва да се обсъди пригодността на пациента за употреба на
продукта.

• Трябва да се прилага подходяща антикоагулантна терапия.
• За да се избегне повреда на върха на катетъра при разопаковане, хванете

катетъра за свързващия елемент и леко го повдигнете. Невнимателното
боравене по време на разопаковане, подготовка или по време на
процедурата може да повлияе на характеристиките на продукта.

• За да се избегне повреждане на катетъра и увреждане на кръвоносните
съдове, въведете катетъра през интродюсер и внимателно придвижете
напред, манипулирайте и изтеглете катетъра по предварително поставен
водач.

• Манипулацията на катетъра трябва да се извършва под флуороскопски
контрол.

• При прегъване на катетъра изтеглете цялата система. Извиване на прегънат
катетър може да доведе до увреждане на съдовете и разделяне на катетъра.

• Извършете бавно ръчно инжектиране на контрастното вещество, когато се
опитвате да възстановите съдовете, използвайки този катетър.

• Винаги контролирайте позицията на върха на водещия катетър по време на
манипулация на терапевтично/диагностичното изделие.

• Ако срещнете силно съпротивление по време на манипулиране на
водещия или терапевтичния/диагностичния катетър, не прилагайте сила за
преминаването му. Преди да продължите, определете причината за появата
му. Ако причината не може да бъде отстранена, изтеглете всички изделия
едновременно.

• Водещият катетър може да запуши малки таргетни съдове. Избягвайте
обструкция на кръвния ток. Обмислете използването на водещ катетър със
странични отвори.

Усложнения
Потенциалните усложнения включват, но не се ограничават до:
• Аритмия
• Кървене
• Смърт
• (Въздушна) Емболия
• Хематом на пункционното място
• Кръвоизлив
• Инфекция
• Миокардна исхемия и/или инфаркт
• Неврологичен дефицит, включително преходна исхемична атака/инсулт
• Миграция на тромб
• Псевдоаневризма
• Образуване на тромби
• Съдова травма, включително дисекция, перфорация и/или руптура
• Запушване на съд
• Съдов спазъм

Указания за употреба
• Извадете катетъра от неговата опаковка и се уверете, че не е повреден.
• Прикрепете хемостатично изделие към въвеждащия елемент на катетъра.
• Промийте катетъра с физиологичен разтвор.
• Въведете водещия катетър с хидрофилно покритие във васкулатурата по

водач през интродюсер или по подходящ по размер постоянен водач, като
използвате перкутанна техника на въвеждане по избор.

• Задайте непрекъснато промиване с физиологичен разтвор през страничното
рамо на хемостатичното изделие.

• Придвижете катетъра напред по водача, докато се достигне желаната
позиция.

• Извадете водача, позволявайки връщане на кръв. Аспирирайте и промийте
водещия катетър, преди да инжектирате ръчно контрастно вещество.

• Като потвърждение за правилното позициониране на катетъра е важно
стойностите на артериалното налягане да са в подходящи граници.

• Въведете терапевтичното/диагностичното изделие и извършете
предвидената процедура съгласно предоставените указания.

Забележка: По време на манипулиране на терапевтичното/диагностичното
изделие се препоръчва непрекъснато промиване с физиологичен разтвор.
• След приключване на процедурата отново поставете водач и извадете

водещия катетър по водача.
• Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се

докладва на производителя и на компетентния орган в държавата членка, в
която е установен потребителят и/или пациентът.

Връзка към Резюмето относно безопасността и клиничното
действие (SSCP)
Резюмето относно безопасността и клиничното действие (SSCP) е достъпно в
Европейската база данни за медицински изделия (EUDAMED).
Този водещ катетър има основен уникален код на медицинско изделие:
18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Отказ от гаранция и ограничения при отстраняване на
повреди
PendraCare International B.V. полага разумна предпазливост при производството
на това изделие.
Няма никаква изрична или косвена гаранция, включително без ограничаване на
всяка косвена гаранция за продаваемост или пригодност за определена цел, за
продукта на PendraCare, описан в тази публикация. При никакви обстоятелства
PendraCare не носи отговорност за преки, случайни или последващи вреди,
различни от изрично предвидените в конкретния закон. Нито едно лице няма
правото да свързва PendraCare с което и да е представителство или гаранция,
освен изрично посоченото тук.
Описанията или спецификациите в отпечатания материал на PendraCare,
включително тази публикация, са предназначени единствено да опишат общо
продукта по време на производството и не представляват никакви изрични
гаранции.

УКРАЇНСЬКА
Інструкція з використання – Інформація стосовно

провідникового катетеру
Внутрішньосудинний провідниковий катетер.

Опис пристрою
Провідниковий катетер з гідрофільним покриттям складається з плетеного
корпусу, проміжного наконечника й м’якого наконечника на дистальному кінці.
Дистальна частина катетера має специфічну форму наконечника. Частина
корпусу катетера має гідрофільне покриття. (Дистальна частина) корпусу
катетера або укомплектована «вбудованими» бічними отворами, або не має
зазначених отворів. Для отримання докладної інформації про розміри катетера,
форму наконечника й сумісність дротяного провідника, див. етикетки виробу.
Провідниковий катетер призначений для пропускання крізь нього діагностичних
і терапевтичних інтервенційних медичних пристроїв, що використовуються
для діагностики / лікування захворювань коронарних і периферичних
судин, забезпечуючи клінічну користь для діагностики й лікування судинних
захворювань.

Передбачене застосування/Цільове призначення
Провідниковий катетер призначений для забезпечення доступу, через який
терапевтичні й діагностичні пристрої вводяться до судинної системи.

Цільова група пацієнтів
Провідниковий катетер призначений для використання у пацієнтів, які
страждають на захворювання коронарних або периферичних судин із
необхідністю втручання або діагностичного дослідження під час катетеризації.

Цільові користувачі й середовище використання
Цільовими користувачами є медичні працівники, навчені виконанню
діагностичних або інтервенційних процедур із використанням
внутрішньосудинних катетерів у відповідних клінічних умовах, таких як
лабораторія катетеризації, кабінет для проведення втручань або операційна.
Пристрій призначений виключно для лікарів, які навчені процедурам із
застосуванням провідникових катетерів і обізнані з можливими ускладненнями,
побічними ефектами й небезпеками виконання процедур, пов’язаних із
судинною системою.

Показання
Провідниковий катетер призначений для введення крізь нього лікувальних і
діагностичних пристроїв. Провідниковий катетер призначений для використання
в коронарному або периферичному судинному руслі.

Протипоказання
Невідомі.

Застереження
• Опис застережних символів наведено у відповідному розділі Інструкції з

використання.
• Виріб слід використати до закінчення терміну придатності, який вказано на

етикетці.
• Вміст пакування СТЕРИЛІЗОВАНО з використанням етиленоксиду (ЕО). Не

використовуйте в разі порушення стерильності або пошкодження пакування.
При виявленні пошкодження зверніться до представника компанії.

• Виріб призначений для одноразового використання. Не слід використовувати
повторно, повторно обробляти чи стерилізувати. Повторне використання,
обробка чи стерилізація може призвести до порушення структурної цілісності
пристрою та/або призвести до невдалого використання пристрою, що, в свою
чергу, може спричинити травмування, захворювання чи смерті пацієнта. Після
контакту з біологічними матеріалами катетер піддається обробці надзвичайно
важко. Повторне використання, обробка або стерилізація пристрою
супроводжується ризиком контамінації пристрою та/або може викликати
інфікування чи перехресне інфікування пацієнта, включаючи, крім іншого,
передачу збудника інфекційного захворювання від одного пацієнта до іншого.
Контамінація пристрою може призвести до травмування, захворювання чи
смерті пацієнта.

• Огляньте катетер перед використанням, щоб переконатися, що зазначені
на етикетці розміри, форма та умови відповідають вимогам специфічної
процедури, та переконайтеся в його сумісності з іншими пристроями.

• Не використовуйте виріб, якщо його пошкоджено.
• Уникайте контакту виробу з органічними розчинниками.
• Використаний виріб може бути джерелом біологічної небезпеки. Маніпуляції

з використаним пристроєм, його утилізація та знищення слід здійснювати
у відповідності до чинного законодавства та настанов, дотримуючись
необхідних процедур.

• Якщо кліренс між пристроєм та просвітом провідникового катетеру
обмежений, для зменшення ризику емболії пристрій слід повільно вводити та
виймати з відкритим клапаном.

Заходи безпеки
• Показання і протипоказання до використання даного катетера завжди повинні

враховувати актуальні медичні дані та стандарти. Слід пересвідчитись в
доцільності використання виробу для конкретного пацієнта.

• Необхідно проводити відповідну антикоагуляційну терапію.
• Для запобігання ушкодженню кінчика катетера при розпакуванні, катетер

слід обережно підняти, утримуючи за конектор. Необережне утримання під
час розпакування, підготовки або проведення процедури може призвести до
порушення функціональності виробу.

• Для того, щоб запобігти ушкодженню катетера та кровоносної судини,
уводьте катетер через інтрод’юсер та з обережністю здійснюйте просування,
маніпуляції та виймання катетеру через попередньовведений провідник.

• Маніпуляції з катетером слід виконувати під контролем рентгеноскопії.
• В разі згинання катетера слід вийняти всю систему. Обертання зігнутого

катетера може призвести до ушкодження судини та відокремлення частини
катетера.

• Для контрастування судин слід вручну здійснити повільну ін’єкцію контрастної
речовини через даний катетер.

• Виконуючи маніпуляції лікувальним чи діагностичним пристроєм завжди
контролюйте положення кінчика провідникового катетера.

• При виникненні значного опору під час здійснення маніпуляцій провідниковим
катетером, або катетером лікувального/діагностичного пристрою, не слід
застосовувати силу. Визначте причину виникнення опору перед тим, як
продовжувати. Якщо причину опору не вдається усунути, вилучіть всі введені
пристрої одночасно.

• Провідниковий катетер може викликати оклюзію дрібних цільових судин.
Уникайте перешкоджанню току крові. Розгляньте доцільність використання
провідникового катетера з бічними отворами.

• Катетер необхідно зберігати в прохолодному, сухому й темному місці.

Ускладнення
До можливих ускладнень відносяться, крім інших, наступні:
• Аритмія
• Кровотеча
• Смерть
• Емболія (повітряна)
• Гематома в місці пункції
• Крововилив
• Інфекція
• Ішемія та/або інфаркт міокарду
• Неврологічний дефіцит, включаючи транзиторну ішемічну атаку/інсульт
• Міграція бляшки
• Утворення псевдоаневризми
• Утворення тромбу
• Травма судини, в тому числі дисекція, перфорація та/або розрив судини
• Оклюзія судини
• Спазм судини

Вказівки з використання
• Вилучіть катетер з пакування та переконайтеся в тому, що виріб не

ушкоджено.
• Приєднайте гемостатичний пристрій до конектору катетера.
• Промийте катетер фізіологічним розчином.
• Вставте напрямний катетер з гідрофільним покриттям в судинне русло за

провідником через інтрод’юсер, або за введеним провідником належного
розміру, використовуючи техніку черезшкірного доступу за вашим вибором.

• Забезпечте постійний тік фізіологічного розчину через боковий порт
гемостатичного пристрою.

• Вводьте катетер за провідником до досягнення необхідного положення.
• Видаліть провідник при зворотному току крові. Здійсніть аспірацію та

промийте провідниковий катетер перед здійсненням ін’єкції контрастної
речовини.

• Важливо переконатися, що показники артеріального тиску є відповідними, що
свідчитиме про належне положення катетера.

• Введіть лікувальні/діагностичні пристрої та виконайте належні процедури
відповідно до наданих інструкцій.

Увага: Рекомендується продовжувати промивання фізіологічним розчином під
час виконання маніпуляції лікувальним/діагностичним пристроєм.
• Після завершення процедури, вставте провідник та витягніть катетер за

провідником.
• Про будь-який серйозний інцидент, пов’язаний із виробом, необхідно

повідомляти компанії-виробнику й компетентному органу держави-члена ЄС,
в якому знаходиться користувач та/або пацієнт.

Посилання на короткий опис заходів безпеки та клінічних
показників (SSCP).
Короткий опис заходів безпеки та клінічних характеристик (SSCP) знаходиться у
європейській базі даних медичних пристроїв (EUDAMED).
Цей провідниковий катетер має базовий номер UDI-DI: 18122PCI-GC33K
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Відмова від гарантійних зобов’язань та обмеження щодо
усунення несправностей
При виробництві даного пристрою компанія PendraCare International B.V.
дотримувалась необхідних застережних заходів.
Компанія PendraCare не надає будь-яких явних або гаданих гарантій,
включаючи необмеженібудь-які гадані гарантії товарної придатності або
придатності для конкретних намірів, відносно виробу, описаного вище. Ні за
яких обставин компанія PendraCare не нестиме відповідальності за будь-яку
пряму, побічну або непряму шкоду, крім випадків, передбачених відповідним
законодавством. Жодна особа не матиме повноважень пред’явити компанії
PendraCare (гарантійні) претензії за виключенням тих, що описані в даному
документі.
Описи або специфікації, наявні в друкованих матеріалах компанії PendraCare,
в тому числі в даній публікації, призначені виключно для надання загальної
характеристики продукту на момент вироблення, і не несуть будь-яких
гарантійних зобов’язань.


